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Do wszystkich uczestnikow postepowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnien na zapytania wykonawcow w postepowaniu o udzielnie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe sprzetu medycznego w
ramach projektu ,, Nowoczesny Blok Operacyjny na miar¢ XXI wieku- zakup wyposazenia dla
Wojewédzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawla II w Krosnie” wspoélfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013. - czesé 4

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajacy nie
ujawniajac zrodta zapytania, przekazuje tres¢ ztozonych w toku postepowania zapytan wraz z wyjasnieniami:
Czesé 11
Pytanie nr 1:
STOL OPERACYJNY Z BLATEM PRZESUWNYM -1 sztuka
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny oparty na szesciokatnej kolumnie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st6t operacyjny z podstawa jezdna wyposazona w 4 kota o $rednicy
100 mm? Podczas zabiegu st6t operacyjny posadowiony jest na podtozu za pomoca stopek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podstawa wykonang ze stali nierdzewnej
zapobiegajacej przedostaniu si¢ brudu i ptynow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do Zaoferowania stét operacyjny o dhugosci 2016 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do Zaoferowania stot operacyjny o wigkszym zakresie wysokosci blatu od 681 do
1143 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do Zaoferowania st6t operacyjny o przechytach bocznych 25%
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do Zaoferowania st6t operacyjny z regulacja segmentu nég +15%do — 90%2
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

II. STOL OPERACYJNY Z WYPIETRZENIEM NERKOWYM -1 sztuka




Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny oparty na szesciokatnej kolumnie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podstawa jezdna wyposazona w 4 kota o $rednicy
100 mm? Podczas zabiegu stot operacyjny posadowiony jest na podiozu za pomoca stopek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podstawa wykonana ze stali nierdzewnej
zapobiegajacej przedostaniu si¢ brudu i ptynéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do Zaoferowania stot operacyjny o dtugosci 2016 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny o zakresie regulacji wysokosci blatu 690 do 1132
mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 2:
Dotyczy Pakietu 1 Poz. II — Stél operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym — 1 szt.:

Czy Zamawiajacy dopusci stot operacyjny z pilotem przewodowym z mozliwoscia sterowania n/w funkcji:
- regulacja wysokosci
- przechyly boczne
- Trendelennburga / Antytrendelennburga,
- pozycja flex/reflex
- ptyta nozna
- plyta plecowa dolna
- pozycja standardowa
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal stolu elektromechanicznego, ktéry jest stolem znacznie lepszym
technologicznie od stotu elektrohydraulicznego, w ktorym kazda cze$é stohu moze by¢ sterowana elektrycznie a
w przypadku awarii jednej z czesci reszta dziata niezaleznie nie tak jak w przypadku awarii kompresora
olejowego, gdzie stot nie moze wykonaé zadnej funkcji. Sprawa oczywista jest takze brak zastosowania oleju i
mozliwosci jego wycieku na sali operacyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy okreslit w siwz wymagane parametry w przypadku zgodnosci wymaganych parametrow
dopuszcza zaoferowane rozwigzanie tj. elektromechaniczne.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagatl stotu elektromechanicznego z funkcja pracy z ramach zintegrowanej sali
operacyjnej ORI firmy Storz, EndoAlpha firmy Olympus czy Core firmy Wolf?

Takie rozwiazanie daje Zamawiajacemu mozliwosé peinego bezprzewodowego sterowania praca urzadzen
znajdujacych si¢ na sali operacyjnej, podnosi bezpieczenstwo pacjenta, pozwala na integracj¢ systeméw —
optymalizacjg pracy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza powyisze.

Czy Zamawiajacy dopusci stof S-segmentowy: podgléwek, plyta plecowa gorna, piyta plecowa dolna, plyta
siedzeniowa, podnozek dwucze$ciowy? Proponowane rozwiazanie jest lepsze od wymaganego, daje bowiem,
wieksza mozliwos¢ ustawien stotu i zwigksza zakres pozycjonowania blatem.

Odpowiedz:
Nie, brak informacji o wypietrzeniu.




Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby stot posiadat mozliwos¢ elektromechanicznej regulacji podnézkow?
Proponowane rozwiazanie jest lepsze od wymaganego, umozliwia sterowanie podnézkami pilotem
przewodowym, co niewatpliwie wptywa na komfort pracy personelu na Sali operacyjnej.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza powyzsze.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) byty
wykonane w calosci ze stali nierdzewnej (z wylaczeniem elementéw przegubow)? Brak jakichkolwiek
elementéw z tworzywa sztucznego zwigksza odporno$é stotu na wszelkie uszkodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga powyzszego.

Czy Zamawiajacy dopusci stét o wadze pacjenta 360 kg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci stét o regulacji wysokosci w zakresie 700- 1120 mm? Jest rozwiazanie nieznacznie
roznigce si¢ od wymaganego i nie wptywa negatywnie na parametry i walory uzytkowe stohu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby stot posiadat przechyt boczny min.+/- 25°? Proponowane rozwiazanie
Jest lepsze od wymaganego, daj¢ operatorom wigksza mozliwos¢ regulacji blatem, zwigksza zakres regulacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza powyzsze.

Czy Zamawiajacy dopusci stét o regulacji podgtowka + 55° do - 55°2 Proponowane rozwiazanie jest lepsze od
wymaganego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci stot 0 elektromechanicznej regulacji oparcia plecow
+90° do - 40°?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamaowiajqcy bedzie wymagal, aby stét posiadat elektromechaniczna regulacje segmentu ndg w zakresie
min. + 95° do - 95° Sterowanie sekcja nég za pomoca pilota w sposéb znaczacy wplywa na komfort pracy
personelu medycznego, pozwala na swobodne i bezpieczne utozenie w dowolnym miejscu podnézkow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza powyisze.

Czy Zamawiajacy dopusci stot z elektromechanicznym wypietrzeniem nerkowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na wydluzenie czasu usunigcia awarii stotu operacyjnego do 6 dni a w
przypadku sprowadzenia czesci z zagranicy do 14 dni od chwili zgloszenia?

Odpowiedz:

Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakietu nr 1. Stét operacyjny — 2 sztuki. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydzielenie do oddzielnego
pakietu stolu operacyjnego z wypigtrzeniem nerkowym? Zestawienie dwdch opisanych stotéw w jednym
pakiecie uniemozliwia nam ztozenie Panstwu atrakcyjnej oferty na wysokiej jakosci, zachodniej produkcji stot
operacyjny z przesuwnym blatem.

Odpowiedz:

Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Dotyczy Pakietu nr 1. St6t operacyjny z przesuwnym blatem. Punkt 10. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie
stolu z przesuwnym blatem bez mozliwosci awaryjnej regulacji blatu w przypadku uszkodzenia napedu
elektrohydraulicznego lub roztadowania gléwnego akumulatora. Oferowany stét jest wyposazony w dwa
akumulatory, co zabezpiecza mozliwos$¢ dalszego uzytkowania stotu po roztadowaniu gtéwnego akumulatora i
daje uzytkownikowi czas na naladowanie akumulatora gtéwnego.

Odpowiedz:

Nie Zamawiajjcy nie wyraza zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1. St6t operacyjny z przesuwnym blatem. Punkt 24. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie
stolu z przesuwnym blatem o dtugosci blatu min. 2100 mm? Istnieje mozliwo$¢ zaoferowania dodatkowego
segmentu ndg, ktoéry wydtuza st6t o ponad 300 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Dotyczy Pakietu nr 1. Stét operacyjny z przesuwnym blatem. Punkt 32. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie
stolu z przesuwnym blatem wyposazonego W anestezjologiczna podpérke reki na przegubie kulowym, o
dtugos$ci materaca 575 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Dotyczy Pakietu nr 1. Stét operacyjny z przesuwnym blatem. Punkt 39. Czy Zamawiajacy dopusci
zaoferowanie stolu z przesuwnym blatem wyposazonego w podpérke do operacji reki, o wymiarach 580 x 210
mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

W nawiazaniu do zmodyfikowanego zatacznika nr 2 Pakiet 1, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie , ze W
pkt.47. STOL OPERACYJINY - 2 SZT. oraz w pkt.44. STOL OPERACYINY Z WYPIETRZENIEM
NERKOWYM — 1 SZT w/w zalacznika. nastapita pomytka i obowiazujacy jest zapis Zatacznika nr 6 Warunki
Gwarancji, pkt.3, gdzie maksymalny czas usunigcia usterki wynosi 6 dni roboczych od momentu
zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennych?

Odpowiedz:
Istotnie obowigzuje zapis zalacznika nr 6 do siwz.

W nawiazaniu do ust. 2 § 4 Gwarancja i serwis Projektu Umowy oraz pkt.2 Zalacznik nr 6 ,Warunki gwarancji”
i pkt. IT Zatacznika nr 6 ,,Warunki gwarancji” prosimy o uwzglednienie dni roboczych w czasie reakcji serwisu
od momentu zgloszenia usterki i przyjazdu do Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

W zwiazku z rozbieznoscia w zapisach pomiedzy ust. 2 § 4 Gwarancja i serwis Projektu Umowy a pkt.2
Zatacznik nr 6 ,,Warunki gwarancji”, rozumiemy, ze obowiazuje zapis ust. 2 § 4 Gwarancja i serwis Projektu
Umowy , gdzie czas przyjazdu inzyniera serwisu okresla si¢ na max 48 godzin od telefonicznego zgloszenia
awarii przez Zamawiajacego? W zwiazku z rozbieznoscia w zapisach pkt.3 Zatacznik nr 6 ,Warunki gwarancji”,
a pkt. 36 Pakiet 1, Zalacznik nr 2, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, ze obowiazuje zapis pkt.3 Zatacznik nr
6 ,Warunki gwarancji”, gdzie maksymalny czas usunigcia usterki wynosi 6 dni roboczych od momentu
zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi koniecznos¢ sprowadzenia czesci zamiennych?

Odpowiedz:
Istotnie obowigzuje zapis zalacznika nr 6 do siwz.

W nawiazaniu do ust. 6 § 4 Gwarancja i Serwis Projektu Umowy oraz pkt.10 Zatacznik nr 6 Warunki Gwarancji,
rozumiemy, ze Wykonawca zapewnia odptatne naprawy pogwarancyjne/peing obstuge pogwarancyjna przez
okres min. 5 lat oraz dostepnos$é czeéci zamiennych przez okres min. 10 lat?

Wyjaéniamy, ze serwis pogwarancyjny $wiadczony jest odptatnie na warunkach zaakceptowanych przez obie
Strony, po podpisaniu umowy na serwis pogwarancyjny.
Okres $wiadczenia ustug pogwarancyjnych reguluje zawarta umowa na serwis pogwarancyjny, dlatego prosimy
okreslenie terminu zgodnie z ust. 6 § 4 Gwarancja i Serwis — czyli min. 5 lat od dnia podpisania umowy.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o modyfikacje ust. 6 § 4 Gwarancja i Serwis Projektu Umowy nastgpujaco:

., Wykonawca zapewni odplatne naprawy pogwarancyjne, przez co najmniej ... (min. 5) lat od dnia podpisania
umowy”,




oraz: pkt.10 Warunki gwarancji — Zatacznik nr 6 nastgpujaco:
., Gwarancja produkcji czesci zamiennych oraz pelne, odplatnej obstugi pogwarancyjnej przez okres 5 lat oraz
zapas magazynowy czeSci zamiennych min. 10 lat po zakonczeniu produkcji danego modelu”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy siwz oraz odpowiedzi na pytania z dnia 6.10.2011r.

W nawiazaniu do ust. 1ppk. 1 § 5 Kary umowne Projektu Umowy, zwracamy si¢ z prosba o zmniejszenie kary
za op6znienie w realizacji przedmiotu umowy, do wysokosci 0,2% wartosci umowy wskazanej w § 1 za kazdy
dzien opOznienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

W nawiazaniu do ust. Ippk. 2 § 5 Kary umowne, zwracamy si¢ z prosba o obnizenie kary w przypadku nie
dotrzymanie terminu zafatwienia reklamacji do wysokosci 0,5 % wartosci umowy wskazanej w § 1 za kazdy
dzien opdznienia Kara okreslona przez Zamawiajacego jest bardzo wysoka. Nalezy wzia¢ pod uwage, ze kary
maja na celu jedynie zdyscyplinowa¢ Wykonawcy do wywiazania si¢ z warunkéw umowy, a nie stuzy¢
wzbogaceniu si¢ jednej Strony. Ponadto w umowach na dostawy sprzetu specjalistycznego powszechnie
stosowane sa kary w wysokosci od 0,2 % do 0,5 % wartosci umowy, dlatego tez prosimy o przychylenie si¢ do
naszej prosby i obnizenie kary do wysokosci 0,5 % wartosci umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

W nawiazaniu do ust. Ippk. 3 § 5 Kary umowne, zwracamy si¢ z prosba o obnizenie kary w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do wysokosci 10% wartosci umowy wskazanej w § 1.Kara
okreslona przez Zamawiajacego — 20% wartosci umowy, jest bardzo wysoka. W umowach na dostawy sprzetu
medycznego, w przypadku odstapienia od umowy przez Strony, powszechnie przyjmuje si¢ kary od 5% do max
10% wartosci brutto przedmiotu umowy. W zwiazku z powyzszym, prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby
i obnizenie kary do wysokosci 10% wartosci umowy wskazanej w § 1.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

W  nawigzaniu do ust. 1 pkt4) § 5, prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu,
w przypadku ewentualnego nie dotrzymania terminu zatatwienia reklamacji, tj. przekraczajacego 14 dni.
Wyjasniamy, ze ewentualne przedluzenie terminu zalatwienia reklamacji nie jest spowodowane zla wola
Wykonawcy, tylko moze by¢ uzaleznione od wielu okolicznosci. Na przyktad w momencie sktadania reklamacji,
producent aparatu moze nie dysponowa¢ w magazynie dana czescia/podzespotem. W takiej sytuacji czas
oczekiwania na zalatwienie reklamacji moze ulec przedluzeniu o czas produkcji danego podzespotu.
W zwiazku z powyzszym, odstapienie przez Zamawiajacego od umowy ze skutkiem natychmiastowym i
obciazenie kara w wysokosci az 20% wartosci umowy brutto, jest bardzo restrykcyjne, gdyz Wykonawca
pozbawiony jest jakiejkolwiek szansy naprawienia szkody.
W zwiazku z powyzszym, w przypadku ewentualnego nie dotrzymania terminu reklamacji, prosimy
o wyznaczenie dodatkowego terminu na zatatwienie reklamacji, tj. 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Majac na celu tzw. réwne traktowania obu Stron i zabezpieczenie interesow takze Wykonawcy, prosimy
0 umieszczenie zapisu obciazajacego karg umowna réwniez Zamawiajacego,(w wysokosci jak dla Wykonawcy),
w przypadku odstapienia od umowy przez Strony z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Z uwagi na to, ze Zamawiajacy okreslit termin wykonania zaméwienia do 21.11.2011 r., a termin sktadnia ofert
na 17.10.2011 r., ktéry moze ulec przesunigciu, np. ze wzgledu na udzielone odpowiedzi, czy ewentualne
odwotania, zwracamy si¢ z prosba o okreslenie terminu wykonania zamo6wienia na 42 dni od daty podpisania
umowy. Nalezy podkresli¢, ze z tytutu niedotrzymania tego terminu, Wykonawcy groza bardzo wysokie kary
umowne: 0,5% wartosci umowy brutto za kazdy dzien op6znienia i 20% wartosci brutto umowy w przypadku
nienalezytego wykonania umowy, facznie z odstapieniem od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W zwiazku
z powyzszym, prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby, poprzez okreslenie termin wykonania zamdwienia
do 42 dni od daty podpisania umowy.

l/



Odpowiedz:
Termin wykonania zaméwienia 15.12.2011r.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakiet nr 1 — st6t operacyjny z blatem przesuwnym — 1 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci podporke do operacji reki o wymiarach 800x520mm?
Odpowiedz:

Nie zbyt duza tolerancja wzgledem parametru wymaganego.

Czy Zamawiajacy dopusci stét operacyjny z sygnalizacja poziomu natadowania akumulatoréw wylacznie na
pilocie?

Odpowiedz:

Zamawiaj3cy nie wyraza zgody.

Jak oferent ma interpretowaé zapis: 13-funkcyjny pilot? Czy oznacza to wymog posiadania regulacji:
a). blokowanie/odblokowywanie podstawy stotu
b). funkcja jazdy na wprost/ do tytu
¢). zmiana orientacji komend po odwrotnym utozeniu pacjenta
d). regulacja segmentu plecow géra/dot
e). regulacja segmentu ndg gora/dot
f). regulacja Trendelenbura/anty T.
g). regulacja przechyléw bocznych
h). regulacja przesuwu wzdluznego blatu wzglgdem kolumny
i). regulacja wypietrzenia zintegrowanego w segmencie ledZzwiowym goéra/dé6t
j)- regulacja funkcji flex
k). regulacja funkcji chair
1). poziomowanie blatu
m). wlaczanie/wylaczanie urzadzenia
Odpowiedz:
Wymogi funkcji pilota zawarte s3 w pozycjach okreslajacych ruchy, wymagane zapisy Siwz.

Czy Zamawiajacy opisujac wymog materiatu z jakiego ma by¢ wykonany blat, mial na mysli wypelnienia
segmentow wykonane z wiokna weglowego?

Odpowiedz:

Tak lub podobny material.

Czy Zamawiajacy opisujac system faczenia segmentow blatu, mial na mysli system szybko-ztaczek?

Odpowiedz:
Zabezpieczenia bez srub w dobrym polgczeniu bez luzéw.

Czy Zamawiajacy dopusci tatwy i lekki system opuszczania i podnoszenia segmentu glowy za pomoca uchwytu
znajdujacego si¢ po prawej stronie stanowiska anestezjologa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci regulacje segmentu ng za pomoca pilota?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci materace z funkcja pamigci ksztaltu (co ulatwia pozycjonowanie pacjenta, oraz
utrzymanie jego cieploty ciala) z wewnetrznym , uszczelnionym szwem, przezierne dla RTG, latwe do
dezynfekcji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy, biorac pod uwage komfort pracy personelu, oraz wzrastajaca liczbe zabiegdw
laparoskopowych, oraz ,kompatybilno$§¢” wysokosci blatu stolu z wszystkimi l6zkami i wozkami
transportowymi przy transferze pacjenta z, lub na stot, wymaga, aby minimalna wysoko$¢ blatu od podiogi
wynosita ponizej 650mm?

Odpowiedz:



Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

Czy Zamawiajacy dopusci sto z regulacja przechylow bocznych 20° w kazda strong od pozycji poziome;j?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy, biorac pod uwage komfort pracy anestezjologa wymaga, aby podgléwek opuszczal sig
catkowicie w dot (90°) umozliwiajac lepszy dostep do pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga powyzZszego.

Czy Zamawiajacy dopusci regulacje segmentu nég w zakresie: 30° do gory i 105° w dot?

Odpowiedz:
Nie 30° zbyt malo od wymaganego parametru.

Czy Zamawiajacy opisujac zakres regulacji segmentu bioder, omytkowo nazwal w tym okresleniem segment
plecéw (na co wskazuje zakres regulacji)?

Odpowiedz:
Tak.

Czy Zamawiajacy dopusci zakres regulacji segmentu plecow w zakresie 45° w dot, oraz 90° w gore?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby alternatywny system sterowania stolem byt calkowicie uniezalezniony od
systemu podstawowego, i byl napgdzany dZzwignia nozna?

Odpowiedz:
Nie wymaga, jak w opisie pytania wymaga by byl, rozwigzanie pozostawia oferentowi.

Czy Zamawiajacy wymaga konkretnej wartosci szerokosci ,,okna RTG” na calej dlugosci stotu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga pokrycia na calej dlugosci bez przesuwania pacjenta.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby podczas zabiegu stél znajdowat si¢ na automatycznie wysuwanych stopach z
funkcja autokompensacji ewentualnych nierownosci podtoza, co maksymalnie stabilizuje urzadzenie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga stabilnego zablokowania i posadowienia.

Czy Zamawiajacy dopusci oddzielny materac dla sekcji plecow i sekcji bioder, laczace sie scisle bez
pozostawiania przerwy miedzy soba?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci stéf z podstawa wyposazona w zakryte kota o S$rednicy 80mm, z systemem
automatycznie wysuwanych podpoér z funkcja autopoziomowania — stot podczas zabiegu nie stoi na kotach

Odpowiedz:
Nie, poniewaz mala Srednica kola utrudnia transport stolu oraz jest to dodatkowe obcigzenie dla obslugi.

Czy Zamawiajacy dopusci sto z budowa modularna blatu (odtaczane sekcje ndg, plecow i glowy), bez funkcji
przesuwu wzdluznego, ktéra dubluje efekt uzyskany przez polaczenie poszczegdlnych sekcji w wybranej do
danego zabiegu konfiguracji?

Odpowiedz:
Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci stét z blatem o dtugosci 2124mm?

Odpowiedz:
Tak, ale blat przesuwny.




Czy Zamawiajacy wymagajac parametru maksymalnej wagi pacjenta na poziomie minimum 450kg, mial na
mysli dopuszczalng obciazalno$¢ we wszystkich mozliwych ustawieniach/regulacjach blatu? Jezeli nie, to na
jakim poziomie oczekuje w/w parametru?

Odpowiedz:
Waga okreslona w siwz to standardowe uloZenie pacjenta.

Dotyczy Pakiet nr 1 — stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym — 1 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci stét operacyjny z sygnalizacja poziomu naladowania akumulatoréw wytacznie na
pilocie?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Jak oferent ma interpretowac zapis: 13-funkcyjny pilot? Czy oznacza to wymdg posiadania regulacji:
a). blokowanie/odblokowywanie podstawy stotu
b). funkcja jazdy na wprost/ do tytu
¢). zmiana orientacji komend po odwrotnym uloZeniu pacjenta
d). regulacja segmentu plecow gora/dot
e).regulacja segmentu nég gdéra/dot
f).regulacja Trendelenbura/anty T.
g). regulacja przechylow bocznych
h). regulacja przesuwu wzdluznego blatu wzgledem kolumny
i). regulacja wypietrzenia zintegrowanego w segmencie ledzZwiowym goéra/dot
j)- regulacja funkcji flex
k). regulacja funkcji chair
1). poziomowanie blatu
m). wlaczanie/wylaczanie urzadzenia

Odpowiedz:
Wymogi funkcji pilota zawarte sa w pozycjach okreslajacych ruchy, wymagane zapisy siwz.

Czy Zamawiajacy opisujac wymég materiatu z jakiego ma by¢ wykonany blat, miat na mysli wypelnienia
segmentow wykonane z widkna weglowego?

Odpowiedz:
Tak lub podobny material.

Czy Zamawiajacy opisujac system aczenia segmentéw blatu, miat na mysli system szybko-ztaczek?

Odpowiedz:
Zabezpieczenia bez Srub w dobrym poljczeniu bez luzéw.

Czy Zamawiajacy dopusci tatwy i lekki system opuszczania i podnoszenia segmentu glowy za pomoca uchwytu
znajdujacego si¢ po prawej stronie stanowiska anestezjologa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci regulacj¢ segmentu nég za pomocg pilota?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci materace z funkcja pamigci ksztattu (co ufatwia pozycjonowanie pacjenta, oraz
utrzymanie jego cieploty ciala) z wewnetrznym , uszczelnionym szwem, przezierne dla RTG, fatwe do
dezynfekcji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy, biorac pod uwage komfort pracy personelu, oraz wzrastajaca liczbe zabiegoéw
laparoskopowych, oraz kompatybilno§¢” wysokosci blatu stolu z wszystkimi 16zkami i wozkami
transportowymi przy transferze pacjenta z, lub na stol, wymaga, aby minimalna wysokos¢ blatu od podtogi
wynosita ponizej 650mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza powyzsze rozwigzanic.



Czy Zamawiajacy dopusci stot z regulacja przechytéw bocznych 20° w kazda strong od pozycji poziome;j?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy, biorac pod uwage komfort pracy anestezjologa wymaga, aby podglowek opuszczal sig¢
catkowicie w dot (90°) umozliwiajac lepszy dostep do pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajjacy nie wymaga powyzszego.

Czy Zamawiajacy dopusci regulacje segmentu nég w zakresie: 30° do gory i 105° w dot?

Odpowiedz:
Nie 30° zbyt malo od wymaganego parametru.

Czy Zamawiajacy opisujac zakres regulacji segmentu bioder, omytkowo nazwal w tym okresleniem segment
plecoéw (na co wskazuje zakres regulacji)?

Odpowiedz:
Tak.

Czy Zamawiajacy dopusci zakres regulacji segmentu plecow w zakresie 45° w dol, oraz 90° w gore?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy opisujac wymog wypigtrzenia nerkowego sterowanego elektrohydraulicznie miat na mysli
niezaleznie unoszacy si¢ element, czy tez konfiguracj¢ blatu do pozycji flex?

Odpowiedz:
Niezaleznie unoszjcy si¢ element.

Czy przyjmujac, ze Zamawiajacy opisujac wymog wypietrzenia nerkowego jako niezaleznie unoszacy sie
element, dopusci jego maksymalne potozenie na poziomie 75mm?

Odpowiedz:
Nie Zamawiajgcy wymaga i oczekuje do 100mm.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby alternatywny system sterowania stolem byl catkowicie uniezalezniony od
systemu podstawowego, i byt napedzany dzwignia nozna?

Odpowiedz:
Nie wymaga, jak w opisie pytania wymaga by byl, rozwigzanie pozostawia oferentowi.

Czy Zamawiajacy wymaga konkretnej wartosci szerokosci ,,okna RTG” na catej dtugosci stotu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga pokrycia na calej dlugosci bez przesuwania pacjenta.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby podczas zabiegu st6t znajdowal si¢ na automatycznie wysuwanych stopach z
funkcja autokompensacji ewentualnych nieréwnosci podioza, co maksymalnie stabilizuje urzadzenie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga stabilnego zablokowania i posadowienia.

Czy Zamawiajacy dopusci oddzielny materac dla sekcji plecow i sekcji bioder, laczace sie $cisle bez
pozostawiania przerwy migedzy soba?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci stot z podstawa wyposazona w zakryte kola o srednicy 80mm, z systemem
automatycznie wysuwanych podpoér z funkcja autopoziomowania — stét podczas zabiegu nie stoi na kotach

Odpowiedz:
Nie, poniewaz mala Srednica kola utrudnia transport stolu oraz jest to dodatkowe obcigzenie dla obslugi.

Czy Zamawiajacy dopusci stét z budowa modularng blatu (odtaczane sekcje ndg, plecow i glowy), bez funkcji
przesuwu wzdluznego, ktéra dubluje efekt uzyskany przez polaczenie poszczegdlnych sekcji w wybranej do
danego zabiegu konfiguracji?

Odpowiedz:



Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci stot z blatem o dtugosci 2124mm?

Odpowiedz:
Tak, ale blat przesuwny.

Czy Zamawiajacy wymagajac parametru maksymalnej wagi pacjenta na poziomie minimum 450kg, mial na
mysli dopuszczalna obciazalno$¢ we wszystkich mozliwych ustawieniach/regulacjach blatu? Jezeli nie, to na
jakim poziomie oczekuje w/w parametru?

Odpowiedz:
Waga okreslona w siwz to standardowe ulozenie pacjenta.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.l — stot operacyjny z blatem przesuwnym |1 sztuka — stot z
sygnalizacja poziomu natadowania akumulatoréw na pilocie przewodowym i na panelu bocznym umieszczonym
na kolumnie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka— stot z pilotem
przewodowym 14-sto funkcyjnym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.l — st6t operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka— stot z
mozliwoscia awaryjnej regulacji za pomoca hydraulicznej pompy noznej i panelu bocznego umieszczonego na
kolumnie przechytéw bocznych i wzdtuznych blatu, sekcji plecow oraz wysokosci stolu w przypadku awarii
napedu elektrohydraulicznego lub roztadowania gléwnego akumulatora?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stot z blatem
min. 4-segmentowym, wykonany stelaz ze stali kwasoodpornej pofaczonej przez przezierng dla promieni RTG
ptyty HPL?

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — st6t operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stot z blatem
modufowym, z mozliwoscia fatwej i szybkiej zamiany sekcji nog i glowy dla optymalnego pozycjonowania
pacjenta przy pomocy mechanizmu $rubowego, tzn. polaczenia skrecanego? Zastosowanie danego rozwiazania
zwieksza pewnos¢ potaczenia, zapewnia wigksza sztywno$¢ faczonych elementow oraz zmniejsza ryzyko awarii,
co przyczynia si¢ do poprawy bezpieczefistwa pacjenta.

Odpowiedz:

Nie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.l — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — st6t z
materacami bezszwowymi o gruboéci min. 50 mm, przezierny na catej dtugosci dla promieni RTG i wykonane
ze sprezystej pianki poliuretanowej; pokryta antybakteryjna powloka BioCote?

Odpowiedz:
Tak, ale atestowane.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stét operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stét z
materacem sekcji plecow i bioder wykonanym w dwéch kawatkach? Oferowany parametr jest lepszy od
wymaganego, poniewaz wymagany materac posiada dtugo$¢ ponad 1000 mm i jest zamocowany do blatu tylko z
jednej strony, wigc przy ruchu segmentu bedzie si¢ przesuwal.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stél operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stol z
maksymalng waga pacjenta 225 kg?
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Odpowiedz:
Nie, zbyt duza réznica co do wymagan okreslonych w siwz.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — sto6f z podstawa
w obudowie z odpornej na uderzenia stali nierdzewnej, zapobiegajaca przedostaniu si¢ brudéw i pytow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — st6t z regulacja
przy pomocy pilota wysokosci blatu (gora/dét — 700/1150 mm)?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — st6t z
przesuwem wzdtuznym blatu realizowany recznie (mechanicznie), za pomoca dzwigni z blokada: 300 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.I — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stot z regulacja
reczna segmentu nog (min. 0-20° do gory)?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.l — stot operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stot
wyposazony w anestezjologiczna podpodrke reki na przegubie kulowym, dfugos¢ materaca 500 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.l — stél operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stot
wyposazony w podglowek podkowiasty z systemem mocowania do stotu prezentowany ponizej na rysunku?

{
i

j

4-09-042 Podgtowek specjalistyczny

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody, gdyz jest to pewne ograniczenie w zabiegach.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.l — sté} operacyjny z blatem przesuwnym 1 sztuka — stét
wyposazony w podpdrke do operacji rgki przezierna dla promieni RTG o wymiarach 800x400 mm (dtugos¢ x
szerokosc¢)?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — stél operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
sygnalizacja poziomu natadowania akumulatorow na pilocie przewodowym i na panelu bocznym umieszczonym
na kolumnie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
pilotem przewodowym 14-sto funkcyjnym?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.II — stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stét z
mozliwo$cia awaryjnej regulacji za pomoca hydraulicznej pompy noznej i panelu bocznego umieszczonego na
kolumnie przechylow bocznych i wzdtuznych blatu, sekcji plecow oraz wysokosci stotu w przypadku awarii
napedu elektrohydraulicznego lub roztadowania gtéwnego akumulatora?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — stol operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — st6t z
blatem min. 4-segmentowym, wykonany stelaz ze stali kwasoodpornej potaczonej przez przezierna dla promieni
RTG ptyty HPL?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
blatem modulowym, z mozliwoscia latwej i szybkiej zamiany sekcji nog i glowy dla optymalnego
pozycjonowania pacjenta przy pomocy mechanizmu Srubowego, tzn. potaczenia skrgcanego? Zastosowanie
danego rozwiazania zwigksza pewnos¢ polaczenia, zapewnia wigksza sztywno$¢ faczonych elementow oraz
zmniejsza ryzyko awarii, co przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa pacjenta.

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — sté} operacyjny z wypietrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
materacami bezszwowymi o gruboéci min. 50 mm, przezierny na calej dtugosci dla promieni RTG i wykonane
ze sprezystej pianki poliuretanowej; pokryta antybakteryjna powtoka BioCote?

Odpowiedz:

Tak, ale atestowane.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — st6t operacyjny z wypietrzeniem nerkowym 1 sztuka — st6t z
materacem sekcji plecow i bioder wykonanym w dwéch kawatkach? Oferowany parametr jest lepszy od
wymaganego, poniewaz wymagany materac posiada dtugos¢ ponad 1000 mm i jest zamocowany do blatu tylko z
jednej strony, wigc przy ruchu segmentu bedzie si¢ przesuwal.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
maksymalna waga pacjenta 225 kg?

Odpowiedz:
Nie, zbyt duza réznica co do wymagan okreslonych w siwz.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — st6} operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
podstawa w obudowie z odpornej na uderzenia stali nierdzewnej, zapobiegajaca przedostaniu si¢ brudow i
pytow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
brakiem regulacji przy pomocy pilota ruchéw — sterowaniem segmentu bioder?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.Il — st6t operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot z
regulacja reczng segmentu nog (min. 0-20° do gory)?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 poz.II — st6l operacyjny z wypietrzeniem nerkowym 1 sztuka — stot
wyposazony w anestezjologiczna podporke reki na przegubie kulowym, dlugo$¢ materaca 500 mm?
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Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 6:
Pakiet nr 1 — Parametry wymagane — st6l operacyjny — 2 szt. Stél operacyjny z blatem przesuwnym
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z wizualng sygnalizacja/wskaznikiem natadowania

akumulatoréw na pilocie przewodowym i panelu na kolumnie zamiast na podstawie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny wyposazony w pilot przewodowy 16 —to funkcyjny
z mozliwoscia zawieszania na szynach bocznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z blatem stotu modutowym z mozliwoscia fatwej i
szybkiej zamiany sekcji ndg i glowy dla optymalnego pozycjonowania pacjenta za pomoca gniazd z
zabezpieczeniem w postaci zacisku srubowego obstugiwanego ergonomicznym uchwytem?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajjcy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sto} operacyjny z podstawa jezdna wyposazona w 4 pojedyncze
wytrzymate kota o srednicy 60 mm z systemem blokowania poprzez wysuwane stopki uruchamiane z pilota?

Odpowiedz:
Nie, poniewaz mala Srednica kola utrudnia transport stolu oraz jest to dodatkowe obcigzenie dla obstugi.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podstawa wykonang ze stali nierdzewnej, bez
zaglebien, ulatwiajaca personelowi medycznemu dostep do pacjenta oraz przeprowadzenie doktadnej
dezynfekcji? Podstawa ze stali nierdzewne;j jest materialem duzo bardziej trwalszym i tatwiejszym w utrzymaniu
czystosci od opisanego w SIWZ tworzywa sztucznego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny, ktorego dopuszczalne obciazenie wynosi 300 kg?

Odpowiedz:
Tak, pod warunkiem, ze zakres przesuwu blatu bedzie mozliwy do uzytku podczas zabiegu.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny o dlugosci 2000 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z regulacja wysokosci blatu w zakresie od 530 mm
do 1010 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z regulacja przechytéw bocznych w zakresie
prawo/lewo - 25/25 stopni?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania st} operacyjny bez regulacji segmentu bioder? Dotyczy pkt. 26 oraz
30.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z regulacja segmentu nég w zakresie +30 stopni w
gore oraz -90 stopni w dot?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny wyposazony w anestezjologiczna podporke reki na
przegubie kulowym o dtugosci materaca 500 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podpérka boczna prosta regulowana bez
jednoczesnej regulacji mocowania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podporka do operacji reki przezierna dla promieni
RTG o wymiarach 800 x 400 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy wymaga wigkszej jak opisana siwz.

Stot operacyjny z wypigtrzeniem nerkowym
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol operacyjny z wizualna sygnalizacja/wskaznikiem natadowania
akumulatoréw na pilocie przewodowym i panelu na kolumnie zamiast na podstawie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny wyposazony w pilot przewodowy 16 —to funkcyjny
z mozliwoscia zawieszania na szynach bocznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny z blatem stotu modulowym z mozliwoscia tatwej i
szybkiej zamiany sekcji nég i glowy dla optymalnego pozycjonowania pacjenta za pomoca gniazd z
zabezpieczeniem w postaci zacisku Srubowego obstugiwanego ergonomicznym uchwytem?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podstawa jezdna wyposazona w 4 pojedyncze
wytrzymate kota o $rednicy 60 mm z systemem blokowania poprzez wysuwane stopki uruchamiane z pilota?

Odpowiedz:
Nie, poniewaz mala $rednica kola utrudnia transport stolu oraz jest to dodatkowe obcijzenie dla obslugi.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podstawa wykonang ze stali nierdzewnej, bez
zaglebien, utatwiajaca personelowi medycznemu dostep do pacjenta oraz przeprowadzenie dokladnej
dezynfekcji? Podstawa ze stali nierdzewnej jest materialem duzo bardziej trwalszym i fatwiejszym w utrzymaniu
czystosci od opisanego w SIWZ tworzywa sztucznego.

Odpowiedz:
Zamawiajjgcy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny, ktorego dopuszczalne obciazenie wynosi 300 kg?

Odpowiedz:
Tak, pod warunkiem, ze zakres przesuwu blatu bedzie mozliwy do uzytku podczas zabiegu.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny o dlugosci 2000 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z regulacja wysokosci blatu w zakresie od 530 mm
do 1010 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stol operacyjny z regulacja przechylow bocznych w zakresie
prawo/lewo - 25/25 stopni?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny bez regulacji segmentu bioder? Dotyczy pkt. 26 oraz
30.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny z regulacja segmentu nég w zakresie +30 stopni w
gore oraz -90 stopni w dot?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny wyposazony w anestezjologiczna podporke reki na
przegubie kulowym o dtugosci materaca 500 mm?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z podporka boczna prosta regulowana bez
jednoczesnej regulacji mocowania?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytania do SIWZ Czy z uwagi na wydtuzajaca si¢ procedur¢ wylonienia wykonawcy w niniejszym
postepowaniu Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydtuzenie terminu realizacji dla zadania nr 1 z dnia 21.11.2011 r.
do 05.12.2011 r.? Jezeli nie, to na jakie maksymalne wydtuzenie tego terminu Zamawiajacy wyrazi zgode?

Odpowiedz:
Termin wykonania zaméwienia 15.12.2011r.

Z powazaniem
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Mirostaw Lesrniowski, MBR
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