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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW W POSTEPOWANIU
na zakup wraz z dostawg produktéw leczniczych réznych
nr postepowania EZ/215/80/2012

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy
nie ujawniajac zrodta zapytania, przekazuje tres¢ ztozonych w toku postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w zadaniu 7 paskow do glukometrow, ktére nie wymagaja
kodowania, posiadaja kapilare do automatycznego zasysania probki otrzymanej z krwi wiosniczkowej lub z krwi peme;j
z zy. Proponowane paski do glukometrow zapewniajg pomiar stezenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-
600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, ze
obecnos$¢ w badanej probee krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma
wplywu na wyniki pomiaréw dokonanych proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniaja prawidtowy pomiar
stezenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0 -70% co pozwala stosowa¢ je u noworodkdw, jednoczesnie
wspotezynniki zmiennosci i powtarzalnosci testow wynosza < 5%. Proponowane paski zostaty przetestowane i
spetniaja wymagania normy 1SO 15197. W przypadku zgody prosimy o podanie ilosci glukometrow niezbednych do
realizacji zadania, ktore zobowiazujemy si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu bezptatnie w celu realizacji umowy.
Proponowane glukometry zasilane sa ogoélnie dostepnymi bateriami typu AAA, ktére zapewniajq bezproblemowg i
tansza eksploatacje urzadzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezposredniego kontaktu
personelu ze zuzytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczenstwo zakazenia chorobami przenoszonymi droga
krwi. Duzy czytelny wyswietlacz LCD zapewnia komfort odczytu nawet przy niedostatecznym o$wietleniu. Aparat
zapewnia prawidlowy pomiar w temperaturach pomiedzy 10 a 40 °C z Jjednoczesnym ostrzezeniem o przekroczeniu
dopuszczalnego zakresu. Jesli Zamawiajacy wyrazi zgode, ze swojej strony zapewniamy wieczystq gwarancje na
glukometry oraz przeszkolenie personelu

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

UWAGA!!
Wobec udzielonych wyjasnien na zapytania Wykonawcow nalezy indywidualnie uwzgledni¢ zmiany w ofercie w tym
w formularzu cenowym i przedmiotu zaméwienia.
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