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www. krosno.med pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnien na zapytania wykonaweoéw w postgpowaniu o udzielnie
zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawg
sprzgtu medycznego jednorazowego uzytku nr postepowania EZ/215/26/2013.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy nie
ujawniajac zrédla zapytania, przekazuje tre$¢ ztozonych w toku postepowania zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1 Pakiet 8:
Czy Zamawiajacy dopudci zaoferowanie igiet biopsyjnych w rozmiarze 18-20G dl. 150-250mm ?

Odpowiedz:
Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 2 Pakiet 14 poz. 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na pojemno$¢ zmywacza 50 ml?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza z zachowaniem przeliczenia ml na opakowania.

Pytanie 3 Pakiet 27:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o uscislenie czy w pak. 27 poz. 3 wymaga drenéw z duzym
tacznikiem schodkowym do cewnikéw, zabezpieczony zdejmowana nakladka zabezpieczajaca stervlnosé drenu
rowniez podczas przerwy w odsysaniu, pozostate parametry jak w siwz ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga zabezpieczenia zdejmowang nakladkg gwarantujacy sterylno$é
drenu.

Pytanie 4 Pakiet 17 poz. 3:

W zwiazku z zakonczeniem produkeji przez producenta zglebnikéw poliuretanowych w rozmiarze Ch 8/130 i
Ch 10/130 zwracamy sig z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w pakiecie 17 poz. 3 zglebnikow
Bengmark PUR w rozmiarze Ch 10/145?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 5 Pakiet 35:

Zwracam si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie w Pakiecie 35 portéw beziglowych o parametrach:

Poz. 1 — podwdjny, beziglowy port iniekcyjny z przediuzaczami, do uzytku przez 7 dni (takze w przypadku
kontaktu z krwia i preparatami krwiopochodnymi), caly przezroczysty, z laminarnym (prostym) torem
przeptywu, wytrzymata silikonowa membrana (do 600 aktywacji), bez elementéw metalowych i lateksowych, di.
catkowita systemu ok. 18 - 21cm z klemami o $rednicy drenow 2,3mm lub 1,2 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 6 Pakiet 35:

Poz. 2 — potrojny, beziglowy port iniekcyjny z przedtuzaczami, do uzytku przez 7 dni (takze w przypadku
kontaktu z krwig i preparatami krwiopochodnymi), caly przezroczysty, z laminarnym (prostym) torem
przeptywu, wytrzymaty silikonowa membrang (do 600 aktywacji), bez elementow metalowych i lateksowych, di.
catkowita systemu ok. 18 - 21cm z klemami o $rednicy drenéw 2,3mm lub 1.2 mm.

Odpowiedi:



Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 7 Pakiet 35:

Poz. 3 — beziglowy system infuzyjny z dwoma zastawkami bezigtowymi z poliweglanu przeznaczonymi do 600
aktywacji oraz 7 dni. Spelniajacy pozostale wymagania siwz.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 11 pozycji 2 dopusci do zaoferowania produkt rownowazny kaniule bezpieczne
Vasofix Safety zylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , posiadajaca szlif igly tylny, cztery paski
radiocieniujace , samo domykajacy port boczny umieszony centralnie nad skrzydetkami mocujacymi, filtr
hydrofobowy w komorze wyplywu zapobiegajacy wyptywowi krwi w momencie zaklucia, komora
zabezpieczona koreczkiem luer-lock , opakowanie folia papier? Rozmiary : 18.20,22G uzasadnienie:

Obecny opis kaniul w pakiecie 11 pozycja 2 dopuszcza wylacznie firme Skamex oferujaca najdrozsze na rynku
polskim kaniule firmy Becton ,co znacznie ogranicza konkurencyjnosé postgpowania o obrebie tego pakietu a
tym moze spowodowa¢ uzyskanie duzo wyzszych cen przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajjcy dopuszcza powyzsze z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 9:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 2 oraz 6 .

Wydzielenie powyzszych pozycji z pakietu zwigkszy znacznie konkurencyjnosé postgpowania w obecnym
ksztalcie pakiet dopuszcza tylko jedna firme - Skamex co ogranicza konkurencyjnosé do zera i tym samym jest
niezgodne z obowiazujaca UZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszeza powyisze i tworzy Pakiet 11a pozycja 2 i 6.

Pytanie 10 Pakiet 27 poz. 1:

Czy Zamawiajacy dopusci dren w rozmiarze 210cm x 7,4mm, spetniajacy pozostale wymagania?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzszy dren z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 11 Pakiet 27 poz. 2:

Czy Zamawiajacy dopusci dren w rozmiarze 300cm x 7,4mm, spehiajacy pozostale wymagania?
Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza powyiszy dren z zachowaniem pozostatych parametrow,

Pytanie 12 Pakiet 27 poz. 3:

Czy Zamawiajacy dopusci dren w rozmiarze 300cm x 7,4mm, spetniajacy pozostate wymagania?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyiszy dren z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 13 Pakiet 27 poz. 4:

Czy Zamawiajacy dopusci dren w rozmiarze 210cm x 8,5mm, spetniajacy pozostate wymagania?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzszy dren z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 14 Pakiet 27 poz. 5:

Czy Zamawiajacy dopusci dren w rozmiarze 400cm x 7,4mm, spehiajacy pozostate wymagania?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzszy dren z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 15 Pakiet 28 poz. 1:

Czy Zamawiajacy dopusci rurkg tracheostomijng z odsysaniem z przestrzeni podglos$niowej, z mankietem
niskoci$nieniowym, z balonikiem posiadajacym oznaczenia rozmiaru rurki, wykonanag z termoplastycznego
PCW, z tacznikiem, w rozmiarach od 5,0mm do 10,0mm co 0,5mm?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.



Pytanie 16 Pakiet 28 poz. 2:

Czy Zamawiajacy dopusci rurke intubacyjng zbrojona z mankietem niskocisnieniowym, z otworem Murphyego,
posiadajaca balonik kontrolny wskazujacy na stan wypelnienia mankietu, nazwa producenta oraz érednica rurki
podane na Korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu; dodatkowo $rednica rurki na baloniku
kontrolnym oraz na taczniku. Dwa oznakowania glebokosci nad mankietem na calym obwodzie rurki. Pakowana
sterylnie, jednorazowa, rozmiary od 2,5mm do 10,0m co 0,5mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 17 Pakiet 10 poz. 1:

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 10 pozycji nr 1 dopusci igly do znieczulen p/pajeczyn. Z ighy standard - ostrze
typ Quincke w rozmiarach:

27G/90mm z igla prowadzaca 22G

26G/90mm z igla prowadzaca 20G

25G/90mm z iglg prowadzaca 20G

22G/90mm

Odpowiedz:
Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 18:
oraz igle do znieczulen p/pajeczyn. Z igha standard - ostrze typ Whitacre w rozmiarze: 27G/135mm i igla
prowadzaca 22G?

Odpowiedz:
Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 19 Pakiet 35 poz. 1:

czy zamawiajacy w pakiecie nr 35 pozycji nr 1 dopusci system beziglowy skfadajacy sie dwoch zaworow o
dtugosci 10 cm i $rednicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, obje¢tosci 0,3 ml, zakoficzonych zaworem beziglowym
posiadajacym wbudowany w obudowg mechanizm sprezynowy zapewniajacy po uzyciu automatyczne, szczelne
zamknigcie membrany (zapewnia szczelno$¢ przed, w czasie i po uzyciu),nieprzezroczysty wyposazony w
kolorowe zaciski do chwilowego zamknigcia $wiatta zapobiega cofaniu sie krwi i lekow do drenu, daje
optymalna dezynfekcje membrany. Moga by¢ uzywane przez 7 dni lub 360 aktywacji.

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostaja bez zmian.

Pytanie 20 Pakiet 35 poz. 2:

- czy zamawiajacy w pakiecie nr 35 pozycji nr 2 dopusci system beziglowy skiadajacy si¢ trzech zaworéw o
dhugosci 10 cm i $rednicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, objetosci 0,3 ml, zakonczonych zaworem beziglowym
posiadajacym wbudowany w obudowe mechanizm sprezynowy zapewniajacy po uzyciu automatyczne, szczelne
zamknigcie membrany (zapewnia szczelnos¢ przed, w czasie | po uzyciu), nieprzezroczysty wyposazony w
kolorowe zaciski do chwilowego zamknigcia $wiatta. zapobiega cofaniu si¢ krwi i lekéw do drenu, daje
optymalng dezynfekcj¢ membrany. wyposazonym w zacisk. Moga by¢ uzywane przez 7 dni lub 360 aktywacji.
Odpowiedi:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 21:

Czy zamawiajacy w pakiecie nr 35 pozycji nr 3 dopusci system bezigtowy, posiadajacy wbudowany w obudowe
mechanizm sprezynowy zapewniajacy po uzyciu automatyczne, szczelne zamknigcie membrany (zapewnia
szczelnos¢ przed, w czasie i po uzyciu),nieprzezroczysty, zapobiega cofaniu si¢ krwi i lekow do drenu, daje
optymalng dezynfekcje silikonowej membrany, jednorazowego uzytku, jalowy, minimalna objetos¢ wiasna 0,02
ml, przeznaczony do zyl. moga by¢ uzywane przez 7 dni lub 360 uzy¢, wolny od latexu, mozliwos¢ stosowania z
lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji.

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 22 Pakiet 26:

Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 1 i 2 wktady konkurencyjnego systemu, posiadajace w pokrywie tylko dwa
krécee ( pacjent, proznia) o réznej $rednicy co zapobiega mylnemu podtaczeniu drenéw, wyposazone w filtr
antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczajacy zrodio ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z
odsysang wydzieling. Wkiady samo zasysaja si¢ i samo uszczelniaja po uruchomieniu ssania. Nie posiadaja



otworu do pobierania probek, co jest rozwiazaniem przestarzatym i niosacym ryzyko kontraktu z odsysang
wydzielina, ani do zelowania wktadu, w proponowanym przez nas systemie proszek zelujacy zasysany jest w
sposob bezpieczny poprzez port pacjenta.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz. Asortyment ma byé kompatybilny z posiadanym systemem ssgcym.

Pytanie 23:

Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 3 14 kanistry (okragle) bez zadnych przylaczen ( wszystkie w pokrywach
wktadow jednorazowych).

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz. Asortyment ma by¢ kompatybilny z posiadanym systemem ssacym.

Pytanie 24:

Czy Zamawiajacy dopusci w poz.5 i 6 uchwyty metalowe, regulowane recznie?

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisami siwz. Asortyment ma by¢ kompatybilny z posiadanym systemem ssgcym.

Pytanie 25:
Czy Zamawiajacy w poz. 7 dopusci wézek z 2 lub z 4 mocowaniami? W przypadku pozytywnej odpowiedzi
prosz¢ o okreslenie typu wozka.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz. Asortyment ma by¢ kompatybilny z posiadanym systemem ssgcym.

Pytanie 26:

Czy Zamawiajacy w przypadku dopuszczenia w/w systemu odstapi od wyceny poz.9, poniewaz jest to element
ktory nie wystepuje w przypadku proponowanego systemu?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz. Asortyment ma by¢ kompatybilny z posiadanym systemem ssacym.

Pytanie 27:

Czy Zamawiajacy w poz. 3 dopusci proszek zelujacy w opakowaniach 4 kg w ktorych zalaczona miarka pozwala
na precyzyjne odmierzenie ilosci potrzebnego proszku? Wieksze opakowania sa zdecydowanie bardziej
ekonomiczne.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz. Asortyment ma by¢ kompatybilny z posiadanym systemem ssgcym.

Pytanie 28:

Czy Zamawiajacy wymaga aby na kazdym wkladzie znajdowata si¢ fabrycznie nadrukowana data waznosci co
jest uwarunkowane data skutecznosci i przydatnosci filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkiladzie?
Odpowied#:

Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pytanie 29:

Czy Zamawiajacy wymaga aby w pokrywie wkladu znajdowaty sig tylko dwa kroéce (pacjent, proznia) , o
réznej srednicy co zapobiega mylnemu podtaczeniu drenow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 30 do siwz:

Czy Zamawiajacy wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamowionym towarem, znajdowaly sie takie
informacje jak nr serii i data waznosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza nie wymaga powyzszego.

Pytanie 31 do siwz:

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego odbywaly sie odpowiednimi
srodkami transportu, czyli autami wyposazonymi w zabudowy typu ,izoterma” posiadajacymi mozliwos¢
ogrzewania lub chtodzenia przewozonego asortymentu ?

Odpowiedz:



Zamawiajacy wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego i przechowywanego w warunkach
zalecanych przez producenta.

Pytanie 32 do siwz:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang cen jednostkowych podczas trwania umowy ze wzgledu na
udokumentowang zmiang cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany bgdzie mozliwe wylacznie po
wyrazeniu pisemnej zgodny przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy okreslit powyzsze w paragrafie 7 wzoru umowy.

Pytanie 33 do siwz:

Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zalaczenie do oferty oswiadczenia o posiadaniu dokumentow
dopuszczajacych oferowane produkty do obrotu oraz dostarczeniu ich na kazde zadanie Zamawiajacego,
zamiast w/w dokumentow.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 34 do siwz:
Zwracamy si¢ z prosbag do Zamawiajacego o zmniejszenie kar umownych z 2% na 0,2% wartosci
niedostarczonego w terminie towaru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 35 do siwz:

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o zmniejszenie kar umownych z 5% na 0,5% zareklamowanego
towaru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 36 Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 2, majac na uwadze bezpieczenstwo pacjentow, wymaga
zaoferowania igiet w rozmiarze 1,1 1 1,2 o dwoch rodzajach $cigcia w zaleznosci od zastosowania: krotko Sciete
oraz dilugo sciete? gty krotko $cigte przeznaczone sg do aspiracji leku z fiolki, uniemozliwiajg fragmentacje
korkéw i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igly dlugo $cigte przeznaczone sq do procedur medycznych, w
ktérych wymagane jest ostre i diugie scigcie min: punkeji i ewakuacji ropni.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wymaga igiet o dwoch rodzajach scigcia — z uwagi na pozycje 1, w ktorej przewidzial igly
do aspiracji leku z fiolki z gumowym korkiem.

Pytanie 37 Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 2, wymaga, aby igly w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadaly
oznakowanie rodzaju ostrza: krotko, czy dlugoscigte na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga igiel o Scigciu dlugim do procedur medycznych.

Pytanie 38 Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr | w pozycji nr 2, wymaga zaoferowania igiel jednego producenta oznakowanych
w zaleznosci od rozmiaru numerem katalogowym? (tatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego
incydentu, czy wycofania)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga igiel od jednego producenta,

Pytanie 39 Pakiet 1 poz. 3:
Czy Zamawiajacy dopusci igly do pena produkowane zgodnie z normg ISO 11608-2:2000, kompatybilne z
wigkszoscia pendéw dostgpnych na rynku polskim?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.



Pytanie 40:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze zwracamy si¢ z prosba o wylaczenie wyzej wymienionej
pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 41 Pakiet 2 poz. 3-6:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 2 w pozycji nr 3- 6, dopusci do zaoferowania strzykawki dwuczesciowe, z
czytelng skala, z tlokiem w kolorze kontrastujacym, rozszerzong skala odpowiednio 2ml-3ml, Sml-6ml, 10ml-
12ml, 20ml-24ml, stozek luer, pakowane po 100 szt., przy pozostatych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 42 Pakiet 2 poz. 3-6:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilosci w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 43 Pakiet 3 poz. 1, 3-4:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 3 w pozycjach nr 1, 3-4 wymaga aby przyrzady do przetaczania ptynéw i krwi
byly pozbawione szkodliwych ftalanow, ktore zaburzaja rozwéj komérek, wywotuja zmiany w narzadach
rozrodczych, watrobie i plucach oraz sg podejrzewane o dziatanie rakotworcze, co bedzie potwierdzone dotaczona
do oferty ,karta charakterystyki bezpieczenstwa produktu chemicznego *’ producenta o zastosowanym
plastyfikatorze, oraz odpowiednim nadrukiem bezposrednio na opakowaniu jednostkowym. W trosce o
zapewnienie bezpieczefistwa pacjentéw pamigtajac, ze ftalany moga mie¢ dzialanie rakotworcze, mutagenne lub
toksycznie wplywajace na reprodukcje oraz biorac pod uwage stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie
zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobow medycznych jasno okreslajace, ze ,celowe wydaje sie
stymulowanie wszelkich dzialaf majacych na celu modyfikacje sktadu wyrobow z PCV, szczegélnie pod katem
zastgpowania ftalanow innymi wypeniaczami, nietoksycznymi i wykazujacymi podatnosé na degradacje”.
wKarta” ta jest wykonywana przez dostawcg materiatu (PVC) i musi zawiera¢ wyszczegdlnienie skladnikow, w
tym réwniez plastyfikatora. Takie wymaganie w naszej opinii byloby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do
sfalszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcg wyrobu medycznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza nie wymaga.

Pytanie 44 Pakiet 3 poz. 1, 3-4:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 3 w pozycjach nr 1,3-4 wymaga aby przyrzady zgodnie z Farmakopeg Polska,
byly identyfikowalne, tzn. posiadaly informacje o producencie, trwale zamieszczona bezposrednio na przyrzadzie,
co utatwia identyfikacj¢ w przypadku gdy opakowanie zewngtrzne nie jest juz dostgpne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga powyzszego.

Pytanie 45 Pakiet 3 poz. 5:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie z zadania nr 3 pozycji nr 5 i utworzenie oddzielnego zadania dla
tej pozycji, co umozliwi przystapienie do postepowania wigkszej liczbie wykonawcow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wydziela pozycje nr 5 i tworzy Pakiet 3a.

Pytanie 46 Pakiet 3 poz. 7:

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 3 w pozycji nr 7, dopusci do zaoferowania przyrzad do precyzyjnego podawania
plynéw i lipidéw producenta Braun o nazwie “Exadrop”, ze skala pomiarowa w zakresie 0 — 270ml, przy
pozostatych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyizsze.

Pytanie 47 Pakiet 5 poz. 4:
Czy Zamawiajacy dopusci zglebniki zotadkowe z dwoma badZ czterema otworami bocznymi, pakowane w tzw.
,.slimaka”?

Odpowiedz:



Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 48 Pakiet 5 poz. 6:
Czy Zamawiajacy dopusci zgtebniki od rozmiaru 107

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 49 Pakiet 5 poz. 7:
Czy Zamawiajacy dopusci sondy rektalne od rozmiaru 24 do 367

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyizsze.

Pytanie 50 Pakiet 5 poz. 8:
Czy Zamawiajacy dopusci sondy rektalne bez otworow bocznych?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 51 Pakiet 5 poz. 8:
Czy Zamawiajacy dopusci sondy rektalne od rozmiaru 14 do 30?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 52 Pakiet 11 poz. 2:

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 11 pozycji 2 dopusci do zaoferowania produkt rownowazny kaniule bezpieczne
Vasofix Safety zylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , posiadajaca szlif igty tylny, cztery paski
radiocieniujace , samo domykajacy port boczny umieszony centralnie nad skrzydetkami mocujacymi, filtr
hydrofobowy w komorze wyptywu zapobiegajacy wyplywowi krwi w momencie =zaklucia, komora
zabezpieczona koreczkiem luer-lock , opakowanie folia papier?

Rozmiary : 18.20.22G

uzasadnienie:

Obecny opis kaniul w pakiecie 11 pozycja 2 dopuszcza wylacznie firmg¢ Skamex oferujaca najdrozsze na rynku
polskim kaniule firmy Becton ,co znacznie ogranicza konkurencyjnosé postgpowania o obrebie tego pakietu a
tym moze spowodowac uzyskanie duzo wyzszych cen przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 53 Pakiet 11 poz. 2 6:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 2 oraz 6. Wydzielenie
powyzszych pozycji z pakietu zwigkszy znacznie konkurencyjnosé postepowania w obecnym ksztalcie pakiet
dopuszcza tylko jedng firmg - Skamex co ogranicza konkurencyjnos¢ do zera i tym samym jest niezgodne z
obowiazujaca UZP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wydziela pozycje 2 i 6 i tworzy Pakiet 11a.

Pytanie 54 Pakiet 17 poz. 3:

Czy Zamawiajacy odstapi do zgtebnikow o diugosci 130 cm, poniewaz producent wycofat sig z ich produkcji?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziami — zglebnik Bengmark PUR w rozmiarze 10CH/145¢m.

Pytanie 55 Pakiet 30 poz. 5:

Czy Zamawiajacy dopusci torby na wymiociny z plastikowym uchwytem?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 56 Pakiet 35 poz. 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na wydzielenie z pakietu nr 35, pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu co pozwoli
na zlozenie wigkszej ilosci ofert konkurencyjnych?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz i odpowiedziami na pytania.



Pytanie 57 Pakiet 2 poz. 1, 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tych pozycjach strzykawek w opakowaniach a’100 szt. z
jednoczesnym przeliczeniem iloéci opakowan?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza powyisze.

Pytanie 58 Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji strzykawek z igtg 0,4 x 13 ?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 59 Pakiet 2 poz. 3-6, 11-14:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie ilosci strzykawek i podanie ceny z opakowanie?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 60 Pakiet 3 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o odstapienie od wymogu zaoferowania produktow bez ftalanow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 61 Pakiet 3 poz. 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie bezpiecznego przyrzad do infuzji z systemem auto-stop,
komora kroplowa o facznej dtugosci 7 cm (4,5 cm elastyczny fragment gorny, 2,5 cm dolnej, sztywnej komory z
wbudowanym ptywakiem), system auto-stop zapobiegajacy zatorowi powietrza ponizej komory kroplowej, filtr
15um wbudowany w drenie od strony pacjenta (nie w komorze), dren 150cm. Sterylny, opakowanie papier/folia?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyizsze.

Pytanie 62 Pakiet 3 poz. 4:

Prosimy Zamawiajgcego o odstapienie od wymogu zaoferowania produktéw bez ftalanow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 63 Pakiet 3 poz. 7:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie przyrzadu do precyzyjnego podawania ptynow i lipidow z
filtrem odpowietrzajacym w komorze kroplowej, pozostate parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 64 Pakiet 4 poz. 1, 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie workow do pobierania probek w opakowaniach foliowych?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 65 Pakiet 5 poz. 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zglebnikow zotadkowych z traumatyczng, lekko zaokraglong
zamknieta koncdéwka i 4 otworami bocznymi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzZsze.

Pytanie 66 Pakiet 10 poz. 1.1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igly do znieczulen p/pajeczynéwkowych o dtugosei 1037
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 67 Pakiet 10 poz. 1.3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie igty do znieczulen p/pajgczynowkowych o dlugosci 1207
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz,



Pytanie 68 Pakiet 11 poz. 2, 6:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie tych pozycji i utworzenie z nich odrebnego pakietu?
Rozwigzanie takie pozwoli na zloZenie oferty przez wigksza liczbe Wykonawcow a Zamawiajacemu wybor
bardziej korzystnego rozwiazania.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wydziela pozycje 2 i 6 i tworzy Pakiet 11a.

Pytanie 69 Pakiet 11 poz. 2:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie kaniuli bezpiecznej wyposazonej w automatyczny plastikowy
mechanizm zapobiegajacy przed zaktuciem podczas uzytkowania, posiadajacej 3 paski kontrastujace w RTG, z
dodatkowym portem bocznym, z silikonowa zastawka , zapobiegajaca cofaniu si¢ podawanych ptynow
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 70 Pakiet 25 poz. 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie zestawu do drenazu aktywno-pasywnego, sktadajacego sie z
mieszka harmonijkowego pojemnosci 250ml, worek zbiorczy o pojemnosci 500ml oraz dren laczacy zakonczony
drenem Redona ze 100% silikonu. Mieszek wytwarzajacy podcisnienie poczatkowe 120mbar z zastawka
antyrefluksyjna i zaworem bezpieczenstwa typu ,save” umozliwiajacy ponowne wytworzenie podciénienia bez
koniecznosci rozigczania zestawu. Sterylny, pakowany podwéjnie ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 71 Pakiet 25 poz. 2:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie zapasowego worka na wydzieline o pojemnosci 500 ml?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 72 Pakiet 25 poz. 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie ortopedycznego zestawu do odsysania z drenem o dtugosci 250
¢m, bez mozliwosci docigcia, z jedng wymienng koricowka, pozostate wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 73 Pakiet 25 poz. 4:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie zestawu do masywnego odsysania z drenem o diugosci 3 m i
srednicy wew. CH 24, z koricdwka ssaca o diugosci 155 mm (razem z raczka 280mm)?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 74 Pakiet 25 poz. 4:

Prosimy Zamawiajacego o odstapienie od wymogu zaoferowania ,zestawu z wydajnoscia 7,21/min przy
cisnieniu odsysania 400 mm Hg z kontrolg odsysania, podwojnie pakowany w opakowanie zewnetrzne folia
papier i wewnetrzne opakowanie folia perforowana”

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 75 Pakiet 25 poz. 5:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie konicéwki do odsysania o dlugosci koricowki ssacej 155 mm,
lacznie z raczkg 280 mm?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 76 Pakiet 25 poz. 6:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie koncowki do odsysania o dlugosci konicowki ssacej 155 mm,
facznie z raczkg 280 mm?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.



Pytanie 77 Pakiet 27 poz. 1-5;

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tych pozycjach drenéw pakowanych w opakowanie filia-
papier?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

Pytanie 78 Pakiet 27 poz. 1:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji drenow o diugosci 210 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze,

Pytanie 79 Pakiet 27 poz. 4:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji drenéw o Srednicy wen. 7,07
Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 80 Pakiet 27 poz. 4:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w tej pozycji drenéw o dtugosdci 210 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 81 Pakiet 27 poz. 6:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tej pozycji tacznikéw o dlugosci 6,5 cm?

Odpowiedz:
W Pakiecie 27 nie ma pozycji 6.

Pytanie 82 Pakiet 30 poz. 5:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tej pozycji drenéw o dlugosci 350 cm?

Odpowiedz:
W Pakiecie 30 nie ma drenéw.

Pytanie 83 Pakiet 35 poz. 3:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tej pozycji bezigtowego systemu infuzyjnego
przeznaczonego do 140 aktywacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 84 Pakiet 27 poz. 5:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tej pozycji drenéw o dlugosci 350 cm?
Odpowied#:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 85 Pakiet 30 poz. 6:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie w tej pozycji lacznikow o dlugosci 6,5 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 86 Pakiet 4 poz. 1:
Czy Zamawiajacy dopusci woreczki w opakowaniu foliowym PE?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 87 Pakiet 4 poz. 2:
Czy Zamawiajacy dopusci woreczki w opakowaniu foliowym PE?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 88:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydtuzenie terminu dostawy drenéw do 7 dni?
Odpowiedi:



Zgodnie z paragrafem 3 wzoru umowy.

Pytanie 89:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej w wysokosci 2% na 0,5% za opdznienie w
realizacji przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostaja bez zmian.

Pytanie 90:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmniejszenie kary umownej w wysokosci 5% na 1% w przypadku nie
dotrzymania terminu reklamacji, za kazdy dzien opéznienia?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 91:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmniejszenie wysokosci kary umownej z wysokosci 20% na 10% w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 92:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 3 ust. 2 umowy na ,,Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczac
towar na podstawie zamowienia w ciggu 3 dni roboczych od ziozenia zamowienia, a w przypadku zamowien na
,»CITO” w ciagu 2 dni roboczych”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 93 Pakiet 3:

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na skladanie ofert na poszczegolne pozycje w pakiecie lub wydzielenie do
osobnego pakietu poz. 7 — przyrzad do precyzyjnego podawania plynow? Pozwoli to na zlozenie
konkurencyjnych ofert wigkszej liczbie oferentéw.

Odpowiedz:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na skladanie ofert osobno do kazdej pozycji w pakiecie.

Pytanie 94 Pakiet 3:

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu przyrzad do precyzyjnego podawania ptynoéw o zakresie regulacji 5-
250ml/godz. (dla ptynow infuzyjnych) z osobno pakowanym filtrem 0,2mm?

Odpowiedi:

Zamawiajacy tworzy Pakiet 3a — pozycja 5, Pakiet 3b — pozycja 7.

Pytanie 95 Pakiet 35:

Czy w poz. 1 zamawiajacy dopu$ci do przetargu podwdjne porty beziglowe o dlugosci ramienia z drenem
rownym 10cm (dlugos¢ catkowita 23cm), o érednicach drenéw Imm x 2,5mm oraz 2,5mm x 4,1mm, z wigksza
liczbg aktywacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 96 Pakiet 35:

Czy w poz. 2 zamawiajacy dopusci do przetargu potrdjne porty bezigtowe o dtugosci ramienia z drenem réwnym
10cm (dlugosé catkowita 23cm), o $rednicach drenéw Imm x 2,5mm oraz 2,5mm x 4,Imm, z wigksza liczba
aktywacji?

OdpowiedZ:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 97 Pakiet 35:

Czy zamawiajacy dopusci do przetargu beziglowy system infuzyjny posiadajacy jedna =zastawke,
charakteryzujacy si¢ tym, ze refluks podczas odiaczania strzykawki jest pomijalnie maty (0,004ml) co eliminuje
konieczno$¢ stosowania drugiej zastawki (zaworu jednokierunkowego).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza z zachowaniem pozostalych parametrow w siwz i odpowiedziach na pytania.



Pytanie 98 Pakiet 10, dotyczy poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie IGLY do znieczulen podpajeczyndwkowych STANDARD
27G/88mm, 26G/88mm, 26G/120mm, 25G/88mm bez igty prowadzacej oraz 22G/88mm?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 99 Pakiet 10, dotyczy poz. 2:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie IGLY do znieczulen podpajeczynéwkowych STANDARD 18-20G x
88 mm?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 100 Pakiet 10, dotyczy poz. 1,2:

Czy Zamawiajacy oczekuje aby igly do znieczulen podpajeczynéwkowych posiadaly przezroczysty uchwyt ze
zmieniajacym barwe identyfikatorem w postaci krystalicznego pryzmatu potwierdzajacego wprowadzenie ighy
do przestrzeni podpajgczynéwkowej poprzez zmiang jego barwy oraz posiadaty ergonomiczny uchwyt, ktory
umozliwia tatwo wyczuwalne przejscie igly przez opone twarda i ktory zwigksza kontrole nad iglg?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze, nie wymaga.

Pytanie 101 Pakiet 23, dotyczy poz. 1:

Czy Zamawiajacy oczekuje dren do plynéw do pomp obj. wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec
nakluwajacy, fatwa penetracja, wygodne naklucie podwieszonych pojemnikéw, odpowietrznik zaopatrzony w
filtr bakteryjny , zamknigcie Euro-Cap, ergonomiczny ksztalt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, gérna
czg$¢ komory idealnie dostosowana do zalozenia czujnika kropli, elastyczna dolna czgs¢ o duzej pojemnosci,
kroplomierz : 20 kropli Iml +-0,1 ml ( woda dest.), zabezpieczenie przed czasteczkami wigkszymi niz 15um —
filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomaraficzowym wyposazony w zabezpieczenie kolca po uzyciu, silikonowy
odcinek kompatybilny z pompami BBraun, dlugos¢ catkowita 250cm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze, nie wymaga.

Pytanie 102 Pakiet 23, dotyczy poz. 2:

Czy Zamawiajacy oczekuje dren do krwi do pomp obj. wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec naktuwajacy,
atwa penetracja, wygodne naklucie podwieszonych pojemnikdw, odpowietrznik zaopatrzony w filtr 200um
zamknigcie Euro-Cap, ergonomiczny ksztalt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, gérna czesé komory
idealnie dostosowana do zatozenia czujnika kropli, komora wposazona w filtr 20um, zacisk rolkowy w kolorze
pomaranczowym wyposazony w zabezpieczenie kolca po uzyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami
BBraun, dtugos¢ catkowita 250cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyZsze, nie wymaga.

Pytanie 103 Pakiet 19:
Czy Zamawiajacy dopusci kaniulg o érednicy 0,6mm, pozostale parametry bez zmian?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszeza powyzsze.

Pytanie 104 Pakiet 19:

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu dostarczenie probek wraz z oferta przetargows i wyrazi zgode na
zalaczenie folderow potwierdzajacych parametry techniczne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode tylko dla Pakietu 19.

Pytanie 105 Pakiet 32:

Ze wzgledu na koniecznos¢ uruchomienia produkeji zestawow operacyjnych przez producenta Czy Zamawiajacy
wyrazi zgode na wydtuzenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4-6 tygodni od daty ztozenia zamowienia?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode tylko dla pierwszej dostawy.



Pytanie 106 Pakiet 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igly do pobierania lekow z fiolek z gumowym korkiem ze specjalnym
zakonczeniem $cietym pod katem 45 stopni zapobiegajacym fragmentacji korka, rozmiar 18G, di. 40mm, op.
100szt., obecnie uzywanych przez Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 107 Pakiet 1 poz. 2:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy oczekuje, aby igly posiadaty barwne nasadki?
Odpowiedz:

Rozmiary kodowane kolorem.

Pytanie 108 Pakiet 1 poz. 3:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajagcy wymaga barwnego kodowania opakowan umozliwiajacego tatwe
rozpoznanie poszczegdlnych rozmiardw igiet?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy wymaga barwnego kodowania.

Pytanie 109 Pakiet 2 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie opakowan po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 110 Pakiet 2 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie opakowan po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pytanie 111 Pakiet 2 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-czg$ciowych 2ml, z czytelng skala co 0,1ml, stozek luer, op. a'l100szt.?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze,

Pytanie 112 Pakiet 2 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-czesciowych 5ml, z czytelna skala co 0,2ml, stozek luer, op. a'100szt.?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 113 Pakiet 2 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-czgéciowych 10ml, z czytelna skala co 0,5ml, stozek luer, op. a'100szt.?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 114 Pakiet 2 poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-czgsciowych 20ml, z czytelna skalg co 1ml, stozek luer, op. a'80szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza powyzsze.

Pytanie 115 Pakiet 2 poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczesciowych poj. 50(60)ml Luer Lock , z gumowym tloczkiem
uszczelniajacym, jednostronna czytelng i trwalg skala pomiarowa, w opakowanie jednostkowych typu blister-
pack?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 116 Pakiet 2 poz. 10:
Prosimy o dopuszczenie strzykawek bursztynowych trzyczgsciowych poj. 50(60)ml Luer Lock , z gumowym

tloczkiem uszczelniajacym, jednostronng czytelng i trwalg skala pomiarowa, w opakowanie jednostkowych typu
blister- pack?



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 117 Pakiet 2 poz. 14:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 3-czesciowych 20ml, z czytelng skalg co 1ml, stozek luer-lock, op. a'120szt.
z odpowiednim przeliczeniem ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 118 Pakiet 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie filtréw oddechowych dla dorostych bakteryjno-wirusowych elektrostatycznych o
minimalnej skutecznosci filtracji bakteryjnej i wirusowej min. 99,999%, oporze przeptywu do 2,2cm H20 przy
60 I/min., sterylnych, o masie do 23g, z port kapno zabezpieczony koreczkiem zakrgcanym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 119 Pakiet 6 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie filtrow oddechowych dla dorostych o wiasnosciach elektrostatycznych, o poziomie
nawilzania min. 31 mg H20/1 przy Vt 500ml, skutecznosci filtracji bakteryjnej i wirusowej min. 99,999%, masie
31g, oporze przeptywu 1,8cm H20 przy 60 I/min., posiadajacych hydrofobowa membrang filtrujaca, sterylnych,
z portem kapno zabezpieczony koreczkiem zakrgcanym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyizsze.

Pytanie 120 Pakiet 6 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie filtrow oddechowych dla dorostych o wtasnoéciach mechanicznych, o poziomie
nawilzania 31,7 mg H2O/l przy Vt 250ml, skutecznosci filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, masie 23g,
oporze przeptywu 2,3cm H2O przy 30 I/min., posiadajace medium filtracyjne hydrofobowe, sterylnych, z portem
kapno zabezpieczony koreczkiem dokrgcanym?

Odpowiedz:
Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 121 Pakiet 6 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie wymiennikow ciepla i wilgoci dla pacjentow ze spontaniczng czynnoscig oddechowa, u
ktérych gérne drogi oddechowe zostaly ominigte przez rurke intubacyjng lub tracheotomijna, wyposazonych w
podwajny wklad papierowy potozony po obu stronach centralnie umieszczonego portu do odsysania, z portem
tlenowym umieszczonym w sposOb zapewniajacy takze nawilzenie doptywajacego tlenu, o skutecznosci
nawilzania 29,2mg H20 przy 15 VT 500ml, przestrzeni martwej 10 ml, z samouszczelniajacym si¢ portem do
odsysania umozliwiajacym wprowadzenie cewnika do odsysania bez koniecznosci otwierania i zamykania
klapki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pytanie 122 Pakiet 6 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie workéw oddechowych silikonowych, wielorazowych z kolnierzem 22F, pojemnos¢
0.5; Yy2: 3152

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyizsze.

Pytanie 123 Pakiet 11 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie kaniul z informacja o braku zawartosci PVC na opakowaniu zbiorczym, spetiajacych
pozostate wymogi SIWZ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 124 Pakiet 11 poz. 2:

Prosimy o sprecyzowanie, czy kaniule dozylne maja by¢ wykonane z poliuretanu pokrytego warstwa silikonu, co
pozwala na gladkie przejscie przez tkanki?

Odpowiedz:

Towar musi by¢ zgodny z ustawg o wyrobach medycznych.



Pytanie 125 Pakiet 11 poz. 2:

Prosimy o sprecyzowanie, czy material, z ktorego produkowane sa kaniule, ma by przebadany klinicznie na
zmniejszone ilosci zakrzepowego zapalenia zyt zwiazane z materiatem do produkcji kaniul?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 126 Pakiet 13 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych dla dorostych bez PVC z drenem w przekroju standartowym o dk.
min. 210 cm?

Odpowiedz:

Zamawiajjcy dopuszeza powyzsze.

Pytanie 127 Pakiet 13 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych dla dorostych bez PVC z drenem w przekroju standartowym o di.
min. 210 cm?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 128 Pakiet 13 poz. 5:

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy ma na mysli nebulizator do podawania leku, z antyprzelewowg
konstrukcja pozwalajaca na skuteczne dzialanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilng podstawka dyfuzora w
zakresie 0-360 stopni?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 129 Pakiet 13 poz. 5:

Prosimy Zamawiajacego o sprecyzowanie czy nebulizator, ma byé¢ skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla
okreslenia ilosci nebulizowanego preparatu znajdujacego si¢ w nebulizatorze oraz po zakonczeniu nebulizacji
dla okreslenia iloéci nebulizatu podanego do pacjenta.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 130 Pakiet 13 poz. 5:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy nebulizator, ma rozbija¢ czastki nebulizatu do $rednicy 2,7MMAD z
potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidlowa depozycje leku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyZsze.

Pytanie 131 Pakiet 20 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej Biesalskiego z termowrazliwego PVC
skladajacej si¢ z rurki zewnetrznej z koierzem, dwoch wymiennych kodowanych kolorystycznie kaniul
wewngtrznych, zastawki fonacyjnej umozliwiajacej mowienie, nakladka przeciwkaszlowa, zwezajacej sie
stozkowato ku dolowi bez okienka, bez mankietu uszczelniajacego, w rozmiarach: 4.0 /5,0/6,0/7,0/8.0/9.,0/
10,0 /11,0/12,0/ 13,0, pakowane pojedynczo (caly komplet), jalowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 132 Pakiet 20 poz. 1:

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy oczekuje, aby rurki posiadaty pierwotnie
niezintegrowany facznik ISO 15mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 133
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie adaptera mikrobiologicznie czystego, spetniajacego pozostale wymogi
SIWZ?

Odpowiedz:
Zamawiajagcy dopuszcza powyisze.



Pytanie 134 Pakiet 35 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie podwdjnego, beziglowego portu iniekcyjnego z przedtuzaczami, do uzytku na 7 dni, z
przezroczysta obudowa, przezierna silikonowa membrana osadzong na konekotrze, do 100 aktywacji, bez
elementow metalowych, o dlugosci calkowita 15 cm z przesuwnymi zaciskami na drenach, dostgpnego w 2
srednicach: mikro oraz makro, opakowanie folia/papier, sterylnego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 135 Pakiet 35 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie potrdjnego, beziglowego port iniekcyjny z przedtuzaczami, do uzytku na 7 dni, z
przezroczystg obudowa, przezierng silikonowa membrang osadzong na konektorze, do 100 aktywacji, bez
elementow metalowych, o dlugodci catkowitej 15 cm z przesuwnymi zaciskami na drenach, dostgpnego w 2
$rednicach: mikro i makro, opakowanie folia/papier, sterylnego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pytanie 136 Pakiet 35 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie beziglowy systemu infuzyjnego w technologii podzielnej silikonowej membrany
osadzonej na poliwgglanowym konektorze, do uzytku na 7.dni, do 100 aktywacji, zapobiegajacego cofaniu sig
lekow/krwi po odtaczeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, odpornego na preparaty antyseptyczne, sterylnego,
pakowanego pojedynczo?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze,

Pytanie 137 Pakiet 35 poz. 3:
Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiajacy oczekuje, aby zawoér posiadat jednorodng materiatowo, gladka
powierzchnig do dezynfekcji?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 138 Pakiet 35 poz. 3:
Prosimy zamawiajacego o wyjasnienie czy zawory beziglowe maja by¢ zgodne z zaleceniami CDC?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 139:

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej
umowy w zakresie zapisow par. 5 ,,1. za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci | % wartosci
brutto niedostarczonego w terminie towaru za kazdy rozpoczety dzien opoéznienia, jednak nie wigcej niz 10%
wartosci brutto niedostarczonego w terminie towaru. 2. W przypadku nie dotrzymania terminu zalatwienia
reklamacji w wysokosci 1 % wartos$ci brutto zareklamowanego towaru za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia,
jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto zareklamowanego towaru. 3. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 % wartosci brutto nie wykonanej czesci umowy, jednak nie
wigcej niz 10% wartosci brutto nie wykonanej czgsci umowy”.

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 140

W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadnosci
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyzZsze.

Pytanie 141 Pakiet nr 2:

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 1, 2 strzykawki trzyczgsciowe pakowane po 100 szt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.



Pytanie 142 Pakiet nr 2:
Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 3,4 ,5,6 strzykawki z tlokiem w kolorze kontrastujacym
czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki
- 2 ml rozszerzona do 3 ml, skala co 0,1 ml
- 3 ml rozszerzona do 6 ml skala co 0,2 ml
- 10 ml rozszerzona do 12 ml skala co 0,5 ml
- 20 ml rozszerzona do 24 ml skala co 1,0 m
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

, Czarna

Pytanie 143 Pakiet 2:

Czy Zamawiajacy oczekuje poz. 7 strzykawke 50 ml (60ml ) transparentom do pomp infuzyjnych typu luer —
lock , skalowanej co 1 ml z cyfr tloczaca co 10 ml .Posiadajaca weiecie na tloku z czterech stron .oraz
zaopatrzona w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tloka z korpusu. Korpus wykonany z PP a tloczysko z PE .
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 144 Pakiet 2:

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 11, 12,13 ,14 strzykawki trzyczesciowe:
-2 ml, skalowana co 0,1 ml

- 5 ml skalowana ¢o0 0,2 ml

- 10 ml skalowana co 0,5 ml

- 20 ml skalowany co 1,0 ml

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyizsze.

Pytanie 145 Pakiet 13:

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 3 maske tlenowa dla dorostych  wykonana z wysokiej jakosci
przezroczystego i migkkiego tworzywa z drenem posiadajacy wtopione 4 podtuzne paski wzmacniajace ktore
powoduja , ze dren nie zalamuje si¢

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza powyzsze,

Pytanie 146 Pakiet 13:

Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 4 maske tlenowa dla dzieci wykonana z wysokiej jakosci przezroczystego i
migkkiego tworzywa z drenem posiadajacy wtopione 4 podluzne paski wzmacniajace ktére powodujg , ze dren
nie zalamuje si¢

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszeza powyzsze.

Pytanie 147 Pakiet 22:
Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 1 miske nerkowata z pulpy celulozowej o pojemnosci 700 ml

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pytanie 148 Pakiet 5:
Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 4 zglebnik zotadkowy wykonany z medycznego PCV. Posiadajacy cztery
otwory boczne naprzemianlegle oraz otwor centralny atraumatycznie zakonczony , o di. 125 cm

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 149 Pakiet 5:
Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 8 kanke doodbytnicza z jednym otworem centralnym.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 150 Pakiet 3 poz. 2:

Prosimy o wydzielenie z Pakietu 3 pozycji nr 2 — przyrzad do infuzji grawitacyjnych i utworzenie odrgbnego
pakietu producenckiego. Opisany przyrzad oferuje tylko jeden producent Braun i jest on niedostepny dla
wigkszosci Wykonawcdw, co bardzo zawgza konkurencjg w tym pakiecie.



Odpowiedz:
Zamawiajacy wydziela pozycje i tworzy Pakiet 3¢ — pozycja 2.

Pytanie 151 Pakiet 3 poz. 7:

Czy Zamawiajacy w tej pozycji ma na mysli przyrzad do precyzyjnego podawania ptynéw i lipidow, z regulacja
predkosci przeptywu w zakresie 2ml/h — 350 ml/h (dla plynow infuzyjnych) z podwdjna skalg w ml/h oraz
literowa z komora kroplowa, filtrem odpowietrznika 0,2 um w linii pacjenta?

Odpowiedz:
Tak, filtr odpowietrznika.

Pytanie 152 Pakiet 3 poz. 5:

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do przetaczania krwi kompatybilny z pompa ASENA o dtugosci 285 ¢cm przy
niezmienionych pozostatych parametrach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza przy zachowaniu pozostalych parametrow. Wymaga dolaczenia o§wiadczenia
producenta o kompatybilno$ci z pompg ASENA.

Pytanie 153 Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiajacy dopusci igle iniekcyjna 0,6x307?
Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 154 Pakiet 2 poz. 1-2:

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki w opakowaniu a 100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem
zamawianych ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajjcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 155 wz6r umowy:

Prosimy o wydluzenie czasu standardowej dostawy do 5 dni a dostawy na ,cito” do 3 dni. Terminéw
okreslonych w umowie nie moze spetni¢ zaden dostawca, ktéry znajduje sie w dalszej odlegtosci od siedziby
Zamawiajacego, co oznacza, iz ewentualne kary Wykonawcy wlicza w cene proponowanego asortymentu.
Odpowiedz:

Zgodnie z siwz i odpowiedzig na pytanie nr 92,

Pytanie 156 Pakiet 7:

Czy w Pakiecie 7 Zamawiajacy wyrazi zgode na wycenie w pozycji ,,pojemnosé 11000ml” pojemnikoéw o
pojemnosci 10000 ml?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 157 siwz:

Czy poprzez zapis w pkt. 1.1 SIWZ: , Zamawiajacy wymaga dostarczenia probek do wszystkich pakietow po 1
sztuce z kazdej pozycji (Zamawiajacy nie wymaga probek dla kazdego rozmiaru w danej pozycji” Zamawiajacy
rozumie, iz Wykonawcy w pakiecie 7 spenia ten warunek, jesli do oferty dostarcza jeden pojemnik o wybranej
przez siebie pojemnosci?

Odpowiedz:

Tak, jeden rozmiar dla danej pozycji.

Pytanie 158 zadanie 6:

Czy Zamawiajacy w pozycji 3 dopusci wysokiej jakosci wymiennik ciepta i wyposazony w podwojny wkiad
gabkowy potozony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez ktéry mozliwe jest
uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotnoé¢ wyjsciowa 26 mm H20 przy 15
oddechach/minute i TV 500ml. Przestrzen martwa 19 ml. Spemiajacy wszystkie pozostate opisy w 100% ?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.



Pytanie 159 zadanie 34:

Czy Zamawiajacy w pozycji | dopusci wysokiej jakosci maske krtaniowa bez uzebrowania w rozmiarach (1-5) i
zakresach wagowych: <5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70 i wigcej kg. Przy zachwianiu
wszystkich innych wymaganych parametrow ?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 160 zadanie 34:

Czy Zamawiajacy w pozycji 2 dopusci wysokiej jakosci maske krtaniowa jednorazowego uzytku z mankietem
zelowym, z dodatkowym wbudowanym kanatem gastrycznym umozliwiajacym wprowadzenie sondy do zotadka
w rozmiarach 2-5 maski, w zblizonych rozmiary, o wyprofilowanej fizjologicznie krzywiznie rurki oddechowej,
z wbudowana blokada zgryzu, bez uchwytu petiacego role wskaznika, w rozmiarach (1-5) i zakresach
wagowych: 2-5kg; 5-12kg; 10-25kg; 25-35kg; 30-60kg; 60-90kg; 90 i wigcej kg?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 161 do siwz:

Prosimy Zamawiajacego o dostosowania wymogow SIWZ i tresci wzoru zalacznika nr 4 do Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych w zwiazku z wejsciem w zycie Ustawy z dn. 12 pazdziernika 2012 o zmianie ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2012 poz. 1271)

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 162 do siwz:

Wnosimy o usunigcie wymogu dotaczenia do oferty zgloszenia/powiadomienia Prezesa Urzedu Rejestracji
Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych, jako wymogu sprzecznego z
aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami
potwierdzajacymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do uzywania sa: deklaracja zgodnosci i
certyfikat CE (jezeli dotyczy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 163 do siwz:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacj¢ § 3 ust. 2 umowy na:

»Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarcza¢ towar na podstawie zamowienia w ciagu 3 dni roboczych od
zlozenia zamowienia, a w przypadku zamowien na ,,CITO” w ciagu 2 dni roboczych.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 164 do siwz:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreélenie § 3 ust. 4 i 57 Zapisy te powoduja, iz w przypadku braku
dostgpnodci jednego produktu nie mozna dostarczy¢ reszty zamowienia.

W rezultacie jest to zapis niekorzystny dla Zamawiajacego jak i dla Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zapisy siwz pozostaja bez zmian.

Pytanie 165 do siwz:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacjg¢ § 5 ust. 1.1) umowy na:

,, Za poznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartoS$ci niedostarczonego towaru za
kazdy dzien zwtoki, (nie mniej niz 10 z1)”

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 166 do siwz:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacjg § 5 ust. 1.2) umowy na:

W przypadku nie dotrzymania terminu zatatwienia reklamacji w wysokosci 3% wynagrodzenia Wykonawcy
za zareklamowany towar (nie mniej niz 10 zi).”

Odpowiedz:
Zapisy siwz pozostajg bez zmian.



Pytanie 167 do siwz:

Czy Zmawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu §6 ust. 5 na nastgpujacy: ,,\Wykonawca nie moze dokonac
zadnej czynnosci prawnej majacej na celu zbycie wierzytelnosci pienigznych zwiazanych z realizacja niniejszej
umowy na rzecz 0sob trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 201 1r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci.
W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiajgcego zaplaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
Wykonawey do zaptaty, Wykonawca ma prawo dokonaé przelewu wierzytelnosci zgodnie z art.509 k.c. a
zastrzezenie umowne wyrazone w zdaniu poprzedzajacym strony traktuja, jako nieistniejace”?

Odpowiedi:

Zapisy siwz pozostaja bez zmian.

Pytanie 168 pak 6 poz |
Czy Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy dla dorostych bakteryjno wirusowy z portem kapno zabezpieczony
zakrgcanym koreczkiem spelniajacy pozostale parametry SIWZ ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszeza powyzsze,

Pytanie 169 pak 6 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy dla dorostych elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym
wymiennikiem ciepla i wilgoci z portem kapno zabezpieczony zakrgcanym koreczkiem spetniajacy pozostate
parametry SIWZ ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie 170 pak 6 poz 3

Czy Zamawiajacy dopusci wymiennik ciepta i wilgoci dla pacjentow spontanicznie oddychajacych, sterylny o0
wydajnosci nawilzania 28,5 mg H2O/1 przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 16 ml. Wadze 8,5g, z portem do
podawania tlenu oraz mozliwoscia odsysania z zamykanym koreczkiem ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pytanie 171 pak 6 poz 4,5
Czy Zamawiajacy wydzieli poz 4 i poz 5 do oddzielnego pakietu dajac tym samym mozliwo$¢ zaproponowania
korzystnej cenowo oferty oraz wysokiej jakosé produktéw?

Odpowiedz:
Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 172 pak 13 poz3i4
Czy Zamawiajacy dopusci maski tlenowe dla dzieci i dorostych wykonane z medycznego PCV spetniajace
pozostale parametry SIWZ ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszeza powyisze.

Pytanie 173 pak 28 poz |

Czy Zamawiajacy dopusci rurki tracheostomijne z mankietem niskocisnieniowym oraz mozliwoécia odsysania
wydzieliny znad mankietu z transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki w rozmiarach od 6 o0 10
colmm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza powyisze z zachowaniem pozostalych parametrow.,

Pytanie 174 pak 28 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne z mankietem Lo Contoure zbrojone o grubosci $cianki max 0,05mm
potwierdzona badaniami z otworem Murphego z dwoma oznaczeniami giebokosci nad mankietem na catym
obwodzie rurki sterylne, pakowane pojedynczo rozm od 6,0 do 9,5 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyzsze z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 175 pak 29 poz 1
Czy Zamawiajacy dopusci system zamkniety do wielokrotnego odsysania pacjentow w uktadzie zamknietym,
do rurek tracheostomijnych o potwierdzonej mozliwosci stosowania przez 72h , podziatka gigbokosci



wyskalowana w centymetrach, . Atraumatyczna koficéwka cewnika z otworem gléwnym i 4 bocznymi
otworami. Zawor ssacy kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st z blokada prézni wyposazona w zatyczke na
uwigzi, w rozmiarach 12,14,16 kodowanych kolorystycznie. Dhugosci 36,5¢m , sterylny ?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 176 pak 29 poz 2

Czy Zamawiajacy dopusci system zamknigty do wielokrotnego odsysania pacjentéw w ukladzie zamknigtym,
do rurek intubacyjnych o potwierdzonej mozliwosci stosowania przez 72h , podziatka glebokosci wyskalowana
w centymetrach, . Atraumatyczna koficowka cewnika z otworem giéwnym i 4 bocznymi otworami. Zawér ssacy
kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st z blokada prézni wyposazong w zatyczke na uwigzi, w rozmiarach
10,12,14,16 kodowanych kolorystycznie. Diugosci 58cm , sterylny ?

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostaja bez zmian.

Pytanie 177 pak 29 poz 1,2

Czy Zamawiajacy wymaga, aby system zamkniety do odsysania pacjentéw z poz 1 i 2 posiadat obrotowa
zastawke umozliwiajaca catkowitg separacje cewnika od obwodu oddechowego, umozliwiajac tym samym
redukcje ryzyka przypadkowego wprowadzenia cewnika do drog oddechowych pacjenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza powyzsze, nie wymaga.

Pytanie 178 pak 29 poz 3,4
Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 29 pozycje 3 i 4 do oddzielnego pakietu co umozliwi nam zlozenie
konkurencyjnej cenowo oferty oraz zaproponowanie wysokiej jakosci produktow firmy Mallinckrodt Dar ?

Odpowiedi:
Zapisy siwz pozostaja bez zmian.

Pytanie 179 do wzoru umowy

Niniejszym wykonawca zwraca si¢ z prosba o dodanie w § 3 zapisu o nastgpujacej tresci:.Zamoéwienie jest
wazne jezeli posiada numer klienta i kody produktéw” Prosimy o uwzglednienie w/w zapisu w tresci umowy
poniewaz nieczytelne zaméwienia znacznie opézniaja dostawe produktow waznych dla zdrowia i zycia.
Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 180 do wzoru umowy

Prosimy o modyfikacj¢ zapisu na brzmigcy:,, Wykonawea zobowiazuje si¢ dostarcza¢ towar na podstawie
zamowienia w ciagu ....... (max. 3 dni) od zlozenia zamowienia, a w przypadku zamowien na ,,CITO” w ciagu
48 godzin. Jezeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa
nastapi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 92.

Pytanie 181 do wzoru umowy

Prosimy o modyfikacjg zapisu na brzmigcy:,,W razie braku zaméwionego towaru lub 2 dni zwloki
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma prawo naby¢ na koszt Wykonawcy u innego
podmiotu, takg sama ilos¢ towaru, po uprzednim bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu do wykonania
zobowiazania, W takim przypadku Wykonawca umowy zaptaci ewentualnie powstalg na niekorzysc
Zamawiajacego roznicg ceny nabycia na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego refaktury.”

Odpowiedz:

Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Pytanie 182 do wzoru umowy
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmigcy:,,Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar
umownych w nast¢pujacych wypadkach i w nastepujacych wysokosciach:
1)  za opbznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1 % wartosci towaru dostarczonego ze
zwloka za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
2) w przypadku nie dotrzymania terminu zalatwienia reklamacji w wysokosci | % wartosci
zareklamowanego towaru za kazdy rozpoczety dzien zwloki.”

Odpowiedz:



Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

Ponadto Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany zalgcznik 1 i 2 - Pakiet nr 3,
Pakiet nr 11.

Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert jak nastepuje: Nowy termin skladania ofert uplywa
25.04.2013r., nowy termin otwarcia ofert 25.04.2013r., godziny pozostajq bez zmian.

Z powazaniem




