Krosno, dnia 8 stycznia 2016 roku

Do wszystkich uczestnikéw postgpowania
(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU
na zakup wraz z dostawg sprzgtu jednorazowego uzytku na potrzeby Oddzialu
Noworodkowego z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow
Nr post¢powania EZ/215/114/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac zrodla zapytania, przekazuje
tres¢ zlozonych w toku postepowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapiséw § 5 ust 1

i Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu  kar umownych w
nastgpujacych wypadkach i w nastgpujacych wysokosciach:
1) za opGznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosei 0,5 % wartosci brutto

niedostarczonego w terminie towaru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, (nie mniej niz
20 z1), jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto niedostarczonego w terminie towaru

2) w przypadku nie dotrzymania terminu zalatwienia reklamacji w wysokosci 0,5 %
wartodci brutto zareklamowanego towaru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia (nie
mniejszej niz 20 z1) jednak nie wigeej niz 10% wartosci brutto zareklamowanego towaru

3) w przypadku niewykonania wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci brutto_nie
wykonanej czesci umowy (nie mniejszej niz 20 zt.),
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy dokona modyfikacji zapisow wzoru umowy w § 6 ust. 4 poprzez
wprowadzenie nastepujacego zapisu: Za dat¢ dokonania platnosci uznaje sie date obcigzenia
rachunku zamawiajacego

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 5, poz. 3. Prosimy o wskazanie konkretnego typu inkubatora Isolette
C2000, Isolette 8000, czy Isolette 450. Jezeli jest to Isolette 450 dodatkowo prosimy o informacije,
czy uzywany jest nawilzacz, poniewaz warunkuje to rodzaj stosowanych filtréw (z otworami lub
bez).

Odpowied#: Zamawiajacy _posiada _inkubator Isolette 450. Zamawiajacy wymaga
zaoferowania filtrow z otworami i filtrow bez otworéw — do wyboru przez Zamawiajacego w
momencie skladania zamowienia.

Pytanie 4. Dot. pakietu nr 10. Prosimy o podanie modelu respiratora transportowego z ktorym maja
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by¢ kompatybilne czujniki przeplywu.
Odpowiedz: Crossvent.

Pytanie 5. Wnosimy o usunigcie wymogu dolaczenia do oferty zgloszenia Prezesa Urzedu
Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych Zgodnie z
ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami
potwierdzajacymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do uzywania sa: deklaracja
zgodnosci i certyfikat CE (jezeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww.
zgloszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w zaden sposob nie ma wplywu na mozliwos¢
funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP (niezaleznie od klasy wyrobu). Z tego tez powodu
dokumenty te nie kwalifikuja si¢ jako wynikajace z katalogu dokumentéw wymienionych w
rozporzadzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. ,.w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane™, a w
szczegdlnosci z katalogu dokumentéw wymienionych w §5 ww. rozporzadzenia. Abstrahujac od
powyzszej argumentacji nalezy zauwazyé, ze zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 . dystrybutor i importer maja obowiazek powiadomienia Prezesa
Urzedu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, ze nawet gdyby Wykonawca cheial dolaczy¢ do
oferty zgloszenie/powiadomienie to moze takiej mozliwosci w dniu skladania ofert nie posiadac, w
sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadzit na terytorium RP oferowanego urzadzenia. Tym samym
omawiany zapis Oprocz swej sprzecznodci z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
wprowadza wymaog potencjalnie niemozliwy do spetnienia.

OdpowiedZ: Zamawiajacy usuwa wymog dolaczenia do_oferty _zgloszenia Prezesa Urzedu
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medyeznvyeh i Produktéw Biobdjezych .

Pytanie 6. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreslenie § 3 ust. 4 i 57 Zapisy te powoduja, iz W
przypadku braku dostepnosei jednego produktu nie mozna dostarczyé reszty zamoéwienia. W
rezultacie jest to zapis niekorzystny dla Zamawiajacego jak i dla Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 7. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu § 4 ust. 2 na nastepujacy: .,Towar
nieodpowiadajacy normom jakosciowym, zakwestionowany W dostawie przez Zamawiajacego
podlega reklamacji zgloszonej faksem, za pomocg poczty elektronicznej lub pisemnie wraz z
odestaniem reklamowanego towaru. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwlocznego, tj. w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru, rozpatrzenia
reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od uznania
reklamacji wymieni wadliwy towar wlasnym transportem na wlasny koszt.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 5 ust. 1.1) umowy na:
a. ., za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci niedostarczonego
towaru za kazdy dzien zwloki, (nie mniej niz 1 0z)”?
1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje § 5 ust. 1.2) umowy na:
b. ,w przypadku nie dotrzymania terminu zalatwienia reklamacji w wysokosci  0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy za zareklamowany towar (nie mniej niz 10z1).”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie 9. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 5 ust. 1.3) umowy na:
¢. ,,w przypadku niewykonania umowy w wysokos$ci 10% wartosci nie wykonanej czesci umowy
(nie mniejszej niz 10zt).”
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 10. Pakiet 8, poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazng rurke intubacyjna o
nastgpujacym opisem:

* Wykonane z elastycznego PVC, zapewniajgcego duzg elastycznosé rurki

e Znacznik RTG na calej dlugosci rurki

e Wyposazona w boczny otwér Murphy’ego

e Skalowanie co 2 cm

¢ Podwojny znacznik glebokosci umozliwiajacy kontrole potozenia rurki

¢ Informacja o rozmiarze rurki w dwéch miejscach (na fgczniku oraz na korpusie rurki)
e Odlgczalny tacznik o srednicy zewnetrznej 1 5mm

¢ Produkt sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia

¢ Rozmiary 2,00 mm — 9,00 mm co 0,5 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet 8, poz. 2 - Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje i utworzy z niej odrgbne
zadanie?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 12. Pytania do Pakietu Nr 2: Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie do pakietu nr 2 do
pozycji — uklad oddechowy do respiratora SECHRIST IV ukladu o nizej podanych parametrach:
Uklad oddechowy jednorazowego uzytku do respiratoréw Sechrist IV posiadajacy spiralna grzatke
w drenie na linii wdechowej i pulapke wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur
odrozniajgcymi wdech i wydech: w kpl. dren proksymalny; czg$é Y obrotowa oraz posiadajaca
wejscie do podawania surfaktantu; posiadajacy kpl. adapterow umozliwiajacych stosowanie ukladu
do roznych typow respiratorow. (komplet adapterow pakowany folia folia). Przeplyw gazow
powyzej 4L/min

Wejscie w ukladzie do czujnika temperatury posiadajace trojkatne weiecie, umozliwiajgce
prawidlowe podlgczenie czujnika temperatury.

W zestawie komora samonapelniajgca pasujgca do wszystkich nawilzaczy z serii MR, dla
dorostych, dzieci i noworodkéw posiadajaca dwa plywaki zabezpieczajace przed przedostaniem sie
wody do ukladu oddechowego. Oba ptywaki zamocowane na sciance bocznej komory w tym jeden
ptywak pracujacy w ruchu wahadlowym a drugi w plaszczyZznie pionowej. Komora nie zawierajaca
wskaznika poziomu wody. Zastosowane dwa plywaki zwickszaja bezpieczenstwo pacjenta przy
zachowaniu statego poziomu wody.

Dodatkowo posiadajaca: zintegrowany, nieroztaczalny dren o dlugosci 90 cm zaopatrzony w
nakluwacz z systemem odpowietrzajgcym.

Komora zapakowana w jednym opakowaniu wraz z ukladem rur — produkt mikrobiologicznie
czysty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 13. Zwracamy si¢ z prosbg o dopuszczenie do pakietu nr 2 do pozycji — uklad oddechowy
do respiratora SECHRIST ukladu o nizej podanych parametrach.
Uktad oddechowy jednorazowego uzytku do respiratoréw Sechrist posiadajacy spiralna grzalke w



drenie na linii wdechowej i pulapke wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur
odrézniajacymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; czg$¢ Y obrotowa oraz posiadajaca
wejécie do podawania surfaktantu; posiadajacy kpl. adapterow umozliwiajacych stosowanie uktadu
do roznych typow respiratorow. (komplet adapterow pakowany folia folia). Przeplyw gazéw
powyzej 4L/min

Wejécie w ukladzie do czujnika temperatury posiadajace  trojkatne weigcie, umozliwiajace
prawidlowe podlaczenie czujnika temperatury.

W zestawie komora samonapeiniajaca pasujaca do wszystkich nawilzaczy z serii MR, dla
dorostych, dzieci i noworodkow posiadajaca dwa plywaki zabezpieczajace przed przedostaniem si¢
wody do ukladu oddechowego. Oba ptywaki zamocowane na éciance bocznej komory w tym jeden
plywak pracujacy w ruchu wahadtowym a drugi w plaszczyznie pionowej. Komora nie zawierajaca
wskaznika poziomu wody. Zastosowanc dwa plywaki zwigkszajg bezpieczenstwo pacjenta przy
zachowaniu stalego poziomu wody.

Dodatkowo posiadajaca: zintegrowany, nieroztaczalny dren o dlugosci 90 cm zaopatrzony W
nakluwacz z systemem odpowietrzajacym.

Komora zapakowana w jednym opakowaniu wraz Z uktadem rur — produkt mikrobiologicznie
czysty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 14. Zwracamy sic z prosba o dopuszczenie do pakietu nr 2 do pozycji — ukiad oddechowy
do respiratora FABIAN uktadu o nizej podanych parametrach.

Uktad oddechowy jednorazowego uzytku do respiratorow FABIAN posiadajacy spiralna grzatke w
drenie na linii wdechowej i putapke wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur
odrézniajacymi wdech i wydech: w kpl. dren proksymalny; czgs¢ Y obrotowa oraz posiadajaca
wejscie do podawania surfaktantu; posiadajacy kpl. adapterow umozliwiajacych stosowanie uktadu
do roznych typow respiratorow. (komplet adapterow pakowany folia folia). Przeplyw gazdw
powyzej 4L/min.

Wejécie w ukladzie do czujnika temperatury posiadajace  trojkatne weiecie, umozliwiajace
prawidiowe podiaczenie czujnika temperatury.

W zestawie komora samonapelniajgca pasujaca do wszystkich nawilzaczy z serii MR, dla
dorostych, dzieci i noworodkéw posiadajaca dwa plywaki zabezpieczajace przed przedostaniem si¢
wody do ukladu oddechowego. Oba plywaki zamocowane na $ciance bocznej komory w tym jeden
plywak pracujacy w ruchu wahadlowym a drugi w plaszczyznie pionowej. Komora nie zawierajaca
wskaznika poziomu wody. Zastosowane dwa plywaki zwickszaja bezpieczefistwo pacjenta przy
zachowaniu stalego poziomu wody.

Dodatkowo posiadajaca: zintegrowany, nierozlaczalny dren o dlugoéci 90 cm zaopatrzony W
nakluwacz z systemem odpowietrzajgcym.

Komora zapakowana w jednym opakowaniu wraz Z uktadem rur — produkt mikrobiologicznie
czysty.

Odpowicdz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 15. Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie do pakietu nr 2 do pozycji — uklad oddechowy
do respiratora SLE ukiadu o nizej podanych parametrach.

Uktad oddechowy jednorazowego uzytku do respiratorow SLE, zawierajacy lacznik pomigdzy
czedcia Y, a ramieniem wdechowym, posiadajacy spiralng grzalke w drenie na linii wdechowej i
putapke wodng na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odrézniajacymi wdech i wydech; w kpl.
dren proksymalny: czg$¢ Y obrotowa oraz posiadajaca wejécie do podawania surfaktantu;
posiadajacy kpl. adapterow umozliwiajacych stosowanie ukladu do réznych typéw respiratorow.
(komplet zapakowany folia folia) Przeplyw gazow powyzej 4L/min

Wejscie w ukladzie do czujnika temperatury posiadajace  trojkgtne weiecie, umozliwiajace
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prawidlowe podigczenie czujnika temperatury.

W zestawie komora samonapelniajaca pasujgca do wszystkich nawilzaczy z serii MR, dla
doroslych, dzieci i noworodkow posiadajaca dwa plywaki zabezpieczajace przed przedostaniem si¢
wody do uktadu oddechowego. Oba ptywaki zamocowane na $ciance bocznej komory w tym jeden
plywak pracujacy w ruchu wahadtowym a drugi w ptaszczyznie pionowej. Komora nie zawierajaca
wskaznika poziomu wody. Zastosowane dwa plywaki zwigkszaja bezpieczenstwo pacjenta przy
zachowaniu statego poziomu wody.

Dodatkowo posiadajaca: zintegrowany, nieroztgczalny dren o dlugosci 90 cm zaopatrzony Ww
nakluwacz z systemem odpowietrzajgcym.

Komora zapakowana w jednym opakowaniu wraz z ukladem rur — produkt mikrobiologicznie
czZysty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 16. Pytanie do pakietu nr 14. Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do pakietu nr 2 do
pozycji — uklad oddechowy do respiratora AVEA ukladu o nizej podanych parametrach.

Uklad oddechowy jednorazowego uzytku do respiratorow AVEA posiadajacy spiralng grzatke w
drenie na linii wdechowej i putapk¢ wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur
odrozniajacymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; czgs¢ Y obrotowa oraz posiadajgca
wejscie do podawania surfaktantu; posiadajacy kpl. adapterow umozliwiajacych stosowanie ukladu
do roznych typéw respiratoréw. (komplet adapteréw pakowany folia folia). Przeplyw gazow
powyzej 4L/min

Wejscie w ukladzie do czujnika temperatury posiadajace  trojkatne weiecie, umozliwiajace
prawidlowe podiaczenie czujnika temperatury.

W zestawie komora samonapelniajgca pasujaca do wszystkich nawilzaczy z serii MR, dla
dorostych, dzieci i noworodkoéw posiadajaca dwa plywaki zabezpieczajace przed przedostaniem sig
wody do uktadu oddechowego. Oba plywaki zamocowane na sciance bocznej komory w tym jeden
plywak pracujacy w ruchu wahadtowym a drugi w plaszezyznie pionowej. Komora nie zawierajgca
wskaznika poziomu wody. Zastosowane dwa plywaki zwigkszajq bezpieczenstwo pacjenta przy
zachowaniu statego poziomu wody.

Dodatkowo posiadajaca: zintegrowany, nierozlgczalny dren o dlugosci 90 cm zaopatrzony w
nakluwacz z systemem odpowietrzajacym.

Komora zapakowana w jednym opakowaniu wraz z ukfadem rur — produkt mikrobiologicznie
czysty.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 17. Dotyczy: Pakiet 1. Czy Zamawiajacy wydzieli z Pakietu 1 uklady do respiratora
Crossvent z uwagi na fakt, iz wymagaja one zastosowania specjalnej zastawki wydechowej, ktorg
dystrybuuje nasza firma?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie.

Pytanie 18. Czy Zamawiajacy dopusci uklad do respiratora Crossvent 0 nastgpujacym skladzie
zestawu:

- odcinek wdechowy podgrzewany di. 1,2 m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pulapka wodng

- odcinek przedtuzajacy do inkubatora 0,3 m

- dren cisnieniowy

- zestaw adapterow

- komora nawilzacza o konstrukcji zapobiegajacej nadmiernemu zbieraniu si¢

kondensatu w obwodzie oddechowym?



Pytanie 19. Dot. pakietu nr 1. Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowany uklad posiadal
zabezpieczenie antybakteryjne oparte na dzialaniu jondw srebra?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga powleczenia ang[baktervinego do ukladow oddechowych
do respiratora Crossvent.

Pytanie 20. Dot. pakietu nr 1. Czy Zamawiajacy wymaga, aby komora nawilzacza uktadu posiadata
dren zasilajacy W wodg o df. 1,2m?
Odpowiedz: Tak — dot. ukladow oddechowych do respiratora Crossvent.

Pvtanie 21.
a) Dotyczy Pakiet 2. Poz. 1, 2 i 3 Czy Zamawiajacy dopusci ukiad do respiratora O nastepujgcym
skladzie zestawu:

- odcinek wdechowy podgrzewany dt. 1,2 m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany Z pulapka wodng

- odeinek przediuzajacy do inkubatora 0,3 m

- dren ci$nieniowy

- zestaw adapterow

- komora nawilzacza 0 konstrukcji zapobiegajqcej nadmiernemu zbieraniu si¢

kondensatu W obwodzie oddechowym?

b) Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowany uklad posiadat zabezpieczenie antybakteryjne oparte
na dzialaniu jonow srebra?
c)Czy 7Zamawiajacy wymaga aby komora nawilzacza uktadu posiadata dren zasilajacy w wodg 0 di.
1,2m?

Odpowiediz

a) Tak
b)  Nie
c) Tak.

Pytanie 22. Pakiet 2. Poz. 4
a) Czy 7Zamawiajacy dopusci ukiad do respiratora © nastgpujacym skladzie zestawu:

- odcinek wdechowy podgrzewany dt. 1,2 m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pulapka wodna

- odcinek przediuzajacy do inkubatora 0,3 m

- dren cignieniowy

- zestaw adapterow

- restryktor przeptywu

. komora nawilzacza 0 konstrukcji zapobiegajqcej nadmiernemu zbieraniu si¢

kondensatu W obwodzie oddechowym?

b) Czy Zamawiajagcy wymaga aby oferowany uktad posiadal zabezpieczenie antybakteryjne oparte
na dziataniu jonow srebra?
c) Czy Zamawiajacy wymaga aby komora nawilzacza ukladu posiadata dren zasilajacy W wodg 0
dt. 1,2m?

Odpowiedi:

a) Tak
b) Nie
¢) Tak.



Pytanie 23. Dotyczy: Pakiet 3. Poz. 1 Czy Zmawiajgcy wymaga aby uklady oddechowe do Infant
Flow zawieraly antybakteryjng powlok¢ z zawartoscig jonow srebra, ktdra eliminuje bakterie na
powierzchni uktadu i chroni go przed namnazaniem si¢ mikroorganizméow?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 24. Pakiet 3, Czy Zamawiajgcy wymaga aby wraz z ukladem zaoferowaé¢ komore
nawilzacza o konstrukcji zapobiegajacej nadmiernemu zbieraniu sie kondensatu w obwodzie
oddechowym z drenem do podazy wody o dl. 1,2m? Jezeli tak, czy komora ma posiadaé¢ date
waznosci | numer serii na opakowaniu indywidualnym komory?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 25. Pakiet 3, Poz. 3 Czy Zamawiajacy ma na mysli czapeczke pod pojeciem ,,mocowanie
uktadu™?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 26. Pakiet nr 4 Czy Zamawiajacy oczekuje uktadu oddechowego z membrang, zestawem
kolorowych drenéw i kompletem dodatkowych kopulek do zaworéw respiratora? Prosimy o
wydluzenie terminu dostawy do 28 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje ukladu oddechowego z membrana, zestawem kolorowyceh
drenéw i kompletem dodatkowych kopulek do zawordw respiratora. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na wydluzenie terminu dostawy do 28 dni.

Pytanie 27. Pakiet nr 9. Czy Zamawiajacy wymaga aby dren czujnika posiadal di. 0,6m?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 28. Pakiet nr 14
a) Czy Zamawiajacy dopusci uklad do respiratora Aveal CliO o nastgpujgcym skiadzie zestawu:

- odcinek wdechowy podgrzewany di. 1,2 m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z putapkg wodng

- odcinek przediuzajacy do inkubatora 0,3 m

- dren ci$nieniowy

- zestaw adapterow

- komora nawilzacza
b) Czy Zamawiajgcy wymaga aby oferowany uklad posiadal zabezpieczenie antybakteryjne oparte
na dziataniu jonow srebra?
¢) Czy Zamawiajagcy wymaga aby komora nawilzacza ukladu posiadata dren zasilajacy w wode o
di. 1,2m?
d) Czy Zamawiajgcy wymaga aby komora nawilzacza ukladu posiadala konstrukcje zapobiegajaca
nadmiernemu zbieraniu si¢ kondensatu w obwodzie oddechowym? Jezeli tak, czy komora ma
posiada¢ datg¢ waznosci i numer serii na opakowaniu indywidualnym komory?

Odpowiedz:

a) Tak
b)  Nie
¢) Nie
d)  Nie



Pytanie 29. Czy Zamawiajacy w pakiecie 8 poz. 2 bedzie wymagal dotchawicza rurke do intubacji,
wykonang z silikonowego przezroczystego materialu z paskiem kontrastujagcym w RTG
zakonczona pod katem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkoécienna z duzg $rednica
wewnetrzng. Rozmiary od 2,0 do 6.5, rozmiar do wyboru przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 30. Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 8 poz. 2 nie popelnil omyltki pisarskiej podajac
rozmiary rurek? Rozmiary powyzej 6,5 sa rozmiarami rurek dla dorostych.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania rurek w rozmiarach od 2.0 do 5.0.

Pytanie 31. Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu nr 8 pozycjc 5 do odrgbnego pakietu?
Uzasadnienie: dopuszczenie oraz wydzielenie w/w sprzgtu pozwoli na zlozenie konkurencyjnej
oferty cenowej z wysokiej jakosci sprzetem medycznym stosowanym W wielu szpitalach w calej
Polsce. Ponadto pragniemy zaznaczyC, 7e nasza firma specjalizuje si¢ w produkcji sprzetu
noworodkowego i szpital zostanie zaopatrzony W specjalistyczny sprzgt wysokiej jakosci.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajacy informuje Wykonawcdw, iz dokonuje modyfikacji SIWZ wraz z zatgcznikami.

W zwiazku z powyzszym ulega smianie termin otwarcia i sktadania ofert oraz wptaty wadium jak
nastepuje:

Nowy termin skfadania ofert: 0)’01 wc’%‘om_

Nowy termin otwarcia ofert: L 002 IONG T 10:15

Nowy termin wniesienia wadium: 0302.016..... %1.000

Z powazaniem




