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Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnieri na zapytania wykonawcéw w postepowaniu o udzielnie
zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz
z dostawg sprzetu medycznego jednorazowego uzytku nr postepowania EZ/215/48/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych
Zamawiajacy nie ujawniajac zrédia zapytania, przekazuje tres¢ zlozonych ‘W toku postgpowania zapytan
wraz z wyjasnieniami:

i

Pakiet 1

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 oczekuje igiel jednego producenta, co umozliwia
ujednolicenie asortymentu pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym?
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2, oczekuje dostepnosci igiet w rozmiarze 1,1
oraz 1,2 posiadajacych dwa rodzaje Sciecia ostrza tj. krétko $cigte SB/BS do wykorzystania np.
przy punkcjach czy ewakuacjach ropni, oraz dlugo scigte LB/BL do standardowej iniekcji?
Odpowiedz; Zamawiajacy dopuszcza powyzsze,

Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji igly do pena w rozmiarze 0,30 x 8 mm 30
G zamiast 0,23 x 8 mm 30 G. Pozostale zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszceza powvisze.

Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igly ze specjalnym zakoficzeniem $cietym pod katem
45 stopi zapobiegajacym fragmentacji korka, rozmiar 18G, dl. 40mm, op. 100 szt.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie igly ze specjalnym zakoficzeniem $cigtym pod katem
45 stopi zapobiegajacym fragmentacji korka, rozmiar 18G, db. 25mm, op. 100 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.




Pakiet nr 1, poz. 2

1/ Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wymaga barwnego kodowania opakowar
umozliwiajacego latwe rozpoznanie poszezegblnych rozmiardw igiel?
Odpowiedz: Tak

2/ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy igly maja by¢ sterylizowane radiacyjnie?
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 1, poz. 3

1/ Prosimy o dopuszczenie igly do pena renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarach
31G 0,25x5mm oraz 30G 0,3mmx8mm

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy igly do pena maja by¢ kompatybilne z
wszystkimi wstrzykiwaczami dostgpnymi na rynku, co ma by¢ potwierdzone certyfikatem
kompatybilnosci technicznej dolaczonym do oferty oraz informacja o kompatybilnodei igiet z
konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona byla na opakowaniu zbiorczym 100szt?

Odpowiedz: Tak

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy nie nastapita omytka w postaci blednego rozmiaru igty do wstrzykiwaczy PEN i zamiast
rozmiaru 0,23x8 30 G powinien byé rozmiar 0,30 x8§ 30G?

Odpowiedz: Tak, powinno by¢ 0,30x8

UWAGA DOPRECYZOWANIE OPISU STRZYKAWEK

Tlok strzykawki musi by¢ stabilnv, zwezenie jego obwodu (w celu pewnego chwytu przez
personel medyezny) nie moze byé wigksze niz 25% - 30% calej dlugosci tloka. Zmniejszenie
obwodu tloka mierzone od czesci chwytnej tloka ( pierdcienia zewnetrznego).

Pakiet 2 poz.2,3,4,5

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 2, w pozycjach nr 2, 3, 4, 5, oczekuje strzykawek posiadajacych
dodatkowa, rozszerzona skale, pozwalajaca na precyzyjne ustalenie pobieranego ptynu ponad
nominalng objeto$¢ strzykawki, tj. rozszerzenie min. 2-3ml, 5-6ml, 10-12mi, 20-24ml1?
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 2 poz.2,3,4,5

Czy Zamawiajacy w zadaniu nr 2 w pozycjach nr 2, 3, 4, S, oczekuje strzykawek w
opakowaniach jednostkowych, zréznicowanych kolorystycznie, celem fatwej i pewnej kontroli
wizualnej, wybieranej pojemnosci strzykawki?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 2 poz. 4

Czy nie zaszia omylka pisarska i Zamawiajacy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 4, oczekuje
strzykawki 10ml, ze skalg co min. 0,5ml?

Odpowiedz: Ze skala co 0,5 ml.




Pakiet 2 poz. 5

Czy nie zaszla omytka pisarska i Zamawiajacy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 5, oczekuje
strzykawki 20ml, ze skalg co min. 1ml?

Odpowiedz: Ze skala co 1 ml.

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 7, dopusci do zaoferowania strzykawke zgodna
z wymaganiami o pojemnosei 50(60)mi?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 7, oczekuje jak w pozycji nr 8, strzykawki
wyposazone] w dodatkowy lacznik redukcyiny luer?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 2 poz. 8

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 8, oczekuje dodatkowej zmiennej nasadki Luer,
po za dolaczang standardowo w strzykawce?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1, dopusei do zaoferowania strzykawki do TBC
1ml z igla pakowane w opakowanie a’100sz. lub 2’300 szt. z przeliczenie ilosci na ilo§é
zaoferowanych opakowar i zaokragleniem do pelnego opakowania?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Dotyczy pakietu nr 2

Bardzo prosze o dopuszczenie w poz. 1 strzykawke do tuberkuliny 1 ml z igly 0,5 x 16 mm
pakowane po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowyn .

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Czy Zamawiajacy dopusci poz. 2,3,4,5 strzykawki dwuczesciowe z tlokiem w kolorze
kontrastujacym , czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki

- 2 ml rozszerzona do 2,5 ml, skala co 0,1 ml

- 5ml rozszerzona do 6 ml skala co 0,2 ml

- 10 ml rozszerzona do 12 m! skala co 0,5 ml

- 20 ml rozszerzona do 24 ml skala co 1,0 ml
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

PAKIET NR 2 POZ. 2-5

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek dwucze$ciowych z rozszerzona skala
020%.

QOdpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pakiet nr 2 POZ. 2-4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie przeliczenia opakowan w formularzu asortymentowo-
cenowym na opakowania po 100 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powvisze.




Pakiet nr2 POZ. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 100 szt.
jednoczednie prosimy o wyrazenie zgody na przeliczenie opakowan w formularzu
asortymentowo- cenowyim.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr2 POZ. 5

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawek pakowanych po 80 szt

jednoczednie. prosimy o wyrazenie zgody na przeliczenie opakowan w formularzu
asortymentowo- cenowynmn. -
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pakiet nr2 POZ. 7
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki cewnikowej 50/60 ml.
Odpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pakiet nr 2, poz. 1,

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opakowan po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem
iloci w formularzu asortymentowo-cenowym,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pakiet nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek 2-czgsciowych 10 ml, z czytelng skalg co
0,5 ml, spetniajacych pozostale parametry SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Pakiet nr 2, poz. §

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek 2-czedciowych 20 ml, z czytelna skala co 1
ml, pakowanych w opakowania a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci w formularzu
asortymentowo-cenowym.

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyZsze,

Pakiet nr 2, poz. 6,9

1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawek 50(60) ml produkeji firmy Becton
Dickinson wyposazonych w jednostronna skal¢ pomiarows. Pragniemy podkresli¢, iz nie ma
zadnych przestanek klinicznych uzasadniajacych zastosowanie w strzykawkach powyzszych
rozwigzan. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotyczaca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca
obowiazku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

2/ Prosimy Zamawiajacego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentéw posiada
Zamawiajacy w celu zachowania kompatybilnosci strzykawek.

Odpowiedz: Pompy strzvkawkowe: AGILIA - Fresenius, MEDIMA 3, PILOT A2 -
Fresenius, ASCOR - AP22, BRAUN - 8713080, ASENA - Alaris, SEP21 prod. Litwa, we

wszystkich pompach wystepuje w menu strzykawka: 50 BD, S0 BBRAUN, S0 FRESENIUS.




3/ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie
strzykawek  niewymienionych w menu pomp infuzyjnych bedacych na wyposazeniu
Zamawiajacego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentéw pomp?

Odpowiedz: Nie

Pakiet nr 2, poz. 7

Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie strzykawki 50(60) ml Janetta, tiok z elastycznym
uszezelnieniem zapewniajacy plynny przesuw, czytelna i trwata skala, opakowanie typu blister-
pack. Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powvisze.

Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci wycene strzykawek do tuberkuliny w opakowaniu 2’100 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem zamawianej iloci?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusei strzykawki 2 —czesciowe skalowane co 0,5 ml, pozostate parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zgodnic z siwz.

Pakiet nr 2, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki 2 —czesciowe skalowane co 1 ml?
Odpowiedi: Zgodnie z siwz.

Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci wycene strzykawek 2-czgsciowych 20 ml w opakowaniu 2’70 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyizsze.

Pakiet nr 2, pozycja 6
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dwustronnej skali pomiarowej, pozostale parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy odstepuje od POWYZSZego Wymogu..

Pakiet 3 poz. 5 -

Czy Zamawiajacy w pakiecic nr 3, w pozycji nr 5 Aparat do przetoczen plynéw z precyzyjnym
regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dt, 150 cm., zakonczony
koficowka luer-lock, regulator z mozliwoscia dokladnego ustawienia predkosci przeptywu, skala
pojedyncza w postaci kota od 0 do 270, sterylny, bez filtra w linii do pacjentd, o nazwie wiasnej
wExadrop” BBraun?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 3, w pozycji nr 5, pod pojeciem komory kroplowej oczekuje
dwuczgsciowej budowy, gérna twarda, dolna miekka, oddzielone migdzy soba opaska
ulatwiajaca wprowadzenie kolca do pojemnika?




Odpowiedz: Tak

Pakiet nr 3 poz. 1
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji przyrzad do przetaczania plynéw z igla
biorcza Scigta stozkowo z komorg kroplowg df. 60 mm, z zabezpieczeniem igly biorczej po.

uzyciu w zaciskaczu rolkowym, ktéry wyposazony jest w uchwyt na dren o dtugosci drenu 180
cm. OdpowiedZ: Zgodnie z siwz

Pakiet nr 3 poz. 1
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji przyrzad do przetaczania ptynéw z igla
biorczg Scigta stozkowo z komora kroplowa db. 60 mm, z zabezpieczeniem igly biorczej po

uzycin w zaciskaczu rolkowym, ktéry wyposazony jest w uchwyt na dren o diugosci drenu 150
cm._ Odpowiedz: Zgodnie z siwz

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w pozycji przyrzad do przetaczania krwi o dlugosci
drenu 150 CM. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ,.

Odpowied?: Zamawiajacy depuszcza powyzsze,

Pakiet nr 3 poz.5

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na zlozenie
oferty wigkszej liczbie wykonawcoéw , a Parstwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty
jakosciowej i cenowej na pozostaty asortyment w pakiecie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

pakiet 4

Poz.11 2 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania woreczkéw do pobierania moczu , sterylnych,
pakowanych w folig. Rodzaj opakowania nie wplywa na sterylno$¢ wyrobu.

Umozliwi to zlozenie oferty wickszej liczbie oferentéw.

W razie odmowy, zadamy wskazania przestanek medyceznych i uzytkowych, przemawiajacych

za preferowaniem wylacznie opakowania folia -papier.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza DOWYZSZe,

Pakiet nr 4, pozycja 1-2
Czy Zamawiajacy dopusci woreczki do pobierania probek moczu w opakowaniu foliowym,
pozostate parametry zgodne z STWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

Pakiet 5 poz. 1
Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 5, w pozycji nr 1, dopusci do zaoferowania cewniki GDO, o
diugosci 50-60cm, w rozmiarze CH12-CH24?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszceza POwWYZsze,




Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 5, w pozycji nr 4, oczekuje zglebnika posiadajacego dwa
otwory boczne i zamknigtego otworu centralnego?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 5, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnika do odsysania z jednym otworem centralnym
i dwoma otworami naprzeciwleglymi, spemiajacymi pozostate parametry SIWZ.

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

2/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikéw w rozm. CH6-CH10 o dtugosci roboczej
36¢m (bez konektora) oraz rozm, CH 08-CH20 o dhugosci roboczej 56cm (bez konektora).
Odpowied?: Zgodnie z siwz.

3/ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy cewniki do odsysania maja by¢ zréznicowane
kolorem nasadki jak réwniez maja byé wyposazone w kod barwny i numeryczny umieszczony
na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar
oraz datg waznosci, co pozwala na latwg i szybka identyfikacje rozmiaru cewnika?

Odpowied?: Tak

4/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy wymaga aby koncéwka cewnika do
odsysania gérnych drég oddechowych posiadata wewnetrzne karbowanie umozliwiajace
precyzyjne umocowanie drenu do odsysania? B

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszceza powyisze.

Pakiet nr S, poz. 3
1/Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie produktéw do
tlenoterapii zawierajacych DEHP?  Odpowied#: Nie

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy wymaga drendéw tlenowych z koncéwka
uniwersalng umozliwiajaca podiaczenie drenéw do sprzetu wymagajacego tacznikdw
standardowych i/lub gwintowanych? Qdpowiedz: Tak

3/ Prosimy o doprecyzowanie, czy w celu tatwiejszej identyfikacji Zamawiajacy wymaga aby na
etykiecie opakowania jednostkowego zamieszczony byl piktogram i opis elementéw produkiu?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powvisze,

Pakiet nr §, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania posiadajace jeden otwér centralny i dwa otwory
boczne naprzeciwlegte, pozostale parametry zgodne z STWZ?

Odpowied7: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci zglebniki zoladkowe z zamknigta konicéwks oraz 4 otworami
bocznymi, pakowane nie prosty tylko zwijane w opakowaniu?

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.




Czy Zamawiajacy w pakiecie 6 w pozycji 1 wymaga, aby waga wymiennik ciepla i wilgoci nie
przekraczata 8g?

Odpowiedz; Zamawiajjcy dopuszcza powyzsze,

PAKIET 6

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy wymiennika ciepla i
wilgoci, tzw. sztucznego nosa, o nizej wymienionych parametrach:

Wymiennik ciepta i wilgoci, tzw. »SZtuczny nos” dla pacjentéw na whasnym oddechu z
samouszczelniajacym si¢ portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczno$é nawilzania
13,2 mg/l przy Vit 500 ml, przestrzer: martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wymiennik ciepla i wilgoei wykonananego z celulozy o
konstrukeji jednomembranowej dla pacjentow spontanicznie oddychajacych z tracheostomia, z
portem do odsysania zamykanym koreczkiem oraz portem do podawania tlenu umieszezony w
obudowie wymiennika umozliwiajacym podgrzewanie i nawilzanie dodatkowego tlenu, o
wydajnosci nawilzania 28,5 mg H20/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 16 ml, wadze 8,5g ,
sterylnego, pakowanego pojedynczo, opakowanie folia-papier.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza DOWYZszZe.

Pakiet nr 6

Prosimy Zawaiajacego o informacje czy w pakiecie 6 Zamawiajacy wymaga aby ,,wymiennik
ciepta i wilgoci”” byl sterylny ?

Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pytanie dotyczy Pakiet 6

Czy zamawiajacy w pak 6, dopusci wymiennik ciepla i wilgoci dla pacjentéw ze spontaniczng
czymmoscig oddechowa, u ktérych géme drogi oddechowe zostaly ominigte przez rurke
intubacyjng lub tracheostomijna. Wyposazony w wklad gabkowy o wlasciwosciach
nawilzajacych polozony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez
ktéry mozliwe -jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu,
Wilgotno$¢ wyjsciowa 26 ml H20 przy 15 oddechach/minute i TV 500ml. Przestrzen martwa
19 ml. Zatrzaskowa klapka umozliwiajaca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka
pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszceza powyzsze.

Pakiet 6 poz 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania w postaci: wymiennika ciepta i
wilgoci dla pacjentéw ze spontaniczna czynnoscig oddechowa, u ktérych gérne drogi oddechowe zostaly
ominigte przez rurke intubacyjng lub tracheostomijna, z jednomembranowym wkiadem wykonanym z
pianki, z portem tlenowym ze stozkowa kofcéwka, z samodomykajacym sig portem do odsysania o
srednicy 15 mm, skutecznodé nawilzania 24 mg H20 przy Vt 500ml, utrata wilgotnoéci 13,5 mg H20
przy Vt 500 ml, przestrzen martwa 16 ml, niskim oporze przeptywu 0,2 cm H20 przy przeptywie 60
I/min, przeznaczony od objetosci oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objetos¢ oddechowa Vt 1000 ml}, o
matej wadze 6 g,

Qdpowiedz; Zamawiajacy dopuszcza powyisze,




Pakiet 6. Czy Zamawiajacy dopuéci: Wymiennik ciepta i wilgoci dla pacjentéw ze spontaniczng
czynnoscia oddechowa, u ktorych gérne drogi oddechowe zostaly ominiete przez rurke
intubacyjna lub tracheostomijna. Wyposazony w podwoiny wkiad papierowy. Wilgotno§é
wyjsciowa min. 25 mm H20 przy 15 oddechach/minute i TV 500ml. Przestrzen martwa min. 11
ml. Silikonowy port do wprowadzania cewnika do odsysania, unieruchamiajacy cewnik podezas
odsysania i zapobiegajacy jego przesuwaniu.

Odpowied7: Zamawiajacy dopuszeza powvisze.

Dotyczy pakietu 7

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanic pojemnikéw o pojemnosci 2300m] zamiast pojemnika
2500ml, z zachowaniem pozostatych zapisow STWZ?

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pojemnikéw o pojemnoscei 3000ml zamiast pojemnika
2500ml, z zachowaniem pozostatych zapisow SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pojemnikéw o pojemnosei 10000m! zamiast
pojemnika 11000ml, z zachowaniem pozostatych zapiséw SIWZ?

Odpowiedz; Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Zadanie 7, pozycja 1 — Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik o pojemnosci 20ml w zamian za
15-18ml spelniajacy pozostate parametry?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Zadanie 7, pozycja 1 — Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik o pojemnosei 2300ml w zamian za
2500ml spetniajacy pozostate parametry?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet nr 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniul do zyt obwodowych dla noworodkéw i dzieci wykonanej z FEP.
Pozostale zapisy zgodnie z SIWZ. Zaréwno FEP=teflon Jjak i PTFE= teflon. Proponowany przez
Panstwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul, ktéry moze zaoferowaé Pafistwu
kaniul¢ spelniajaca wymagane parametry, co nie daje mozliwosci zlozenia korzystnej oferty
Jjakodciowej i cenowej innym producentom, ktérzy sg konkurencyjni cenowo.

OdpowiedZ: Zgodnie z siwz.

Pakiet nr 8 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ztozenie
oferty wickszej liczbie wykonawcéw , a Pafistwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty
jakosciowej i cenowej na pozostaly asortyment w pakiecie. . Proponowany przez Panstwa opis
wskazuje tylko jednego producenta kaniul, ktéry moze zaoferowaé Panistwu kaniule spetniajaca
wymagane parametry, co nie daje mozliwosci ztozenia korzystnej oferty jakosciowej i cenowej
innym producentom, ktérzy sa konkurencyjni cenowo.

Odpowied#: Zgodnie z siwz.




Pakiet nr 8. poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli w rozmiarach od 18G do 24G,
pozostate parametry bez zmian,

Odpowiedz: Zamawiaigcy dopuszcza powy#sze.

Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 w pozycji nr 2, dopusci do zaoferowania koreczki
produkowane przez innego producenta niz kaniule z pozycji nr 1, w pelni kompatybilne
z oferowanymi kaniulami?

Odpowiedz: Nie

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 pozycji 1 dopusci do zaoferowania kaniule Vasofix Safety
BBraun uzywane obecnie u Zamawiajacego wykonana z biokompatybilnego poliuretanu ,
posiadajaca szlif igly tylny, samodomykajacy port boczny umieszony centralnie nad
skrzydetkami mocujacymi, filtr hydrofobowy w komorze wyplywu zapobiegajacy wypltywowi
krwi w momencie zaklucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. opakowanie folia
papier -rozmiary i przeptywy : 1,3x45mm 18G - minium 95 ml/min., 1,3x33 18G - minimum
100 ml/min, 1,1x25 20G - minimum 60 ml/min., 0,9x25 22G - minimum 35 9?7,

Odpowiedz: Nie

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 pozycja 1 celem identyfikacji rodzaju kaniuli wymaga kaniul
z nazwg producenta lub materiatu z ktérego zostala wykonana umieszczona bezposrednio na
kaniuli? Rozporzadzenie MZ w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci
wyrobéw medycznych z dn. 12 01 2011 (Dz.Ust.nr 16, poz 74, str 1221) stwierdza , ze w pkt.
13.1 zapisano:

»do kazdego wyrobu medycznego nalezy dolaczyé informacje do jego bezpiecznego i
wladciwego uzytkowania. ....oraz informacje konieczng do identyfikacji wytworey.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9, w pozycji nr 1, oczekuje, iz kaniule beda posiadaé badania
laboratoryjne lub kliniczne dokumentujace biokompatybilnos¢ poliuretanu ktére nalezy dotaczy¢
do oferty?.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 w pozycji nr 1, oczekuje kaniul z automatycznym
zabezpieczeniem przed zakluciem igta, w postaci ostonki z tworzywa z dodatkows ostona igty w
postaci harmonijki, lub zabezpieczeniem przed zakluciem igla w postaci zatrzasku metalowego?
OdpowiedZ: Zamawiajacy oczekuje kaniul z automatyeznym zabezpieczeniem przed
zakluciem igla, w postaci oslonki z tworzywa z dodatkows oslong igly w postaci harmoniiki

Zadanie 9
Pyt. 1 — Czy Zamawiajgcy w pakiecie 9 dopusci: kaniule bezpieczng dozylng z portem, z
automatycznie aktywujacym sie plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly po wyjeciu z kaniuli




w pelni zabezpieczajacym operatora przed przypadkowym zakluciem i nieprzewidziang
ekspozycja na krew po wycofaniy igly, konstrukcja korka portu bocznego, utrudniajaca
Samoczynne otwieranie sig korka portu, koreczek portu bocznego domykany standardowo,
wykonana z poliuretanu z elastycznymi skrzydetkami, z 3 dobrze widocznymi paskami
radiocieniujacymi, przezroczysta komora kontrolna z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem,
opakowanie jednostkowe typu ekolo gicznego (folia plus papier klasy medycznej), umozliwiajace
aseptyczne wyjecie kaniuli, rozmiary:

22G 0.9x25mm, przeptyw 42ml/min,

20G 1.0x32mm, przeptyw 59ml/min,

18G 1.3x45mm, przeptyw 96ml/min,

183G 1.3x32mm, przeptyw 103ml/min?

Odpowiedz: Nie

Pyt. 2 — Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 wymaga, aby port dostepu bocznego umieszczony byl
centralnie pomigdzy skrzydetkami kaniuli, zapewniajac catkowita stabilnosé podczas uzywania
portu ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pyt. 3 — Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 wymaga, aby zabezpieczenie ostrza igly uruchamiato
si¢ automatycznie ?

Odpowiedz: Bez ingerencji dodatkowej uzy tkownika, zgodnie z odpowiedziami.

Pyt. 4 — Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 9 wymaga, aby zabezpieczenie ostrzy igly w pelni
chronito przed kontaktem z krwig po wyjeciu igly ?
Odpowiedz: Tak

pakiet 9

A/Poz.1 - prosimy o dopuszezenie zaoferowania kaniul dozylnych bezpiecznych posiadajacych
filtr hydrofobowy w miejsce zastawki antyzwrotnej. Filtr hydrofobowy w kaniuli pelni ta sama
funkcje co zastawka antyzwrotna.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

B/Poz. 1- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rozmiaru kanjuli 20G 1,1x32.

W razie odmowy, zadamy wyjasnienia przestanek medycznych i uzytkowych, przemawiajacych
za preferowaniem wylacznie wymaganych parametréw kaniul w sytuacji. gdy norma dopuszcza
takie, jak wskazane w pytaniu.

Odpowied7: Zgodnie z siwz i odpowiedziami. Zamawiai ¢y ma prawo opisaé produkt
ktéry chee uzytkowaé w sposéb nie utrudniajacy uczciwej konkurenciji, jednak moze
réwniez wymaga¢ produktéw o parametrach wyzszych niz dopuszcezonych norma.

Pytanie — do pakietu 9 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniul dozylnych bezpiecznych w rozmiarach: 22 G
(0,8x25mm), 20G (1,0x32mm), 18G (1,2x45mm i 1,2x32mm), czyli w $rednicach zewngtrznych
w mm zgodnie z migdzynarodowa norma ISO 10555-5 dotyczacej standaryzacji kaniul, w
ramach stosowanej jednostki Gauge? Kaniule pakowane w opakowanie blister-pack. Pozostate
wymagania zgodne SIWZ?

Odpowied?: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.




Pakiet nr 9, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, CZy automatyczne zabezpieczenie ma zatykaé w
pelni $wiatho i ostrze igly?

Odpowied7: Tak

2/ Czy Zamawiajacy oczekuje aby oslonka posiadata system mikrokapilarny absorbcji kropli
krwi wyplywu wstecznego?
Odpowiedz: Tak

¢zy zamawiajacy w pakiecie nr 9 pozycji nr 1 dopusci Kaniula bezpieczna z dodatkowym
portem wykonana z podwdjnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywujacym sie
plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly po wyjeciu z kaniuli w pelni zabezpieczajacym
personel przed przypadkowym zaktuciem, igla z trojptaszczyznowym $cieciem, przezroczysta
komora kontrolna, cewnik z wiopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi
w RTG, atraumatyczna koficdwka cewnika w ksztalcie stozka, elastyczne skrzydelka o gladkiej
powicrzchni po stronie przylegajacej do skéry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny,
apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umozliwiajace sterylne wyjecie
wenflonu. Rozmiar:

22Gx25mm przeptyw 36ml/min (niebieski),

20Gx32mm przeptyw 60 ml/min (rézowy),

18Gx45mm przeptyw 90ml/min (zielony) lub 18Gx33mm przeplyw 90 ml/min (zielony) ,
Odpowiedz: Nie

Pakiet 10 poz. 1 :

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1, dopusci do zaoferowania kaniule Vasofix
Safety BBraun uzywane obecnie u Zamawiajacego/ Introcan Safety — bez portu, wykonana

z biokompatybilnego poliuretanu , posiadajaca szlif igly tylny, samodomykajacy port boczny
umieszony centralnie nad skrzydetkami mocuj acymi(lub bez), filtr hydrofobowy w komorze
wyplywu zapobiegajacy wyptywowi krwi w momencie zakhucia, komora zabezpieczona
koreczkiem luer-lock. opakowanie folia papier - rozmiary i przepltywy : 1,3x45mm 18G -
minium 95 ml/min., 1,3x33 18G - minimum 100 ml/min, 1,1x25 20G - minimum 60 ml/min.,
0,9x25 22G - minimum 35 ?7.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiajacy w pakiecie 10 w pozycji ar 2 odstapi od wymogu zaoferowania koreczkéw
tego samego producenta co producent kaniul, w pelni kompatybilne z oferowanymi kaniulami?
Odpowiedz: Nie

Pakiet 10

Pyt. 5 ~ Czy Zamawiajacy w zakresie pakietu nr 10 dopusci kaniule pakowane w opakowanie
jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umozliwiajace aseptyczne
wyjecie kaniuli ?

Odpowieds: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.




Pytanie — do pakietu 10 poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniul dozylnych bezpiecznych 22G (0,8x25mm)

przeptyw 33 ml/min, z zastawka bezzwrotna, spelniajaca doktadnie t¢ sama role co filtr
hydrofobowy, opakowanie blister-pack.

Odpowied?: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie — do pakietu 10 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniul dozylnych bezpiecznych 18G (1,2x45mm i
1,2x32mm) z zastawkq bezzwrotna, spetniajacq dokladnie t¢ sama role co filtr hydrofobowy,
opakowanie blister-pack. Pozostale wymagania zgodne SIWZ?

Odpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pakiet nr 10 poz. 1

1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie kaniul bezpiecznych z portem gbrnym z zastawka
anyzwrotng: rozmiar 20G (1,1x32mm) przeplyw 67 ml/min oraz rozmiar 18G (1,3x45mm
przeptyw 103 ml/min).

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

2/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie kaniul bezpiecznych bez portu gérnego wyposazona
W sprezynowy mechanizm zabezpieczajacym przed zakluciem w rozmiarach: 22G (0,9%25mm)
przeplyw 65 ml/min, 20G (1,1x30mm) przeptyw 60 mb/min oraz rozmiar 18G (1,3x30mm
przeplyw 105 ml/min; 1,3x48mm przeptyw 95 ml,
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powvisze.

3/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje od dostawcy dwoch rodzajéw kaniul
bezpiecznej z portem 1 bezpiecznej bez portu do wyboru przez Zamawiajacego?
Odpowiedz: Tak

4/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy element zabezpieczajacy w oferowanych
kaniulach ma zabezpieczaé personel przed zachlapaniem, rozpryskiem, skaleczeniem
Odpowiedz: Tak

czy zamawiajacy w pakiecie nr 10 pozycji nr 1 dopusci Kaniula bezpieczna z dodatkowym
portem wykonana z podwojnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywujacym sie
plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly po wyjeciu z kaniuli w pelni zabezpieczajacym
personel przed przypadkowym zakluciem, igta z trojplaszczyznowym $cieciem, przezroczysta
komora kontrolna, cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi
w RTG, atraumatyczna koncéwka cewnika w ksztalcie stozka, elastyczne skrzydetka o gladkiej
powierzchni po stronie przylegajacej do skéry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny,
apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umozliwiajace sterylne wyjecie
wenflonu. Rozmiar:

22G, 09x25mm przeptyw 36ml/min (niebieski),

20G, 1,1x32mm przeplyw 60 ml/min (rézowy) , :

18G, 1,3x45mm przeptyw 90ml/min (zielony) lub 18G, 1,3x33mm przeptyw 90 ml/min
(zielony) ,

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszeza.




Dotyezy Pakietu nr 11 poz. 2-3
Czy Zamawiajacy dopusci maski tlenowe wykonane z medycznej jakosci PCV?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza z zachowaniem pozostalych parametréw zawartvch
w siwz i odpowiedziach.

Pakiet 11 poz. 2,3

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 11, w pozycji nr 2 oraz 3, dopusci do zaoferowania maski
tlenowe dla dorostych i dla dzieci wykonane z medycznego PVC z drenem w przekroju
gwiazdkowym, o dlugo$ei minimum 200cm??

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

pakiet 11

Poz. 2 i3 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania masek tlenowych wykonanych z PVC.,

W razie odmowy. zadamy wyjasnienia przestanek medycznych i uzytkowych, przemawiajacych
za_preferowaniem magsek tlenowych bez PVC., w sytuacji, gdy maski z PVC posiadaia
odpowiedni¢ dokumenty dopuszczaiace do obrotu i sa zakwalifikowane jako wyréb medyezny
a uzycie PVC w wyrobach medycznych jest dozwolone.,

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza z zachowaniem pozostalych parametréw zawartych

w siwz i odpowiedziach.

Pakiet nr 11, poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy dopuszeza zaoferowania cewnikdw do
podawania tlenu przez nos zawierajacych DEHP?

Odpowiedz: Nie

Pakiet nr 11, poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski tlenowej dla dorostych w jednym rozmiarze

obejmujacym zakres rozmiaréw X i XL wykonanej z medycznego PCV wolnej od DEHP,
lateksu i bisfenolu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyvisze,

Pakiet nr 11, poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski. tlenowej dla dzieci w jednym rozmiarze
obejmujacym zakres rozmiarow S i M wykonanej z medycznego PCV wolnej od DEHP,
lateksu i bisfenolu.

Odpowiedz: Zamawiajgey dopuszeza powyzsze.

Pakiet nr 11, poz. 1-3

1/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga masek oraz cewnikéw do podawania
tlenu pozbawionych DEHP i bisfenolu?

Odpowiedz: Tak

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga wyraznego oznakowania ,,wolny od
DEHP” na etykiecie produktu?




Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszecza powyisze,

3/Prosimy Zamawiaj acego o doprecyzowanie czy wymaga aby tacznik drenu tlenowego posiadal
uniwersalng koficowke umozliwiajaca podlaczenie drenéw do sprzetu wymagajacego tacznikow
standardowych i/lub gwintowanych,

Odpowiedz: Tak

Pakiet nr 11, poz. 4

1/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy opisujge zestaw do nebulizacji z maskq dla
dorostych mial na mysli nebulizator niskoobjetosciowy do podawania leku, z antyprzelewows,
konstrukcjg pozwalajaca na skuteczne dziatanic w zakresie 0-90 stopni, ze stabilng podstawka,
dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemnosci 10 ml, skalowany dwustronnie, przecietna
Srednica czasteczek aerozolu (MMAD) 2,21 um, produkt czysty biologicznie., Tempo nebulizacji
(szybko$é oprézniania zbiornika) przy przeptywie 10 Vmin dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/-
0,26 min.).

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze,

2 Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga aby przecigtna srednica czasteczek’
aerozolu (MMAD) 2,21 um oraz frakcja respirabilna (czasteczki <5 um) - 79,7% byly
potwierdzone w badaniach producenta?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze,
Pakiet nr 11, poz. §

1/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy opisujgc zestaw do nebulizacji z maska
pediatryczng miat na mys$li nebulizator niskoobjetosciowy do podawania leku, z
antyprzelewows konstrukeja pozwalajaca na skuteczne dziatanie w zakresic 0-90 stopni, ze
stabilna podstawka dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemnosci 10 mi, skalowany
dwustronnie, przecigtna $rednica czasteczek aerozolu (MMAD) 2,21 um, produkt czysty
biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkosé oprézniania zbiornika) przy przeplywie 10 I/min dla
3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.),

Qdpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga aby przecigtna Srednica czasteczek
acrozolu (MMAD) 2,21 um oraz frakcja respirabilna (czasteczki <5 um) - 79,7% byty
potwierdzone w badaniach producenta?

Odpowiedz: Zamawiajgey dopuszcza powyZsze,

Pakiet nr 11, pozycja 2-3

Czy Zamawiajacy dopusci maski tlenowe wykonane z nietoksycznego PCV niezawierajace
lateksu, pozostale parametry bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi Zwracamy Si¢ z
prosba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umozliwi zlozenie naszej firmie
konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.




Dotyczy pakietu nr 14 _
Bardzo proszg o doprecyzowanie jakich nozykéw do naklué Zamawiajacy oczekuje ?
glebokosé naktucia : 1,0 mm Iub 1,5 mm lub 2,0 mm , pod katem $ciecia 45 stopni

Odpowiedz: 1,5 mm

Pakiet nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopudci ostonki lateksowe w opakowaniu 2’144 sztuki z odpowiednim
przeliczeniem zamawianej ilosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na opakowanie zbiorcze po 144 sztuki.

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 16, w pozycjinr 1, dopusci do zaoferowania cewniki foleya,
silikonowane, pakowane podwéjnie folia — folia, w rozmiarach CH6-CH10 z prowadnicg, CH12-
CH26 (dwudrozne) 5-10ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze z zachowaniem pozostalych parametréw.

Pakiet 16 poz.2,3

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 16, w pozycjinr 2 i 3, celem ulatwienia zaktadania cewnika,
oczekuje cewnikéw posiadajacych powierzchnie tzw. ,,zmrozona”, co dodatkowo Zwigksza
poslizg cewnika?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze,

pakiet 16

Poz.1- prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnikéw Foleya Ch12-Ch26 z balonem 15-30.
Pozostate wymogi zgonie z STWZ.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet nr 16, poz. 1 _
1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikéw Foley’a w rozmiarach CH12-CH26 z
balonem 5-15ml lub 30-50ml.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza 5-15ml.

2/ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy cewniki Foleya w wigkszych rozmiarach maja
by¢ wyposazone w trzy lub cztery otwory drenujace zwigkszajace efektywnosé drenazu, a w
przypadku okluzji dwoch podstawowych otwordw cewnik nadal jest drozny?

Odpowied7: Zamawiajacy precyzuje - 4 otwory.

3/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie cewnikéw Foley’a w rozmiarach CH12-CH26 z
balonem 5-10ml lub 30ml.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszeza 5-10ml.




Pakiet nr 16, poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o Sprecyzowanie, czy na taczniku cewnika w rozmiarach do 20CH ma .
si¢ znajdowaé oznaczenie kierunku zagigceia koncowki cewnika, tak jak w obecnie stosowanych
cewnikach?

Odpowiedz: Tak

Pakiet nr 16, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Foley Ch 12-26 z balonem 5-10ml tub 30ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza 5-10ml.

Pakiet nr 16, pozycja 3
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Tiemanna w rozmiarach CHS8-22, pozostale parametry
zgodne z STWZ?

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pakiet nr 17, poz. 5
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie worka do lewatywy z drenem zakonczonym plastyczna

kanka z jednym otworem centralnym, bez ostonki z wazelina, spetniajacego pozostate parametry
SIWZ,

Odpowiedz: Zamawiajgey dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiajacy w przypadku workéw do lewatywy odstapi od wymogu posiadania ostonki
z wazeling, pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze.

Pakiet 18 poz. 1
Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 18, w pozycji nr 1, pod pojeciem zawor spustowy, ma na mysli
zawdr spustowy w ksztalcie litery ,, T”?

Odpowiedz: Tak

Pakiet nr 18, poz. 1

Czy Zamawiajacy oczekuje, aby worki posiadaly biala tylng $ciane do lepszej wizualizacji
moczu oraz podwojne zgrzewy na catym obwodzie worka, co gwarantuje wieksza wytrzymatosé
worka?

Odpowiedz: Tak




Pakiet 19 poz. 3, 4

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 19, w pozycjinr 3 i 4, dopusci do zaoferowania kraniki z
optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknigty? Przy pozostalych wymaganiach bez
Zmian.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

Pytanie ~ do pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusei kranik tréjdrozny z biatym tréjramiennym pokretlem z optycznym
identyfikatorem pozycji otwarty/zamknigty, pakowany w opakowanie papier-folia?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Pytanie — do pakietu 19 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci kranik tréjdrozny z przedhuzaczem 10 cm, 7 bialym tréjramiennym
pokretlem z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknigty, pakowany w opakowanie
papier-folia?

Odpowiedz: Zamawiajacy y dopuszeza powyzsze,

Pakiet nr 19, poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy kraniki maja posiada¢ maksymalna objetosc
wypetnienie 0,22ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Pakiet nr 19, poz. 4

1/ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy przedtuzacz w kranikach ma byé wykonany z
PVC nie zawierajacego flalanow di(2-etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczescie]
stosowanym w PVC ftalanem, ktéry zaburza rozw¢j komoérek, wywoluje zmiany w narzadach
rozrodezych, watrobie oraz jest podejrzewany o dzialanie rakotwércze, a wykazujac
rozpuszezalno$¢ w lipidach obecnych w osoczu krwi, zywieniu parenteralnym oraz nosnikach
wielu lekow, ktorych infuzja moze odbywaé si¢ przez wymienione produkty moze dostawaé sie
ich droga do organizmm.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza pOWYvYZsze,

2/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kranika z przedtuzaczem 7em.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze,

3/ Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy przedluzacz do pomp infuzyjnych z kranikiem
tr6jdroznym ma by¢ wyposazony w dodatkowy dostep do iniekcji?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Dotyczy pakietu nr 20
Bardzo prosze¢ o dopuszezenie w poz. 1 miske nerkowatg j.u. o pojemnosci 875 ml.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powvisze.




ad pakiet nr 22

Wnosimy o poprawienic oczywistych omylek pisarskich w opisie przedmiotu zaméwienia:
- wpoz. | jest , kompatybilne z pojemnikami z pozycji 37, a winno by¢ : ,,kompatybilne

z pojemnikami z pozycji 2”

- W poz. 4 jest ,,kompatybilne z pojemnikami z pozycji 3 147, a winno by¢ : ,,kompatybilne
z pojemnikami z pozycji 2

Odpowiedz: Zamawiajgcy poprawia omylke pisarsks.

Pakiet 22, pozycia 1-2
Czy Zamawiajacy w trosce o zachowanie uczeiwe] konkurencji, dopuéci do postepowania system do
odsysania o pojemnosci 1000 ml, okragly ksztatt pokrywy, z szerokim portem na pokrywie do pobierania
probek, konkurencyjnego producenta (firma brytyjska). W celu ochrony pacjenta jak i personelu
medycznego kazdy wktad i kanister firmy Vacsax wyprodukowany jest w opatentowanej technologii
antybakteryjnej z uzyciem jonow srebra, ktére zapewniajg trwatg ochrong bakteriologiczng przed
szeregiem powszechnie wystepujacych organizmow chorobotworczych, takich jak MRSA, E. Coli,
Salmonella, Listeria, Pseudomonas czy Campylobacter, minimalizujac ryzyko zakazen krzyzowych
zaréwno jesli chodzi o uzytkownika, jak i o pacjenta (co Jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).
System nasz charakteryzuje sie kanistrami bez zadnych przylaczen (wszystkie w pokrywach wkiadéw
jednorazowych). Wkiady posiadajg w pokrywie dwa krééce (pacjent, préznia), o réznej érednicy, co
zapobiega mylnemu podiaczeniu drendw. System Vacsax posiada uniwersalny, gladki, ZWeZajacy sie
kréciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o r0znej Srednicy; nie jest obrotowy, poniewaz obrotowy
jest caly wkiad, w tym sensie, ze mozna go umiesci¢ w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym
skierowa¢ kréciec w strong pacjenta. Wkiady wyposazone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny,
zabezpieczajacy Zrodio ssania przed zalaniem Jak 1 personel przed kontaktem z odsysana wydzieling.
Wkiady samo zasysaja sie i samo uszczelniajg po uruchomieniu ssania. Wymiana wkladéw po odiaczeniu
ssania z wkladu jest czynnoscia nieskomplikowang i przebiega sprawnie, poniewaz pokrywy wkiadu nie
trzeba dociskaé do kanistra. Powyzej opisany system charakteryzuje sig prostotg obstugi jak i
bezpieczefistwem uzytkowania.

Odpowied?: Zgodnie z zapisami siwz. Zamawiajacy posiada system do odsysania Serres.
Asortyment musi byé kompatybilny z posiadanym sprzetem.

s

Ad pakiet nr 23

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy w poz. 113 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania
drenéw o parametrach opisanych w SIWZ, posiadajgcych na koricowee meskiej ostonke
zabezpieczajgca $wiatlo drenu przed zabrudzeniem, ktére byly juz przedmiotem dostaw do
Zamawiajacego

Odpowiedz: Tak

Pakiet 23 pozycja 1. Czy Zamawiajacy dopusci dren faczacy w rozmiarze 210cm / ér. wew.
7.4mm?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami siwz.

Pakiet 23 pozycja 2. Czy Zamawiajacy dopusci dren taczacy w rozmiarze 300cm / ér. wew.
7,4mm?

Odpowied?: Zgodnie z zapisami siwz,




Pakiet 23 pozycja 3. Czy Zamawiajacy dopusci dren taczacy w rozmiarze 300cm / §r. wew.
7,4mm?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIwzZ,

Pakiet 23 pozycja 4. Czy Zamawiaj aey dopusci dren faczacy w rozmiarze 210cm / §r. wew.
7,4mm? .

Odpowied?: Zgodnie z zapisami siwz,

Pakiet 23 pozycja 5. Czy Zamawiajacy dopusci dren Ygczacy w rozmiarze 400cm / $r. wew.
7,4mm?
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami siwz,

Pakiet nr 23, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci dreny Taczace o diugosci 210 cm, Srednicy wewnetrznej 5,60 i
zewngtrznej 8,00 mm, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Odpowied#: Zgodnie z zapisami siwz.

Pakiet nr 23, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci dren o diugosci 210¢m i srednicy zewnetrznej 8mm?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami siwz.

Pakiet nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci dren o dhugosci 300cm i srednicy wewnetrznej 5,6mm, Zewnetrznej
8,00 mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami siwz.

Pakiet nr 23, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci dren o dhugosci 210cm i srednicy wewnetrznej 7mm, pozostale
parametry zgodne z SIWZ?? '

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami siwz.

Pakiet nr 23, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci dren o dtugosci 350cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza DOWYZsze,

Ad pakiet nr 24

Wnosimy o doprecyzowanie, czy opisany w poz.1 zestaw do punkcji oplucnej ma posiadaé
zawor automatyczny(antyrefluksyjny) na drenie taezacym chronigey przed zwrotnym
przeptywem powietrza i ptynéw w kierunku jamy optucnej pacjenta. Dotychczasowy opis
w SIWZ nie wskazuje, o jaki zawor automatyczny chodzi.

Odpowiedz: Tak

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do punkcji optucnej w skiad ktérego wchodzi
m.in. cienkoscienna kaniula punkcyjna z krétkim szlifem dt. 80mm, dren laczacy z koncodwka
lock, strzykawka trzyczesciowa Jjednorazowego uzytku 50/60ml, worek 2,01, zestaw z zastawka
refleksowa.

OdpowiedZ: Zgodnie z siwz.




Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do punkeji opucnej ze strzykawka 60 ml, pozostate parametry
zgodne z SIWZ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Czy Zamawiajacy w pakiecie 25 w pozycji 1 wymaga, aby wysokosé dwubutlowego zestawu do
drenazu piersiowej nie przekraczata 25cm, umozliwiajacej bezpieczne wsunigcie pod 1ézko
pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Ad pakiet nr 25

Whnosimy o doprecyzowanie, czy w poz. [ nalezy zaoferowa¢ sterylny dwubutlowy jednorazowy
zestaw do drenazu klatki piersiowej posiadajacy komore wodnej regulacji sily ssania oraz
komore na wydzieline o pojemnosci 3000ml, przystosowany do drenazu ¢zynnego 1 biernego.

Odpowiedz: Tak

Dotyczy pakietu nr 26
Bardzo prosz¢ o dopuszezenie w poz. 1 elektrode na gabce PE o-$rednicy 48 mm lub 54 mm ?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza 54 mm.

Bardzo prosz¢ o dopuszezenie w poz. 1 -3 elektrod z podaniem ceny za opakowanie czyli 50
szt. z odpowiednim przeliczeniem cenowy
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Pytanie dotvczace Pakietu nr 26:

Pozyeja nr 1.2.3: Czy Zamawiajacy, aby zagwarantowa¢ wysoka jako$¢ produktu oraz
zgodnos¢ z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadat System
Zarzadzania Jakoscig dla Wyrobow Medycznych ISO 134852

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pozycia nr 1.2,3: Czy Zamawiajacy wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepnosci
elekirod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badafi adhezji wykonanych przez
zewngtrzne jednostki badawcze?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pozycja nr1.2,3: Czy Zamawiajacy, aby zagwarantowaé brak reakcji uczulajacych kleju oraz
zelu czyli bezpieczenstwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jako$ci poprzez przedstawienie
dokument6w z pozytywnymi wynikami poszezegolnych badan, wykonanych przez zewnetrzne
jednostki badawcze?

Odpowied?: Zamawiajscy dopuszeza poOwyzsze,

Pakiet 26 poz. 1,2, 3 ‘

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na
opakowania i odpowiednie przeliczenie ilodci — 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach,
ktorych jednostka handlows, sy opakowania. Podanie cen za opakowania nie bedzie zawyzalo
catkowite] wartosci przygotowanej oferty przetargowej, co miatoby miejsce w przypadku




przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, co
wiaze si¢ z koniecznosceia jej zaokraglenia.
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 26 poz. 1,2, 3

Jesli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wycen¢ opakowarl, prosimy wéwezas o dopuszezenie
mozliwosci podania ceny jednostkowej netto 1 brutto za jedng sztuke z dokiadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze,

Pakiet 27 poz. 2

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 27,w pozycji nr 2, dopusci do zaoferowania kieliszki pakowane
po 75 szt., z odpowiednim przeliczeniem i zaokragleniem wymaganych ilosci, tzn.i 7467
opakowan po 75szt.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza POWYZsze.

Pakiet 27 poz. 3

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 27, w pozycji nr 3, dopusci do zaoferowania jednorazows torbe
na wymiociny, skalowana co 100ml, z plastikowym uchwytem, przy pozostatych wymaganiach
bez zmian?

QOdpowieds: Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

Pakiet 27 poz. 5

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 27, w pozycji nr 5, dopusci do zaoferowania golarke medyczng
jednorazowego uzytku, wyposazona w jedno ostrze tnace 1 grzebyk?

Odpowied7: Zamawiajgcy dopuszeza powyisze,

pakiet 27
Poz. 2 - prosimy o dopuszczenia zaoferowania kieliszkéw pakowanych po 75 szt.,
z odpowiednim przeliczeniem ilogci sztuk na opakowania {j. 7 467.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Poz. 3- prosimy o dopuszczenie zaoferowania torby na wymiociny wyposazonej w okragly ,
plastikowy ustnik, skalowanej co 10 ml do pojemnosci 100ml, a nastgpnie skalowanej co 100ml
do 1500ml. Pakowanej w rekaw foliowy po 50 szt.
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Zadanie 27, pozycja 3 - Czy Zamawiajacy dopusci jednorazows torbg na wymiociny o
matowej, przejrzystej folii spetniajacq pozostale parametry?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Zadanie 27, pozycja 3 — Czy Zamawiajacy dopusci jednorazows torb¢ na wymiociny skalowang
co 100ml spetniajaca pozostale parametry?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Zadanie 27, pozycja 3 — Czy Zamawiajgcy dopusci jednorazows torbe na wymiociny z
plastikowym uchwytem speiajaca pozostale parametry?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.




Zadanie 27, pozycja 3 - Czy Zamawiajacy dopusci jednorazows torbg na wymiociny pakowana
po 50 sztuk spelniajaca pozostate parametry?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyZsze.

Zadanie 27, pozycja 3 — Czy Zamawiajacy oczekuje aby oferowane worki posiadaty wkladke
zelujaca wydzieling chroniaca przed rozlaniem treéci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Pakiet nr.27, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki do lekéw w opakowaniu a’75 sztuk, pozostale parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Dotyczy czesei nr 28:

Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 1 zamkniety system beziglowy o przeplywie do 350
ml/min, wytrzymaly do 7 dni i 400 aktywacji, wytrzymatly na ci§nienie do 7 bar (101,5 psi)?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyiZsze.

Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 2 dren z systemem beziglowym (z przedhuzaczem 8 cm), o
przeptywie do 350 ml/min, wytrzymaty do 7 dni i 400 aktywacji, wytrzymaty na cisnienie do 7
bar (101,5 psi)? _

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pakiet nr 28, poz. 1

1 /Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie zaworu bezigtowego, system beziglowy pozwalajacy
na wielokrotne uzycie z zachowaniem jatowosci, zywotnoéé min. 100 uzyé, obudowa
przezroczysta umozliwiajaca kontrole wzrokows, nie zawierajacy metalu oraz lateksu,
membrana jednorodna, wykonana z wylrzymatego na odksztalcenie silikonu, Sposob
wytrzymalo$¢ na cisnienie wewnatrz portu: nadcisnienie powyZzej 30 psi oraz podcinienie
minimum —12,5 psi, PrzestrzeA martwa max. 0,10 ml, przystosowany do pracy z koficowkami
luer lock, mozliwoéé pracy z koficéwkami luer slip, wspétpracujgcy z drenami do infuzji, do
pomp strzykawkowych i objetosciowych oraz z drenami do kropléwek, przedtuzaczami
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

2/ Czy Zamawiajacy oczekuje aby powierzchnia membrany od strony zaworu wejsciowego byta
ptaska zapewniajaca prosty sposéb czyszczenia i odkazania?
Odpowiedi: Tak '

Pakiet nr 28, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszozenie zestaw przediuzajacy z beziglowym skladajacy sie z
Jednego zaworu beziglowego, dlugosé zestawu 13 cm, objgtos¢ wypetnienia 0,3 ml i érednicy 1
mm, pozwalajacy na wielokrotne uzycie z zachowaniem jalowosci, zywotnos¢ min. 100 uzyd,
obudowa przezroczysta umozliwiajaca kontrolg wzrokowa, nie zawierajacy metalu oraz lateksu,
membrana jednorodna, wykonana z wytrzymatego na odksztalcenie silikonu, wytrzymatosé na
cisnienie wewnatrz portu: nadcisnienie powyzej 30 psi oraz podciénienie minimum -12,5 psi,




sterylny, przystosowany do pracy z koAcéwkami luer lock, mozliwosé pracy z koncdwkami luer
slip, wspolpracujacy z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objetosciowych oraz z
drenami do kroplowek, przedtuzaczami

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza POWYZSZe.

2/ Czy Zamawiajacy oczekuje aby powierzchnia membrany od strony zaworu wejsciowego byta
plaska zapewniajaca prosty sposéb czyszezenia 1 odkazania?

Odpowiedz: Tak

Pakiet nr 28, pozycja 1

* Czy Zamawiajacy dopusci zamknigty system bezigtowy o nastepujacych parametrach:
B-safe beziglowy port do iniekcji dozylnych
Przeznaczone do wielokrotnych iniekcji lub pobras krwi
Nie wymagaja stosowania koreczkéw zabezpieczajacych
System podzielnej silikonowej membrany
Prosty tor przeptywu
Pasuja do standardowych ztaczy luer oraz luer-lock
W pelni szczelne i bezpieczne polaczenie
Obudowa wykonana z polikarbonu
Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanéw
Do uzytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
Odporny na dziatanie lipidéw
Sterylizowane tlenkiem etylenu
Opakowanie papier-folia

* Na opakowaniu napisy wjezyku polskim
CHARAKTERYSTYKA
. Objetos¢ wypelnienia 0,09ml
PRZEPLYWY
. 1 psi: 360ml/minuta
. 3 psi:600m}/minuta
. 5 psi: 750ml/minuta

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze z zachowaniem jednolitej gladkiej

powierzchni do dezynfekciji.

Pakiet nr 28, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci dren z systemem beziglowym o nastepujacych parametrach:
* B-safe beziglowy port do iniekcji dozylnych
* Przeznaczone do wielokrotnych iniekcji




Nie wymagaja stosowania koreczkéw zabezpieczajacych
System podzielnej silikonowej membrany

Prosty tor przeptywu

Pasujg do standardowych zlaczy luer oraz luer-lock
Obrotowy Iacznik luer-lock

W pelni szczelne i bezpieczne polaczenie

Obudowa wykonana z polikarbonu, dren z PCV
Pozbawione lateksu

Do uzytku przez 7 dni lub 140 aktywacji

Dhugosé catkowita 14 cm

Zacisk $lizgowy na kazdym przediuzaczu

Przezroczysta obudowa, niebieska membrana

Odporny na dzialanie lipidow

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Opakowanie papier-folia

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza pow 2sze z zachowaniem jednolitej

powierzchni do dezynfekcji.

Dotyczy czesei nr 29;

Czy Zamawiajacy dopusci podwojny port beziglowy, w ktérym dreny dostepne sq o Srednicach
[wewn. X zewn.] : 1,0 mm x 2,5 mm oraz 2,5 mm x 4,1 mm oraz o dtugosci 10 em, z zaciskami
przesuwnymi lub typu klips?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Czy Zamawiajacy dopusci podwdjny port bezigtowy, w ktérym ilos¢ aktywacji wynosi do 4007
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyZsze.

Pakiet nr 29, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestaw przediuzajacy z beziglowym zaworem
dostepu naczyniowego, z podwdjnym przedtuzaczem o diugosci 15 cm, dostgpny w dwdch
Srednicach —macro — o objetosci wypelnienia 1,60 ml, predkosé przeptywu 201/h. i small - o
objetosci wypelnienia 0,45 ml, predkos¢ przeplywu 2l/h., dreny zakoficzone bezigtowym
urzgdzeniem dostepu naczyniowego bez mechanicznych czgSci wewnetrznych z prostym i

widocznym torem przeptywu, do stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zaleznosci co nastapi
pierwsze,

Odpowiedz: Zamawiaigcx dopuszcza powyisze.

2/ Czy Zamawiajacy oczekuje aby silikonowa membrana byla zewnetrznie osadzona na
konektorze, co ma bezposredni wplyw na tatwosé i skutecznoéé dezynfekeji przed aktywacja?
Odpowiedz: Tak

- czy zamawiajacy w pakiecie 29 pozycji 1 dopusci Podwéiny, beziglowy port iniekcyjny
z przedluzaczami, do uzytku na 7 dni, przezroczysta obudowa, silikonowa membrana , do 360
aktywacji. Bez elementéw metalowych, dlugo$é przedtuzek 8 cm kazda z przesuwnymi




zaciskami na drenie. Dostepne w 1 srednicy drenéw: 1,5mmx2,5mm. Opakowanie folia/papier.
Sterylne.,

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyiZsze,

Pakiet 30 poz. 1-5

Czy Zamawiajacy dopudci bandaz o skladzie 36% bawelna, 36% wiskoza, 28% poliamid
pokryty powloks lateksowa?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza powyisze z zachowaniem pozostalych parametréw.

Pakiet 31, poz. 1

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie do zaoferowania opatrunkéw pakowanych a’100szt z
jednoczesnym przeliczeniem’ Zamawianych ilosci.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze.

Pakiet 31 poz. 2-9

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do zaoferowania opatrunkéw pakowanych a’50szt z
Jjednoczesnym przeliczeniem Zamawianych ilosci.
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet 31, poz. 4

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do zaoferowania opatrunkéw o rozmiarze 15x8cm lub
10x10cm .

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza 15x8cm.

Pakiet 31 poz 1-9
Zwracamy si¢ z prosha o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pokrytego klejem
akrylowym.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze 7 jednoczesnym zachowaniem

hypoalergicznych wlaéciwosci kleju.

Pakiet nr 31, pozycja 1-9
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie opatrunku na kleju akrylowym?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powvisze z jednoczesnym zachowaniem

hypoalergicznych wladciwosci kleju.

Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie opattunku pakowanego a’100szt z odpowiednim
przeliczeniem ilo$ci?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 31, pozycja 2,4
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie opatrunku pakowanego a’50szt z odpowiednim
przeliczeniem ilogei zaokraglajac do pelnych opakowan?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza powvisze.




Pakiet nr 31, pozycja 3,5,6
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie opatrunku pakowanego a’30szt z odpowiednim
przeliczeniem ilo$ci zaokraglajac do pemych opakowan?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze,

Pakiet nr32 poz. 1i2:

Czy mozna zaoferowaé kompresy wtékninowe 4 warstwowe, pakowane 50 x 2 sztuki?
Pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza powyisze.

Pakiet nr 32, pozycja 1,2
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie kompresu 4 warstwowego?
Odpowiedz: Nie

Pakiet nr 32, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie kompresu w opakowaniu 25 x 5 szt 2 odpowiednim
przeliczeniem ilogci?

Odpowiedz: Nie

Pakiet nr 32, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy wydzieli pozycje nr 1 do odrgbnego pakietu w celu umozliwienia
sporzadzenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dot. Pakietu nr 32, poz. 1j2:

Czy Zamawiajacy dopugci kompresy wlékninowe z nacieciem Y wykonane z chlonnej wiékniny
40g/m2 — 4 warstwowe pakowane a’2szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilogci?

Odpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pakiet nr 34, poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy z uwagi na specyfike asortymentu i diugi czas
stosowania, cewniki do karmienia maja byé bezpiecznie stosowane do 4 tygodni

z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowang przez producenta informacijg na opakowaniu?
Odpowiedz: Tak

Czy Zamawiajacy w pakiecic 34 bedzie wymagat Cewniki do karmienia wykonane z
medycznego PVC bez zawartodci ftalanéw, wykonanego w specjalnej technologii dla dzieci z
mozliwoscia stosowania do 7 dni wyposazony w znacznik RTG, skalowany co 1 ¢m od 5-35 cm
celem prawidlowego umiejscowienia sondy, wyposazony w zatyczke, sterylny, pojedynczo
pakowany. Rozmiar 4, 5, 6, 7 - dlugosé 40 cm i rozmiar 8-12 - dtugosé 50 cm

Odpowiedz: Tak




Pakiet nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do karmienia o dhugosei 50 cm, pozostale parametry zgodne
z SIWZ?

OdpowiedZ: Tak, z zachowaniem pozostalych parametréw i odpowiedzi.

Pakiet nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania gérnych drog oddechowych o gtadnicj
niezmrozonej powierzehni w rozmiarze CH4- CHI0 dtugosé 40 cm?

Odpowiedz: Zgodnie z siwz

Pakiet nr 34, pozycja 1
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu skalowania cewnika?
Odpowiedz: Nie

PAKIET 35

1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie rurek ustno-gardtowych, tzw. Guedel w rozmiarach
000-3, gdzie rozmiar 000=4 cm, a rozmiar 5=12 cm.

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

Dotyczy Pakietu nr 37
Czy Zamawiajacy wymaga, aby nebulizator umozliwiat pracg w pozycji pionowej i poziomej?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszeza powyzsze.

Dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiajacy wymaga, aby zigcze nebulizatora umozliwiato podiaczenie do uktadu
oddechowego, tj. posiadato érednice 22F?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, musi posiadaé réwniez ustnik.

Pakiet nr 37, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu tréjnika z ustnikiem oraz.
nebulizatorem niskoobjetosciowym do podawania leku, z antyprzelewowg konstrukcja
pozwalajaca na skuteczne dzialanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilng podstawka dyfuzora w
zakresie 0-360 stopni, o pojemnosci 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie
od 3 do 10 ml co 1 ml, przecietna Srednica czasteczek aerozolu (MMAD) 2,21 pum (+/- 0,07 wm),
frakcja respirabilna (czasteczki <5 um) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w
badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkos$¢ oprézniania
zbiornika) przy przeptywie 10 1/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.)

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze.

2/ Prosimy o doprecyzowanie czy w celu latwiejszej identyfikacji i ztozenia calego zestawu
Zamawiajacy wymaga zaoferowania drenu o przekroju gwiazdkowym, ze =zlaczem
standardowym i sztywnym dedykowanym do nebulizatora oraz kodowanym kolorystycznie
barwa dyfuzora nebulizatora.

Odpowiedz: Tak




Pakiet nr 37, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie nebulizatora o pojemnosci 5 ml spetniajacego pozostate
zapisy SIWZ,
Odpowiedz: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pakiet 38 poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie Jatowa strzykawka trzyczesciowa z koncoéwka luer-
lock, pojemnosé 50 ml , thok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartosci lateksu, PCV,
DEHP, dodatkowy kolierz zabezpieczajacy na zlaczu luer lock, prostopadte wyciecie na thoku
umozliwiajace pewne umocowanie strzykawki w pompie infuzyjnej, standardowa dhugosé
strzykawki, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczona do bezpiecznego podawania i
pIzygotowywania cytostatykéw - potwierdzone o$wiadczeniem producenta), zielona
niezmywalna skala co 1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 100szt,
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Dotyczy: EZ/215/48/2017, PAKIET 39, ilo$¢ pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusei produkt Grip Lok duzy nieinwazyjny System mocowan preferowany
1 uznany za wystarczajgco mocny i stabilny sposéb zabezpieczania linii, sond, przewoddéw
wszelkiego typu cewnikéw ktory zapobiega ryzyku zapalenia zyly 1 jest korzystny
w zapobieganiu CRBSI do ktorej dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest
produktem bez lateksowym redukujac tym samym ryzyko wystapienia reakeji alergicznych.
Mocowania GRIP-LOK sa wyjatkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczajace powietrze.
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy material w postaci poliuretanu
wzmocnionego silikonowanym, bez widkninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewnikéw moze catkowicie wyeliminowaé konieczno$é ich chirurgicznego
przyszywania, zmniejszajac tym samym ilo$¢ czynnosci zabiegowych oraz mozliwosé
wystapienia nadkazenia. Dwuwarstwowa tasma Velero umozliwia wielokrotne jej otwarcie
w celu zmiany - poprawienia polozenia mocowanej linii bez koniecznogci kazdorazowe;
wymiany samego mocowania.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Dotyczy: E7/215/48/2017, PAKIET 39, ilo$¢ pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusei produkt Grip Lok duzy nicinwazyjny system mocowat preferowany
i uznany za wystarczajaco mocny i stabilny sposob zabezpieczania linii, sond, przewodow
wszelkiego typu cewnikow ktdry zapobiega ryzyku zapalenia zyly i jest korzystny
w zapobieganiu CRBSI do ktérej dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest
produktem bez lateksowym redukujac tym samym ryzyko wystapienia reakeji alergicznych.
Mocowania GRIP-LOK sg wyJatkowo cienkie, wodoodporne oraz, przepuszczajace powietrze.
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiat w postaci poliuretanu
wzmocnionego silikonowanym, bez wikninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do
mocowania cewnikéw moze caltkowicie wyeliminowaé¢ konieczno$é ich chirurgicznego
przyszywania, zmniejszajac tym samym ilo§¢ czynnosci zabiegowych oraz mozliwosé
wystapienia nadkazenia. Dwuwarstwowa tasma Velcro umozliwia wielokrotne jej otwarcie
w celu zmiany - poprawienia poloZenia mocowanej linii bez koniecznosci kazdorazowej
wymiany samego mocowania,

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.




pakiet 40
Pojemmik 3,5 L - Prosimy o dopuszczenie pojemnika pojemnosdci 3,5-4,0 L . Umozliwi to
zlozenie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza z zachowaniem pozostalych parametréw,

Pakiet nr 42, poz. 1
Czy Zamawiajacy oczekuje aby ggbka do toalety jamy ustnej byta pokryta dwuweglanem sodu

oraz posiadata tg informacje oryginalnie nadrukowana przez producenta na opakowaniu
jednostkowym tak jak obecnie z powodzeniem stosowana w Panistwa placowcee?
Qdpowiedi: Zamawiajacy oczekuje gabki bez dwuweglanu sodu,

Pakiet nr 43, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie masek do ambu w rozmiarach wiekowych od 1-7
odpowiednio: noworodek / niemowle / mate dziecko / dziecko / dorosty maly /dorosty sredni /
dorosty duzy.

Odpowiedz: Zamawiaigcz dopuszeza POWYZSZe,

2/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga aby maska byla kompatybilna ze
srodowiskiem MRI?

QOdpowiedz: Tak

Pakiet nr 43, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopuscei maseczki do ambu j/u dla dorostych w rozmiarze 4 i 57

Odpowiedz: Zamawial'gcy dopuszcza powyisze.

Zadanie 44, pozycja 1 — Czy Zamawiajgcy dopusci worek do zbidrki moczu z drenem o
dtugosci 120cm z iglowym portem spelniajacy pozostate parametry?
Odpowied%: Zgodnie z siwz.

Zadanie 44, pozycja 2 - Czy Zamawiajacy dopusci cewniki typu Foley z czasem utrzymania do
4 tygodni spelniajace pozostate parametry?

Odpowiedz: Zamawiaj ¢y dopuszcza z zachowaniem pozostalych parametrow.

Zadanie 44, pozycja 2 — Prosimy o wydzielenie pozycji 20 do osobnego pakietu. Takic
rozwigzanie pozwoli innym firmom (specjalizujacych sie w danym asortymencie) na zlozenie
konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiajacemu na osiagniecie
oszezgdnoscei i wymiernych korzysci finansowych.

Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Zadanie 44, pozycja 3 — Czy Zamawiajacy dopusci zel w aplikatorze Ampulkostrzykawki
0 pojemnodci 6 1 11ml spetniaj acy pozostate parametry?
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pakiet nr 44, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuszeza worek do zbiérki moczy W systemie zamknigtym przeznaczony do
stosowania przez 7 dni, z portem beziglowyrh do pobierania prébek, ze zintegrowana zastawka
antyzwrotng, z kranikiem spustowym i z zakladka do podwieszania kranika, podwdjnymi,
wzmocnionymi zgrzewami, opakowanie zbiorcze po 50szt.

Odpowiedz: Tak

Pakiet 45 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci trzy$wiattowy cewnik do dlugoterminowej ochrony przed
zakazeniami odcewnikowymi. Cewnik posiada hydrofilna wysokospolaryzowana powierzchnig
powodujaca rozpad $cian komérkowych mikroorganizméw, oraz redukcje powstawanie
- skrzepéw. Substancja powodujaca polaryzacje powierzchni cewnika oraz nadajaca jej charakter
hydrofilny - na trwale wtopiona w poliuretan (dzieki temu, w trakcie uzytkowania nie
wypiukuje si¢ z powierzchni) to poliheksanid metakrylatu. Zestaw zawierajacy min.: cewnik dt,
20cm, kanaty 16/18/18G, 7F, zmodyfikowana igle Seldeingera ze zintegrowana zastawka(dzieki
temu zaklucie wykonywane bezkrwawo), beziglowe zastawki na koficach drenikéw do
dodatkowych wstrzyknieé, metalowa prowadnice z nitynolu odpornag na zaginanie i
zatamywanie, rozszerzadio, skalpel, strzykawke Sml, igta 18G, predkodé przeptywu: D 50; M1
28; P 28,

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamOwionym towarem,
znajdowaly sig takie informacje Jak nr serii i data waznosci?
Odpowieds: Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga dofaczenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, ktére naktada obowigzek na wykonawce powiadamiania zamawiajgcego
o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowieds: Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga.

dotyczy SIWZ,

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego odbywaty si¢
odpowiednimi $rodkami transportu, czyli autami wyposazonymi w zabudowy typu
»izoterma”  posiadajacymi mozliwogé ogrzewania ltub chlodzenia przewozonego
asortymentu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego

i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.




dotyczy SIWZ,

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na zmiang cen Jednostkowych podczas trwania Wmowy ze
wzgledu na udokumentowana zmiang cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany bedzie
mozliwe wylacznie po wyrazeniu pisemnej zgodny przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zapisy siwz pozostajg bez zmian.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego odbywaly sie
odpowiednimi $rodkami transportu, c¢zyli autami Wyposazonymi w zabudowy typu ,,izoterma”
posiadajacymi mozliwoéé ogrzewania lub chlodzenia przewozonego asortymentu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagati Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego

i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego odbywaly sie
srodkami transportu, czyli autami wyposazonymi w zabudowy typu »izoterma”, ktére
umozliwiaja  dopasowanie temperatury i wilgotnosei  do WYMOgOw  przewozonego
asortymentu, ktére ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach
produktowych?

Odpowiedz: Zamawiajjcy wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego
i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalaja wymogi odnosnie przewozenia produkowanych
przez nich wyrobéw w odpowiednich temperaturach oraz przy okreslonej wilgotnosci.
W zwigzku z tym czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiajacego
odbywaly si¢ odpowiednimi $rodkami transportu, czyli autami Wwyposazonymi w zabudowy
typu ,,izoterma”, ktére umozliwiajg dopasowanie temperatury i wilgotnoéci do stawianych
przez producentéw wymogéw? W zalaczeniu przykladowe wytyczne jednego z najwiekszych
producentéw przyrzadéw infuzyjnych, przediuzaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego
i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

dotyezy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawca zamdwionego towaru pomagat przy jego roztadunku
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz byl obecny podczas sprawdzenia zgodnosci
towaru z zaméwieniem?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga,

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostawy towaru byly wykonywane $rodkami transportu
Wykonawcéw bez udziatu posrednikéw? Takie rozwigzanie daje Zamawiajacemuy pewnosé
nalezycie wykonane; dostawy oraz. ze dostarczony towar byl przewozony wylacznie
z wyrobami medycznymi

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza nie wymaga,




dotyczy SIWZ,

Czy Zamawiajacy wymaga aby dostarczany towar byl przewozony wylacznie z wyrobami
medycznymi? Takie rozwigzanie da Zamawiajgcemu pewnosé, iz dostarczone wyroby, ktére
beda stuzyé przy leczeniu ludzi nie byly przewozone np. z oponami lub innymi produktami
niemedycznymi

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego

i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

Pytania dotyczace SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wykreslenie § 3 ust. 4 i 59 Zapisy te powodujg, iz
w przypadku braku dostepnosci jednego produktu nie mozna dostarczy¢ reszty zaméwienia.
W rezultacie jest to zapis niekorzystny dla Zamawiajacego jak i dla Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyrazia zgody,

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu § 4 ust. 2 na nastepujacy: ,, Towar
nieodpowiadajacy normom jakosciowym, zakwestionowany w dostawie przez Zamawiajacego
podlega reklamacji zgloszonej faksem, za pomocg poczty elektronicznej lub pisemnie wraz z
odestaniem reklamowanego towary, W takim przypadku Wykonawca zobowiazuje sie do
niezwlocznego, {j. w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru, rozpatrzenia
reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od uznania
reklamacji wymieni wadliwy towar wlasnym transportem na wlasny koszt.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy w §4 ust. 3 Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu: ,,w przypadku dwukrotnego
stwierdzenia [..)” ma ,w przypadku trzykrotnego stwierdzenia[...]”?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje § 5 ust. 1.a) umowy na:
» Za opéznienie w realizacji przedmiotu umowy w  wysokoéei 0,2% wartosei
niedostarczonego towaru za kazdy dzieni zwloki, (nie mniej niz 10 zt)”?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spelniony wymég art. 24 ust. 1. pkt 23 ustawy
PZP, jesli wykonaweca, ktéry nie nalezy do ZADNEJ grupy kapitatowej przedstawi stosowne
zaswiadczenie wraz z oferty,

Zgodnie z interpretacja przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na
stronie Urzgdu Zamowien Publicznych - O$wiadczenie o braku przynaleznosci do grupy
kapitalowej ztozone wraz z oferty, niezaleznie od ilogci ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu réwniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postgpowania,

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.,

Odpowiedz: Tak

Do tresci §3 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie siow zgodnych z przestanka, wynikajacyg
z tresei art. 552 k.c.: "... z wylaczeniem powolania sie przez Wykonawcee na okolicznosci, ktére
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego uprawniaja Sprzedajacego do
odmowy dostarczenia towaru Kupujacemu.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Do §5 ust.1 pkt b) projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang zapisu
dotyczacego kar umownych za rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez
zapis o karze w wysokosci 10% wartosci brutto niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy?

Odpowiedz: Tak

Do §7 ust.2 pkt 2) projektu umowy. Prosimy o wskazanie dodatkowego okresu obowigzywania
umowy do 6 m-cy.
Odpowiedz: Zostanie okreslony w trakcie trwania umowy.

W zwiazku z zastosowaniem prawa opcji wynikajacego z zapisow art.34 ust.5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych prosimy o podanie terminu w jakim Zamawiajacy
bedzie zobligowany ztozy$ o$wiadezenie, o ktérym mowa jest w §8 ust.6 projektu umowy ?
Odpowiedz: Zgodnie z umowsa.

Czy za dni robocze w rozumieniu wzory umowy beda uwazane dni od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowied?: Tak

Czy Zamawiajacy zgadza sie aby w § 3 ust. 2 wzoru Umowy po wyrazeniu ,, 24 godzin” oraz w §
4 ust. 2 wzoru umowy po wyrazeniu ,, 48 godzin” dodane zostalo stowo ,, roboczych”?

Dostawy w dni wolne od pracy, np. w niedzielg, wymagatyby Zorganizowania dla
Zamawiajacego specjalnej obshugi logistycznej, co niekorzystnie wplynetoby na cene oferty.
Dlatego uzasadnione jest aby terminy 24-godzinny z § 3 ust. 2 oraz 48-godzinny z § 4 ust. 2
Wwzoru umowy obejmowaly tylko godziny robocze (tak samo jak 48-godzinny termin z § 3 ust. 2
WZOru umowy).

Odpowiedz: Tak

Jak nalezy rozumieé pokrycie przez wykonawee kosztow zakupéw zleconych podmiotowi
trzeciemu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 wzoru umowy? Czy chodzi o obciazenie wykonawcy
réznicg pomiedzy ceng zapiacona podmiotowi trzeciemu przez Zamawiajacego a ceng
wynikajaca z umowy?

Odpowiedz: Tak

Czy Zamawiajacy zgadza sig aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostato dodane zdanie o
nastepujacej (lub podobnej) tregei: » Przed rozwigzaniem umowy Zamawiajqcy pisemnie wezwie
Wykonawce do nalezytego wykonywania umowy. ?

Zwazywszy na donioste i nieodwracalne skutki prawne rozwigzania umowy, celowe jest aby
przed rozwigzaniem umowy przez Zamawiajacego wykonawca zostal wezwany do nalezytego
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawce do
nalezytego wykonywania umowy i pozwoli uniknaé rozwigzania umowy, a tym samym unikngé
skutkéw rozwigzania umowy, ktére sg niekorzystne dla obu stron,

Odpowiedz: Zapisy pozostaja bez zmian

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy po wyrazeniu , zg odstqpienie
od umowy przez ktérgkolwick ze stron” zostalo dodane wyrazenie ,,z winy Wykonawcy ”?
Uzasadnione jest aby wykonawca zobowigzany byt do zaplaty kary umownej za odstapienie od
umowy wylacznie w wypadku, gdy odstapienie od umowy nastapilo z winy wykonawey.
Wykonawca nie moze by¢ zobowigzany do zaplaty kary umownej za odstapienie od Umowy,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.




Odpowiedz: Zapisy Pozostaja bez zmian

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 5 ust. 1 lit, b) wzoru umowy wyrazenie ,, 0% wartosci
przedmiotu umowy okreslonego w § 1” zostalo zastapione wyrazeniem ,, 10% wartosci brutto
niezrealizowanej czesci umowy 7

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstapienie od umowy byta naliczana od wartosci
niezrealizowanej czesci umowy, nie za$ od warto$ci calej umowy. W przeciwnym razie,
zwlaszeza w przypadku odstapienia od umowy po zrealizowaniuy Jej znaczacej czesdci, kara
umowna bytaby niewspé!miernie wysoka w stosunku do wartosci niezrealizowanej czesei
umowy, a nawet moglaby przewyzszaé¢ wartoéc niezrealizowanej czesci umowy. Taka kara
bylaby razaco wygérowana w tozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszataby zasade
proporcjonalnosci wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odpowiedz: Tak

Projekt umowy — par. 3 ust. 2

Prosimy o wydtuzenie terminu dostaw na cito do 48 godz. Bardzo krétki (24 godz.) termin
dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawcdw i tym samym narusza zasade
réwnego trakfowania wykonawceéw. Dla pozostatych dostaweow realizacja zamdéwienia w
Wwyznaczonym czasie bedzie niemozliwa,

Odpowieds: Tak, Zamawiaigcy wyraza zgode.

Projekt umowy — par. 3 ust. 2

Prosimy o wydtuzenie terminu dostaw do 3 dni rob.. Bardzo krétki (48 godz.) termin dostaw
przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawcow i tym samym narusza zasade réwnego
trakiowania wykonawcéw. Dia pozostatych dostawcow realizacja zamowienia w wyznaczonym
czasie bedzie niemozliwa,

Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcx wyraia zgode.

Projekt umowy — par. 4 ust. 2 :

Prosimy o wydhuzenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 3-
7 dni. Termin 48 godz. jest trudny do dochowania » uwagi na charakter procedur
reklamacyjnych — przed uznaniem teklamacji istnieje koniecznosdé zbadania towaru pod katem
Jej zasadnoscei. Pozostawienje zapisu w obecnym brzmieniu moze budzié watpliwosci co do jego
skutecznodci w $wietle obowiazujacych przepisdw prawa ($wiadczenie niemozliwe — zgodnie z
art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o $wiadcezenie niemozliwe jest niewazna).

Odpowiedz: Zapisy pozostaja bez zmian.

Projekt umowy — par. 5 ust. 1 lit. a)

Prosimy o wykreslenie 7 ww. par. umowy nastgpujacego zapisu ,,(jednak nie mhniej niz 50 zt)”,
Obwarowanie Wykonawcey tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzecznosei z istoty
instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sadu Najwyzszego (Wyrok z dnia
29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna - jako razaco wygérowana powinna ulec
zmnigjszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna —
tracac charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c) - prowadzitaby do nie uzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedz: Zapisy pozostaja bez zmian,




Projekt umowy — par. 5 ust. 1 lit. b)

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartoei brutto czesci umowy pozostalej do realizacji.
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzecznosci z istota
instytucji kary umowne;j. Zgodnie z Orzecznictwem Sadu Najwyzszego (Wyrok z dnia
29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna — Jjako razaco wygérowana powinna ulec
zimniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara urnowna —
tracac charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziltaby do nie uzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela”,

Odpowiedz: Tak, Zamawiaigcy wyraza zgode.

Projekt umowy — par. 10
Prosimy o zmiang terminu trwania umowy na 24 m-ce — zgodnic z SIWZ,

Odpowiedz: Tak

Jednoczesnie informujemy, iz termin skiadania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzien
11.07.2017r., godziny pozostaja bez zmian.
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