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do wszystkich uczestnikow postepowania

Zawiadomienie o udzieleniu wyja$nieri na zapytania Wykonawcéw w postepowaniu o
zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz
z dostawg sprzetu i wyposazenia dla Oddzialu Dziecigcego, Poradni Audiologiczno-
Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania ,,Regionalne Centrum
Poludniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka
zdrowotna” wspélinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 6 Sp6jnosé przestrzenna i spoleczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewé6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — nr postepowania
EZ/215/54/2017

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z p6zn. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac zrodia
zapytania, przekazuje tres¢ ztozonych w toku postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 4. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
aparat USG jednego z najwigkszych i renomowanych producentéw, ktéry oferuje urzadzenie
fabrycznie nowe, ale z rokiem produkcji w IV kwartale 20162

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 1. Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatu gdzie
»Liczba procesowych cyfrowych kanatéw przetwarzania min. 4 700 000”. Czy Zamawiajacy
dopusci aparat o liczbie procesowych cyfrowych kanaléw przetwarzania min. 600 000? O
jakosci obrazu nie $wiadczy tylko ilo$¢ kanaléw procesowych lecz przede wszystkim ilo§é
kanatéw nadawczych TX, gdzie dla aparatow klasy premium ilos¢ kanatéw nadawczych TX
wynosi min. 192. Wnosimy o zmiang pkt. 14 na ,,Liczba procesowych cyfrowych kanatéw
przetwarzania min. 600 000, przy ilo§¢ kanatéw nadawczych TX min. 192” Pozwoli to lepiej
zdefiniowac jako$¢ oferowanego aparatu i jest zgodna z wymaganiami w pakiecie Nr 2 dla tej
samej klasy aparatéw, lub dopuszczenie aparatu z liczbg procesowych cyfrowych kanalow
przetwarzania min. 600 000.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 2. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat USG
wyposazony w monitor LCD 19” o rozdzielczoéci 1280x1024? Wielkoé¢ monitora nie
decyduje o wielkosci obrazu USG pokazywanego na nim. Istotna jest bezwzgledna wielko$é
zajmowanego obrazu, a w naszym przypadku mozemy wyswietlié obraz USG na caty ekran
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gdzie zajmuje on okoto 54% powierzchni monitora. Wnosimy o zmiang wielko$ci monitora na
min. 197,

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zsody.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 4. Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatu
wyposazonego w ,,Monitor umieszczony na ruchomym wysiegniku, regulacja: lewo-prawo (+/-
180°), gora-dét (15cm), pochyt przéd — tyl (+/-45°);” Czy Zamawiajacy dopusci zeby
zaoferowany monitor mial mozliwos¢ pochyhu przéd — tyt (-10/+45°), co w pelni wystarcza do
ergonomicznej pracy z aparatem.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 6. Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatu
wyposazonego w ,,Panel dotykowy wspomagajacy obstuge aparatu o przekatnej min. 127,
Wnosimy o dopuszczenie aparatu wyposazonego w panel dotykowy wspomagajacy obstuge
aparatu o przekatnej 10,4” z mozliwoscia dowolnego wybierania pokazywanych parametrow
sterowania aparatu, dzigki czemu jest to rozwiazanie duzo bardziej ergonomiczne.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 7. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
aparat USG jednego z najwigkszych i renomowanych producentéw posiadajacy regulacje
panelu sterowania géra-dot?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 8. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
aparat USG jednego z najwigkszych i renomowanych producentéw posiadajacy liczbe obrazow
pamigci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2700 klatek oraz zapis Dopplera 30
sekund?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 12. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
aparat USG jednego z najwigkszych i renomowanych producentéw z wybierana czestotliwoscia
pracy 1 - 18 MHz uzyskiwang przy pomocy Obrazowania Harmonicznego Réznicowego, ktore
posiada duzo wigkszg rozdzielczo$¢ oraz glgboko$é penetracji niz wymagana fundamentalna
(nie harmoniczna) czestotliwos$é 18 MHz?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 13. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
aparat USG ktéry posiada zakres regulacji wysokosci konsoli 12 cm? Pragniemy zauwazy¢, ze
proponowany parametr nie odbiega znacznie od wymaganego. Natomiast pozostanie przy tej
wartosci w zaden sposob nie podnosi jakosci diagnostycznej, a jedynie zaweza liczbe oferentéw
mogacych wzig¢ udzial w postepowaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 10. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 15. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy
aparat USG ktéry posiada zainstalowane zasilania bateryjne pozwalajacego na wprowadzenie
systemu w stan uspienia, a nastgpnie wybudzenie go w czasie 60 sek., a takze zapewniajace
mozliwo$¢ regulacji potozenia panelu sterowania réwniez po odtgczeniu od stalego zrédia
zasilania?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 11. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 16. Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatu
wyposazonego w ,Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentéw oraz
komentarzy i opiséw obrazu oraz badan dostgpna na dotykowym panelu oraz wysuwana z
obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania” Czy Zamawiajacy dopusci
aparat wyposazony w wysuwang klawiature alfanumeryczng uzupelniong o mozliwosé
wprowadzania zdefiniowanych komentarzy z panelu dotykowego z bogata biblioteka i
mozliwoscia jej edycji.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 12. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 21. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie aparatu,
ktérego maksymalna szybko$¢ od$wiezania obrazu w trybie B-mode — wynosi 500 Hz? Nalezy
zauwazy¢, ze ustawienie tego parametru na poziomie juz 800 Hz nie daje mozliwosci pelnej
diagnozy, poniewaz przy powyzszym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawezone, Ze nie
wystarcza na poprawng diagnoze.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 13. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 25. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparat USG ktory posiada zakres regulacji bramki Dopplerowskiej w zakresiec 1 — 20 mm?
Pragniemy zauwazy¢, ze w diagnostyce praktycznie nie uzywa si¢ bramki o wymiarach ponizej
1 mm, pozostanie przy tej wartosci w zaden sposéb nie podnosi jakosci diagnostycznej, a
jedynie zaweza liczbe oferentéw mogacych wzigé udziat w postepowaniu.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 34. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparat USG kt6ry nie posiada mozliwosci zduplikowania obrazu diagnostycznego na panelu
dotykowym. Pragniemy zauwazy¢, ze pozostanie przy tej wartosci w zaden sposob nie podnosi
Jakosci diagnostycznej aparatu, a jedynie zaweza liczbe oferentéw mogacych wziaé udzial w
postgpowaniu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 15. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 37. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparat USG ktory posiada funkcj¢ automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana
przy pomocy jednego przycisku?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 16. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 38. Zam
w trybie wielokierunkowego emitowania i sk
elektronicznych, z min. 9 katami emitowan
gltowicach typu convex, mikroconvex oraz lini
obrazowania harmonicznego”. Czy Zamawiaj
tworzacymi obraz 2D, dodatkowo aparat wyp
Precision Imaging (7 ustawien) poprawiaja
bardzo zblizonej skali szarosci. Ktére w przec
wigzek nie powoduje spowolnienia przetwarz

\awiajacy wymaga dostarczenia aparatu z ,,Praca
adania wigzki ultradzwigkowej z glowic w pelni
la wigzki tworzacymi obraz 2D na wszystkich
owych. Wymoég pracy dla trybu 2D oraz w trybie
acy dopusci aparat z 3 katami emitowania wiazki
0sazony jest w zaawansowane oprogramowanie
ce rozdzielczo$é oraz rozréznialno$é tkanek o
iwienstwie do metod uzywajacych wieksza ilosé
ania obrazu a co za tym idzie umozliwia ciggla

pracg nawet przy wysokich ustawieniach parametréw obrazowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgod

V.

Pytanie 17. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 47
wyposazonego w ,,Obrazowanie panoram
bezposrednio na aparacie, na glowicach lin
mozliwoscia wykonywania pomiaréw na pov
wymagania powyzszego parametru? Pragn

%

L. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia aparatu

iczne wykonywane w czasie rzeczywistym
owych oraz glowicy brzusznej typu convex z

vstalym obrazie”. Czy Zamawiajacy odstapi od

emy zauwazy¢, ze ta funkcja dla pacjentéw

pediatrycznych nie jest praktycznie uzywana, a wymaganie jej jedynie podnosi ceng

oferowanego aparatu.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgod

Pytanie 18. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 49. Pros
aparatu USG jednego z najwiekszych produc
w technologii réwnowaznej do matrycowej z
ze oferowana technologia jest unikalna i w nic
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgod

Y.

imy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
entow, ktory posiada glowice convex wykonang
liczbg elementéw 1287 ? Pragniemy zauwazy¢,
zym nie odbiega od wymaganej.

V.

Pytanie 19. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 50. Pros
aparatu USG jednego z najwigkszych produce
w technologii réwnowaznej do matrycowej z
Pragniemy zauwazy¢, Zze oferowana technol
wymagane], a dtugos¢ glowicy lepiej sprawdz
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgod

imy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
ntow, ktéry posiada glowice liniowg wykonang
liczbg elementéw 192 i dtugoscia czola 38 mm?
ogia jest unikalna i w niczym nie odbiega od
a dla pacjentéw z oddzialu dzieciecego.

V.

Pytanie 20. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 51. Pros

aparatu USG jednego z najwigkszych produc

glowice sektorowg wykonang w technologii r
96 i zakresie czestotliwodci emitowanych 1,4
technologia jest unikalna i w niczym nie odb:
znacznie odbiega od wymagane;.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

my o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
entow, ktory posiada mozliwosé rozbudowy o
Gwnowaznej do matrycowej z liczbg elementow
- 4,8 MHz ? Pragniemy zauwazy¢, ze oferowana
iega od wymaganej, a zakres czestotliwosci nie
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Pytanie 21. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 52. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwickszych producentéw, ktéry posiada mozliwos$é rozbudowy o
glowice convex wykonana w technologii rOwnowaznej do matrycowej z liczbg elementow 1927
? Pragniemy zauwazy¢, Zze oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od
wymagane;j.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 22. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 53. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentéow, ktéry posiada mozliwo$é rozbudowy o
glowice convex wykonang w technologii rownowaznej do matrycowej z liczbg elementow 192
i kacie widzenia 60°? Pragniemy zauwazy¢, ze oferowana technologia jest unikalna i w niczym
nie odbiega od wymagane;j.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 23. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 54. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentéw, ktory posiada mozliwos¢ rozbudowy o
glowice endowaginalng wykonang w technologii réwnowaznej do matrycowej z liczbg
elementéw 150 i kacie widzenia 180°? Pragniemy zauwazy¢, ze oferowana technologia jest
unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 24. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 56. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentéw, ktéry nie posiada mozliwos¢ rozbudowy o
glowice przezprzelykowa matrycowg?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 25. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 57. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwickszych producentéw, ktory posiada mozliwo$¢ rozbudowy o
glowice przezprzelykowa pediatryczng o zakresie pracy 2,2 — 6,6 MHz?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza glowice przezprzelvkowa pediatryezng o zakresie
pracy 2.2-6,6 MHz — pozostale zapisy Zamawiajacy podtrzymuje.

Pytanie 26. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 61. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwiekszych producentow, ktory nie posiada mozliwo$¢ rozbudowy o
glowice objetosciowe typu convex i endowaginalna?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 27. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 62. Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatu z
»Mozliwo$¢ rozbudowy o opcje taczenia (fuzji) zywych obrazéw ultrasonograficznych z
dostepnymi z pamigci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja
nawigacji narzedzi interwencyjnych (np. igta biopsyjna) wraz ze §ledzeniem toru prowadzenia
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igly i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)”. Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez
funkeji nawigacji narzedzi interwencyjnych (np. igla biopsyjna) wraz ze $ledzeniem toru
prowadzenia igly i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target), ktéra nie jest uzywana w
zastosowaniach reumatologicznych?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 28. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 62. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia aparatu z
»Mozliwos¢ rozbudowy o opcje faczenia (fuzji) zywych obrazéw ultrasonograficznych z
dostgpnymi z pamigci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja
nawigacji narzedzi interwencyjnych (np. igla biopsyjna) wraz ze $ledzeniem toru prowadzenia
igly i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)”. Czy Zamawiajacy dopusci aparat bez
Fuzji PET/CT, ktéra jest bardzo rzadko uzywana?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 29. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 63. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentdw, ktéry posiada mozliwos$é rozbudowy o
glowice sektorowg neonatologiczng o zakresie pracy 2,5 — 9 MHz?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 30. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 64. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentéw, ktéry posiada mozliwosé rozbudowy o
glowice liniowa wykonang w technologii rownowaznej do matrycowej z liczbg elementow
1927 Pragniemy zauwazy¢, ze oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od
wymagane;. ‘

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 31. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 65. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentéw, ktéry posiada mozliwodé rozbudowy o
glowice liniowa wykonang w technologii rownowaznej do matrycowej z liczba elementéw
1927 Pragniemy zauwazy¢, ze oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od
wymagane;.

Odpowiedz: Tak, w przypadku, gdy parametry techniczne sa takie same lub nieznacznie
odbieraja co powinno by¢ potwierdzone w materialach w ofercie.

Pytanie 32. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 66. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwigkszych producentéw, ktéry nie posiada mozliwosé rozbudowy o
mozliwo$¢ pomiaru amplitudy ruchu piericienia zastawki mitralnej (TMAD) do sledzenia i
obliczania krzywych odksztalcen pierscienia

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 33. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 66. Prosimy o dopuszcezenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwiekszych producentéw, ktéry posiada mozliwosé rozbudowy o
oprogramowanie w aparacie zawierajgce analize Strain i Strain Rate metoda Speckle Traking?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 34. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 67. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwiekszych producentow, kt6ry posiada mozliwosé rozbudowy o
glowice endokawitarng wykonana w technologii réwnowaznej do matrycowej z liczbg
elementéw 150 i kacie widzenia 180°? Pragniemy zauwazy¢, ze oferowana technologia jest
unikalna i w niczym nie odbiega od wymagane;j.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 35. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 68 Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy
aparatu USG jednego z najwiekszych producentdw, ktory nie posiada mozliwosci wspdtpracy
z posiadang przez szpital glowica przezprzetykowa matrycowg x7-2t? Pragniemy zauwazyc¢, ze
taki zapis moze spetié tylko jeden producent i jednoznacznie wskazuje na aparat firmy Philips.
Odpowiedz: Tak, dopuszeza.

Pytanie 36. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 1 warunki gwarancji. Prosimy o wyjasnienie co
zamawiajacy rozumie przez ,,Okres gwarancji -minimum 24 miesigce liczony od momentu
uruchomienia systemu z uwzglednieniem w_tym okresie obstugi typu Endocasco (bezplatne
naprawy uszkodzer lub wymiana zuzytych elementdw endoskopu)” Czy powyzszy zapis nie jest
omytka pisarska?

Odpowiedz: Powyzsze jest omylka pisarska. Zamawiajacy dokonuje poprawy.

Pytanie 37. Pakiet nr 2 — zakup wraz z dostawg 4 szt. kardiomonitoréw dla Oddzialu
Dzieciecego. dotyczy - Stacja Centralnego Monitorowania —1 szt. bezprzewodowa lgcznos¢
centrali z kardiomonitorami.- Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania Stacja Centralnego
Monitorowania fabrycznie nowg z pelng gwarancjg producenta z datg produkeji 2016r. ?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 38. Pakiet nr 2 — zakup wraz z dostawg 4 szt. kardiomonitoréw dla Oddziatu
Dzieciecego - dotyczy - Stacja Centralnego Monitorowania —1 szt. bezprzewodowa tgcznosé
centrali z kardiomonitorami.- Czy Zamawiajgcy dopusci lgcznos$é centrali monitorujacej z
kardiomonitorami za pomoca LAN (RJ-45)? Czy zamawiajacy bedzie posiadat okablowanie
LAN w pomieszczeniach gdzie bedzie sie znajdowata centrala oraz kardiomonitory?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wifi oraz dopuszeza LAN.

Pytanie 39._Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt t6zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 8 dopusci t6zko bez listw odbojowych umieszczonych na barierkach na
catej dhugosci? Krazki odbojowe w oferowanym przez nas t6zku pelnig funkcje zabezpieczenia
t6zka i sg elementem najbardziej wystajgcym poza obrys.
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Odpowiedz: Nie

Pytanie 40. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt t6zek dla Oddziah Drziecigecego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 5 dopusci szczyty ze stali nierdzewnej, tatwo odejmowane wypetnione
wysokiej jakosci ptyta HPL o grubosci 6 mm ? Eézko posiada wysuwang pétke do odkladania
poscieli, niewystajaca poza obrys ramy leza, wysuwang teleskopowo. Jest to rozwigzanie
bezpieczniejsze niz opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunigciu sie potki
podczas przemieszczania t6zka.

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 41. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddzialu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 5 dopusci szezyty malowane proszkowo, latwo odejmowane wypelnione
wysokiej jakosci ptyta HPL o grubosci 6 mm ? Lozko posiada ? L.6zko posiada wysuwang pétke
do odkladania poscieli, niewystajaca poza obrys ramy leza, wysuwana teleskopowo. Jest to
rozwigzanie bezpieczniejsze niz opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunigciu
si¢ potki podezas przemieszezania 167ka.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 5 dopusci szczyty wykonane z trwalego tworzywa ABS z kolorowymi
wklejkami wykonane w technologii jednolitego odlewu bez miejsc taczenia? F.ozko posiada ?
Lézko posiada wysuwang potke do odkladania poscieli, niewystajaca poza obrys ramy leza,
wysuwang teleskopowo. Jest to rozwigzanie bezpieczniejsze niz opisane. System rolkowy nie
zapobiega bowiem wysunigciu sie potki podczas przemieszczania tozka.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 7. dopusci Segmenty leza wypelnione stalowg siatkag montowana na state
o wymiarach oczek 8 x 8 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 6zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 7. dopusci Segmenty leza wypelnione metalowymi, profilowanymi,
lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stale do leza. Szeroko$é
pojedynczej lameli 80 mm.?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajgcy w pkt. 8. dopusci do zaoferowania 167ko szpitalne wyposazone w metalowe
uchwyty materaca, zamocowane na state, dostosowane do szerokosci materaca, nie wystajace
powyzej powierzchni materaca, tym samym nie zagrazajgce powstawaniu urazéw konczyn?
Uchwyty te sq bardziej trwale oraz nie ulegaja zniszczeniu?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 46. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 10.dopusci do zaoferowania }6zka szpitalne z mozliwoscig zamontowania
uchwytéw metalowych na kaczke i basen oraz woreczki na ptyny fizjologiczne w wybranym
miejscu pod lezem ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 47. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 16.dopusci do zaoferowania 167ka szpitalne gdzie bezpieczne ocigzenie
Y6zka wynosi minimum 200kg ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 48. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy dopusci 16zko, gdzie barierki nie majg elastycznej tasmy ochronnej, tuleje t6zka
W wystarczajgcy sposob, chronig je przed uszkodzeniem?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pytanie 49. Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
Zamawiajgcy dopusci szafke przylozkowa z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z
mozliwoscig postawienia jej z dowolnej strony 6zka z zachowaniem petnej funkcjonalnosci
bez koniecznosci przekladania blatu? Jest to rozwigzanie wygodniejsze i mniej pracochtonne
dla personelu medycznego, o parametrach réwnowaznych:
Korpus szatki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze
stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz front szuflad wykonane z
wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa ABS
Szafka skiada si¢ z dwoch szuflad, pomiedzy szufladami polka na prase o wysokosci 100 mm
Szuflada gérna wyposazona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wklad wlatwiajacy mycie i
dezynfekcje, szuflada wysuwana spod gornego blatu szafki na prowadnicach rolkowych,
wysoko$¢ szuflady 100 mm . '
Szuflada dolna wyposazona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wklad utatwiajacy mycie i
dezynfekcje, dzielacy wnetrz szuflady na czgsel. Jedna czes¢ ma petnié funkcje uchwytu na
min. 2 butelki, wysokos¢ szuflady 390 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe.
Wymiary zewnetrzne szafki:

*  wysoko$é 910 mm

e szeroko$¢ 520 mm

e glebokosé 450 mm
szeroko$¢ przy roztozonym blacie 1110 mm
Pod dolna szufladg pétka na rzeczy podreczne np. obuwie, z metalu
Szafka wyposazona w blat boczny z regulacja wysokosci za pomoca sprezyny gazowe;.
Regulacja wysokosci blatu bocznego w zakresie: 800 — 1100 mm
Blat p6tki wykonany z tworzywa ABS
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Szafka wyposazona w 4 podwojne kota jezdne w tym min. 2 z blokada, o $rednicy 65 mm, z

Zdjecie oferowanej szafki
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 50. Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla Oddziatu
Dzieciecego. Czy Zamawiajacy w pkt. 13 dopusci t6zko o dtugoscei catkowitej 2150 mm ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 51. Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla Oddziatu
Dzieciecego. Czy Zamawiajacy dopusci szaftke przylézkows z blatem bocznym o konstrukeji
dwustronnej, z mozliwos$cig postawienia jej z dowolnej strony 16zka z zachowaniem petne;j
funkcjonalnosci bez koniecznosci przektadania blatu? Jest to rozwigzanie wygodniejsze i mniej
pracochionne dla personelu medycznego, o parametrach réwnowaznych: Korpus szafki
wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze stali pokrytej
lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz front szuflad wykonane z wytrzymalego
i wodoodpornego tworzywa ABS. Szafka sklada si¢ z dwoch szuflad, pomiedzy szufladami
podtka na prase o wysokosci 100 mm. Szuflada gérna wyposazona w odejmowany, tworzywowy
(ABS) wktad ulatwiajacy mycie i dezynfekcje, szuflada wysuwana spod gdérnego blatu szafki
‘na prowadnicach rolkowych, wysoko$¢ szuflady 100 mm. Szuflada dolna wyposazona w
odejmowany, tworzywowy (ABS) wklad ulatwiajacy mycie i dezynfekcje, dzielacy wnetrz
szuflady na czesci. Jedna czg$¢ ma peli¢ funkcje uchwytu na min. 2 butelki, wysokos¢
szuflady 390 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe.
Wymiary zewnetrzne szafki:

¢ wysoko$¢ 910 mm

e szeroko$¢ 520 mm

e glebokos¢ 450 mm
szeroko$¢ przy roztozonym blacie 1110 mm
Pod dolna szufladg potka na rzeczy podreczne np. obuwie, z metalu
Szafka wyposazona w blat boczny z regulacjg wysokosci za pomocg sprezyny gazowe;.
Regulacja wysokosci blatu bocznego w zakresie: 800 — 1100 mm
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Blat pé6tki wykonany z tworzywa ABS
Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokada, o $rednicy 65 mm, z
elastycznym niebrudz didg biezniki

Zdjecie oferowanej szafki
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 52. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. poz. 6.
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko zaopatrzone w wezglowie w ksztalcie zaokraglonego
prostokata zamknigtego wykonane z rury chromowanej z wypelnieniem z technopolimeru.
Szczyty posiadaja mozliwo$é zablokowania na czas transportu w celu uniknigcia wypadnigcia
szezytu 1 stracenia kontroli nad 16zkiem.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 53. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego, poz. 8,
Czy Zamawiajacy dopusci t6zka wyposazone w barierki metalowe, lakierowane proszkowo,
skladane wzdtuz ramy ledza, nie powodujace poszerzenia 16zka, sktadane ponizej poziomu
materaca. Skladanie barierki jest tatwe w obstudze, mechanizm zwalniania za pomoca jednej
reki w dwoch ruchach. Barierki sktadajace si¢ z 6 pionowych poprzeczkach polaczonych ze
soba. Zabezpieczenie pacjenta na 3/4 dtugosci, mozliwosé odjecia barierek.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego, poz. 9,
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie 16zek 4- sekcyjnych z lezem wypelionym
panelami wykonanymi z perforowanej stali z otworami wentylacyjnymi? Kazdy z segmentéw
leza wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego, nadajgcego si¢ do latwej
dezynfekeji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i wypadnieciem poprzez system
zapadkowy. Leze podparte w 8 punktach, gwarantuje stabilnosé,, w kazdym potozeniu; brak
ramy zewnetrznej w t6zku.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 55. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt t6zek dla Oddziatu Dzieciecego, poz. 11,
Czy Zamawiajgcy dopusci kota wyposazone w hamulce indywidualne?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 56. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddzialu Dzieciecego, poz. 12,
Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko wyposazony w sterowanie elektryczne t6zka przy pomocy:

- pilota przewodowego dla pacjenta z mozliwoscia regulacji kata nachylenia segmentu plecow,
ud oraz wysokosci, a takze autokontur i pod$wietlane przycisk,i nie wyposazony w latarke -
przewodowy panel sterowania dla personelu: mozliwos¢ regulacji kata nachylenia segmentu
plecow, ud, wysokosci, autokontur, przechyléow wzdluznych, pozycji antyszokowej oraz
pozycji CPR. Panel z mozliwoscia zawieszenia na szczycie od strony nog. Panel wyposazony
w ilustracje, doktadnie opisujace dang funkcje na przycisku. Akceptacja umozliwi zlozenie
ofert przez wigkszg liczbe Wykonawcow, dzigki czemu znacznie wzrosnie konkurencyjnosé
postepowania,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 57. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego, poz. 13,
14, 16. Czy Zamawiajacy dopusci oferowane rozmiary 16zka:

- dtugos¢é zewngtrzna: 2130 mm

- brak funkcji przedtuzenia leza

- regulacja elektryczna wysokosci: 360- 710 mm

- regulacja elektryczna czgsci noznej w zakresie 40 stopni

Oferowane rozmiary 16Zka nieznacznie réznig si¢ od wymaganych i mogg by¢ uznane za
réwnowazne.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigecego, poz.
20,021Czy Zamawiajacy dopusci 16zko w zasilaniem 230 V, 50 Hz nie posiadajace sygnalizacji
$wietlnej podigczenia do sieci, oraz nie wyposazone w akumulator?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59. 8. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddzialu Dziecigcego, poz.
23, 24, Czy Zamawiajgcy odstapi od wymogu posiadania w 16zku autoregresji? Ponadto
rozwiazanie tego typu nie posiada udowodnionej klinicznie przewagi w terapii odlezyn, a
jedynie drastycznie wplywa na podniesienie cen oferowanych produktéw wskazujac
okreslonych wytworcow.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego, poz. 25,
26, 27. Czy Zamawiajacy odstapi od pozycji Trendelenburga, Antytrendelenburga, oraz funkcji
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pozycji kardiologicznej? Dopuszczenie umozliwi naszej formie ztozenie oferty korzystnej
CENowo.
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddzialu Dzieciecego, poz. 30,
32. Czy Zamawiajacy dopusci panel sterowania bez mozliwosci blokady poszczegélnych
funkeji oraz bez funkcji odtgczenia poszezegdlnych funkcji po 180 sek?

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 62. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddzialu Dzieciecego, poz. 36.
Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez wysuwanej potki umiejscowionej pod lezem?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego, poz. 37.
Czy Zamawiajacy dopusci 16zka bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem w
wyniku przecigZenia oraz bez zlacza wyréwnania potencjatu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 64. . Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego, poz. 39.
Czy zamawiajacy szafke o podanych parametrach?

- Szafka przytézkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium.
Szafka wyposazona w : blat gtéwny , blat boczny, szuflade , przestrzen na rzeczy pacjenta ,
szafke.

- Wysuwany blat boczny do karmienia pacjenta z uchwytem ulatwiajagcym wyciaganie oraz
raczee stuzacej do regulacji wysokosci. Mechanizm oparty bezawaryjnej konstrukeji dwéch
wsuwanych kolumn.

- Samodomykajaca sie szuflada.

- Drzwi szafki zamykajace si¢ na magnes

- 4 Cichobiezne kota w tym co najmniej dwa z indywidualng blokada

- 3 relingi z aluminium umieszczone na gléwnym blacie

- Wymiary szafki:

Wysokos¢ 80cm

Szerokos¢ 58cm

Glebokos¢ 39cm

- Wymiary blatu bocznego:

Glebokos¢ 30cm

Szerokos¢ 45cm

- Wysoko$¢ 25¢cm (£3cm)

Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 65. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziah Dzieciecego. Czy
Zamawiajacy wylgczy z pakietu szafki przytézkowe? Akceptacja umozliwi ztozenie ofert przez
wigkszg liczbg Wykonawcow, dzieki czemu zacznie wzro$nie konkurencyjnosé ofert.
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Odpowiedz: Nie.

Pytanie 66. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddzialu Dziecigcego. Czy
Zamawiajg cy termin realizacji do 84 dni od momentu podpisania umowy?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 67. Dotyczy Zal. 6 wzér umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ograniczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczajgcej wartodci niniejszej
Umowy, a tym samych czy Zamawiajacy wyraza zgode na uzupetnienie umowy nowa
nastgpujgca trescig: ,Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepisOw prawa
ewentualna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawey z tytulu naruszenia warunkéw
niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z catkowitym wylgczeniem szkdd
posrednich, w tym wszelkich utraconych zyskéw) do kwoty nie przekraczajacej wynagrodzenia
okreslonego w §......... umowy.” Zaproponowana przez nas tre$¢ ma na celu zréwnanie
interesow przysztych Stron kontraktu w mysl zasady, iz celem odpowiedzialnos$ci
odszkodowawczej nie jest wzbogacanie si¢ jednej Strony lecz usunigcie uszezerbku, ktory
moze powsta¢ w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzen.

Odpowied7: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 68._Dotyczy Zal. 6 wzor umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ograniczenie
tacznej wysokosci kar umownych do 10% wartosci brutto umowy? Wprowadzenie do umowy
proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego
ryzyka kontraktowego i uwzglgdnienie go w tresci oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 69. Dotyczy Zat. 6 wzoér umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie
ponizej zaproponowanych zmian w umowie odnoscie naruszenia praw wiasnodci
intelektualne;?

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ z odpowiedzialnosci Zamawiajacego wobec
roszczen, zarzucajgcych, ze urzadzenia wchodzace w sklad Przedmiotu umowy
(-Produkty’) bezposrednio naruszaja prawa wlasnosci intelektualnej osob trzecich pod
warunkiem, ze Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy bezzwloczne zawiadomienie o
roszczeniu, oraz udzieli Wykonawcy pelnej i wyczerpujacej informacji i pomocy
niezbgdnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w
przedmiocie roszczenia lub uniknigciu roszczenia, oraz  przekaze Wykonawcy
wylgczng kontrole nad obrona, ugoda lub uniknieciem roszczenia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ nie zawiera¢ jakiejkolwiek ugody w zwigzku z
roszczeniem ani ponosi¢ kosztéw lub wydatkéw na rachunek Wykonawey bez
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie bedzie miat Zadnego zobowigzania do zwolnienia z odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego z tytulu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikajgcego w
przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawce zgodnosci
z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiajacego, (b) skorzystania przez
Wykonaweg z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez
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Zamawiajacego; (c) modyfikacji Produktéw przez Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawce; wykorzystania Produktow w
sposéb inny niz zgodnie ze specyfikacjami Produktoéw lub stosownymi pisemnymi
instrukcjami Produktow; (d) wykorzystania Produktéw wraz z jakimkolwiek innym
produktem lub oprogramowaniem, jesli naruszenia mozna bylo unikngé¢ poprzez uzycie
aktualnej niezmienionej wersji ktéregokolwiek z Produktéw, lub wykorzystania
Produktéw po tym, jak Wykonawca zalecit Zamawiajgcemu na pi$mie zaprzestanie
uzywania Produktéw ze wzgledu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania si¢ przez
Zamawiajacego do zalecanych harmonogramdw konserwacji oprogramowania i sprzetu
komputerowego oraz instrukeji oraz/lub niewprowadzenia obowigzkowych dziatan
(bezpieczenstway).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualne;
Wykonawca bedzie mial prawo, wedle wiasnego wyboru, do (a) zapewnienia
Zamawiajacemu prawa do dalszego korzystania z Produktéw, (ii) zastgpienia lub
zmodyfikowania Produktéw w celu uniknigcia naruszenia lub (iii) zwrdcenia
Zamawiajacemu proporcjonalnej czgsci ceny nabycia Produktow z chwilg zwrocenia
oryginalnych Produktow.

5. Odpowiedzialnoé¢ odszkodowawcza i zobowigzania Wykonawcy w niniejszym
punkcie majg zastosowanie do oprogramowania os6b trzecich jedynie w takim zakresie,
w jakim Wykonaweca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z
taka osoba trzecia, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeh w przypadku takich
naruszen.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie dodawaé, usuwaé lub zmienia¢ jakichkolwiek
oznaczen na Produktach zwigzanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami
autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu okre$lajg calo§¢ zobowiazania Wykonawcy i
odpowiedzialnosci za roszczenia o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej, a takze
stanowig wylaczny $rodek jaki przystuguje Zamawiajacemu w przypadku roszczenia o
naruszenie praw wlasnosci intelektualne;.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 70. Dotyczy Zal. 6 wzoér umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wylgczenie
uprawnief z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 71. Dotyczy zal. 2 Zamawiajgcy wymienia jako zatacznik do SIWZ formularz cenowy
(zal. nr 2) oraz szczegblowy opis sprzetu réwniez jako zal. nr 2. Prosimy o wyjasnienie
zaistnialych rozbieznosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy poprawia omylke pisarska w w/w zakresie.

Pytanie 72. Dotyczy Zat. 6 wz6r umowy Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie do
umowy nastepujacej klauzuli dotyczacej przetwarzania danych osobowych:

.Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentow, ktérych
Zamawiajacy jest administratorem, w zakresie i w celu zwigzanym  wylgcznie z
wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczegdlnosci §wiadczenia ustug gwarancyjnych 1
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serwisowych”. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umozliwienie przetwarzania
danych osobowych zgodnie z Ustawg o ochronie danych osobowych w przypadku dostepu
Wykonawey do danych osobowych pacjentow Zamawiajacego przy wykonywaniu napraw
aparatury medyczne;j.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 73. Dotyczy Pakietu nr 7, glowice ultradzwigkowe pkt. 50. Zwracamy si¢ z prosba o
wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci do udziahi w postgpowaniu najwyzszej klasy aparat Usg
z wysokoczestotliwosciowa, szerokopasmowg glowica liniowa o zakresie czestotliwosei
emitowanych od 5.0 do 18.0 MHz;, z obrazowaniem harmonicznym, liczba elementéw
akustycznych 576 i o dhugosci czota glowicy (FOV) 38,9 mm? Pragniemy zauwazyé, ze nieco
wezsze od wskazanego przez Zamawiajacego czolo glowicy moze i powinno w znaczacy
sposob ulatwi¢ wykonywanie badaf zwlaszcza u dzieci, a jednoczesnie w zaden Sposob nie
spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanej diagnostyki. Oferowana glowica posiada takze
mozliwo$¢ zastosowania dedykowanej metalowej przystawki biopsyjne;.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 74. Dotyczy warunkéw gwaranciji Czy zamawiajacy wyrazi zgode, aby jako "czas
przystapienia do naprawy" liczylo sie zdalne podiaczenie serwisu Wykonawey w celu
zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu badZz zamoéwienie czesci zamiennych na
podstawie zebranych informacji?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 75. Dotyczy warunkéw gwarancji. Czy Zamawiajacy zapewni lacze internetowe do
zdalnego serwisu?
Odpowiedz: W razie potrzeby zamawiajacy udostepni lacze.

Pytanie 76. Dotyczy Zal. 6 wzér umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie
wysokosci kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy do wysokosci 1 %
wartosci umowy brutto wskazanej w § 1 za kazdy rozpoczety dzien op6znienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 77. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szatke z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ, i pozostalymi wyjasnieniami.

Pytanie 78. Dotyczy: Pakiet 9 t6zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szatke, ktorej blat gléwny oraz boczny wykonane s3 z wodoodpornego tworzywa HPL o
grubosci 4mm? :

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 79. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szafke, ktorej fronty szuflad wykonane sa z wytrzymatych odlewéw tworzywowych w kolorze
bialym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 80. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. CZy Zamawiajacy dopusci
szafk¢ wyposazona w wysuwane szuflady na prowadnicach §lizgowych?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 81. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szatke z gorng szuflada z tworzywowym wkladem z podziatem na 2 strefy o wysokosci $3mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 82. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii ~ 4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szafke z dolng szufladg z tworzywowym wkladem z podziatem na 2 czeéci?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i pozostalymi wyjasnieniami.

Pytanie 83. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szafke¢ posiadajaca blat zamontowany na state, jednakze z mozliwoscig ustawienia szafki z
lewej lub z prawej strony z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci szafki (szafka dwustronna) ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 84. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szafke, ktora dzigki swej stabilnej konstrukeji nie wymaga dodatkowego 5ego kota pod blatem
bocznym? %te kolo pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej
konstrukcji, jako podparcie dla blatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 85. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szatke ze sprezyng gazowa ostonigta w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?
Odpowiedz: Zamawiajgacy dopuszcza.

Pytanie 86. Dotyczy: Pakiet 9 t6zka do intensywnej terapii  4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szafke, ktora nie posiada przy blacie haczyka na recznik oraz uchwytu na szklanke?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 87. Dotyczy: Pakiet 9 t6zka do intensywnej terapii ~ 4szt. Czy Zamawiajacy dopusci
szafke o wymiarach: :

- Wysokos$¢ 930mm,

- szeroko$¢ szafki 510mm
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- glebokos¢ 485mm?
Pozostale wymiary zgodnie z SIWZ.
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 88. Dotyczy: Pakiet 9 16zka do intensywnej terapii ~ 4szt. Czy Zamawiajacy dopusci

szafke przylézkowa z kolami o §rednicy 75mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 89. Dotyczy: Pakiet 9 t6zka do intensywnej terapii ~ 4szt. Czy Zamawiajacy dopusci

szafke z ramg w kolorze bieli szpitalnej, dopasowana do kolorystyki 16zka?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 90. dotyczy pakietu 3. Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie wysokiej klasy
pulsoksymetru z technologia MASIMO, stanowiaca tak zwany zloty standard pomiaréw
pulsoksymetrycznych - dokonujaca pomiaréw pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, o

nastepujacych parametrach technicznych:

Pulsoksymetr dla noworodkéw, dzieci i dorostych, stacjonarno-transportowy z
automatyczna rotacjg ekranu — pion- poziom, w technologii Masimo.

Technologia saturacji Masimo Masimo SET — pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji
dzigki eliminacji sygnatu z krwi Zylnej

Mozliwos¢  rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina catkowita,
methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa,

Aparat prezentuje dane: Spo2, czgsto$¢ pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej,
indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czulosé

Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnetrznego akumulatora
litowego do 7 godzin ciaglego monitorowania, tadowanie baterii 3 godziny

Waga 1,36kg

Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 ¢cm

Zintegrowany z obudowa uchwyt do przenoszenia urzadzenia

Zakres pomiaru saturacji 0-100%

Dokladno$¢ pomiaru saturacji w zakresie
70% - 100% +/- 2 cyfry

Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzen na minute

Doktadno$¢ pomiaru w calym zakresie +/- 3 bpm

Ciagly tryb monitorowania parametrow

Wysokiej rozdzielezosci ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacja kontrastu ekranu
oraz regulacja podswietlenia ekranu

Automatyczne dostosowanie jasnosci wyswietlacza w zaleznosci od panujacych
warunkow

Widoczne ikony, kolorystycznie réznicujgce wybrany profil badania — dorosty ikona
niebieska, dziecko ikona zielona, niemowle ikona fioletowa

Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywolanie pielegniarki, Ethernet, port USB
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96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczoscia 2 sekundy, mozliwoscia
wydrukowania na zewngtrznej drukarce lub przestania do innego urzadzenia
SZEeregowego

Granice alarméw stale widoczne na ekranie

Alarmy dZzwiekowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrow

Indywidualne ustawienia granic alarméw i zapamigtywanie ich przez urzadzenie
Zmienna wysoko$é tonu saturacji podczas zmian jej wartosci pozwalajaca na sledzenia
zmian SpO2 bez

podchodzenia do monitora

Alarm dzwickowy odlgczenia czujnika

Alarm dZzwiekowy wyladowania akumulatora

Mozliwos$¢ regulacji gto§nosei alarmu

Mozliwosé regulacji czasu wyciszenia alarmu

Czas uéredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

Wskaznik pomiaru perfuzji (PT), oceniajacy perfuzj¢ w miejscu pomiaru, wyswietlany w
sposéb cyfrowy

Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

Mozliwo$¢ ustawienie czutosci pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 91. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywne; terapii dla
Oddzialu Dziecigcego. Prosimy Zamawiajacego o sprostowanie nagléwka parametrow
technicznych do pakietu 9 (obecnie jest Pakiet nr 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla
Oddziatu Dzieciecego)

Odpowiedz: Zamawiajacy koryguje omylke pisarska w oznaczeniu pakietu nr 9.

Pytanie 92. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywnej terapii
dla Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusei do postepowania nowoczesne 16zko w
ktérym szczyty nie maja dodatkowej blokady a ich konstrukcja nie pozwala na przypadkowe
wypadnigcie podczas transportu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 93. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddzialu Dzieciecego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko
wyposazone w dhugie barierki metalowe lakierowane sktadane wzdluz ramy leza bez
dodatkowych listw odbojowych z mechanizmem blokowania zlokalizowanym w dolnej czgsci
barierki od strony ndg i dlugosci chroniacej na % leza?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i pozostalymi wyjasnieniami.

Pytanie 94. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddziatu Dzieciecego. Czy Zamawiajacy dopusei do postepowania nowoczesne 16zko z lezem
wypelnionym plytami stalowymi lakierowanymi proszkowo posiadajacymi otwory
wentylacyjne zapewniajgcymi stabilng podstawe dla materaca oraz bezpieczng resuscytacjg?
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Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ, i pozostalymi wyjasénieniami.

Pytanie 95. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 167ko podparte
W 4 punktach zapewniajacych stabilnogé podczas codziennego uzytkowania?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i pozostalymi wyjasnieniami.

Pytanie 96. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddziatu Dzieciecego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 1o6zko
wyposazone w pilota bez latarki i podswietlenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 97. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddzialu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko
Wyposazone w panel sterowania z intuicyjnymi i dobrze oznaczonymi funkcjami za pomoca
piktograméw bez koniecznosci kolorystycznego wyodrebniania stref?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 98. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddziatu Drziecigcego. Czy Zamawiaj gcy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko o
wymiarach leza 1950x860mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 99. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. 16zek do intensywnej terapii dla
Oddzialu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko w
ktérym regulacja wysokosci wynosi 440-940mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 100. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywnej terapii
dla Oddzialu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 1zko
posiadajace sygnalizacje aktywnosci panelu bez specjalnej sygnalizacji wlaczenia do sieci?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 101. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywnej terapii
dla Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 167ko bez
funkcji autoregres;ji?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ, i pozostalymi wyjasnieniami.
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Pytanie 102. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywnej terapii
dla Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko w
ktérym wartos¢ trendelenburga i Anty-trendelenburga wynosi 12 stopni?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 103. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko bez mozliwosci
zablokowania pozycji krzesta kardiologicznego dostepnej z pozycji jednego przycisku i tylko
na panelu centralnym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 104. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawg 4 szt. 16zek do intensywnej terapii
dla Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajgcy odstapi od wymogu posiadania przez 167zko
szpitalne przycisku ,,START” i STOP odlgczajgcego wszystkie funkcje elektryczne, przycisku
uruchamiajgcego i automatycznej blokady po 180 sekundach? Wymog takiej funkcji znacznie
ogranicza konkurencyjnos¢ wskazujac na okreslone modele jednego producenta. Tym samym
czy zamawiajacy dopusci rozwiazanie polegajace na selektywnej blokadzie okreslonych
funkcji pozwalajacej na blokowaniu lub odblokowywaniu funkeji ktére personel uzna za
stosowne w okreslonej fazie leczenia pacjenta?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 105. Dotyczy: Pakiet nr 9 — zakup wraz z dostawa 4 szt. t6zek do intensywnej terapii
dla Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania nowoczesne 16zko w
ktérym bezpieczne obcigzenie wynosi 225kg?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 106. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania jako wyposazenie do t6zka szafki
przylozkowej rownowaznej spetniajacej wymagang funkcjonalnos¢ réznigeq sic wymiarami?
Odpowiedz: Zgodnie z STWZ i pozostalymi wyjasnieniami.

Pytanie 107. Dotyczy SIWZ, wzoru umowy i warunkéw gwarancji. Czy dla pakietéw 3 oraz 9
Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenia czasu reakcji serwisu do 48 godzin, wytaczajac dni
ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga czasu reakeji _serwisu do 24 godzin od momentu

zgloszenia a czasu przyjazdu do 48h od momentu zgloszenia.

Pytanie 108. Czy dla pakietéw 3 oraz 9 Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie czasu
usunigcia usterki niewymagajacej wymiany podzespoléw do 4 dni roboczych?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 109. Wnosimy o usuniecie zapisu §3 ust. 5. Wykonawca nie powinien by¢ obcigzony
kosztami podigczenia mediow, tym bardziej, Ze nie dysponuje wiedza co posiada Zamawiajgcy,
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a czego cen¢ powinien uwzgledni¢ w ofercie. Koszt doprowadzenia medidéw powinien leze¢ po
stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy w postepoewaniu nr
EZ/215/15/2017 _pn. Wykonanie robdot budowlano- montazowych na podstawie
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzj¢ pozwolenia na budewe w ramach
zadania ..Regionalne Centrum Poludniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko-
wysokospecjalistyezna _opieka zdrowotna” wspélinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spéjnos¢ przestrzenna i
spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 II. w_dokumentacji projektowej zawarl zakres prac jakie beda
przeprowadzone na Oddziale Dziecigcym

Pytanie 110. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych wynikajacych z
zapisu §5 ust.1a do 0,5%7?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmni¢jszenie kar umownych
wynikajacych z zapisu §5 ust.1a do 0,5%

Pytanie 111. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmniejszenie kar umownych wynikajacych z
zapisu §5 ust.1b do 10%?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 112. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry — warunki gwarancji pkt. 2 Zwracamy
sie z prosbg o modyfikacje powyzszego punktu na nastepujacy: ,,Czas reakcji od momentu
zgloszenia usterki i przyjazdu serwisu max 48 godzin, wylaczajac dni ustawowo wolne od
pracy”

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga czasu reakcji serwisu do 24 godzin od zgloszenia oraz
przyjazdu serwisu do 48h od zgloszenia.

Pytanie 113. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry — warunki gwarancji pkt. 3. Zwracamy
sie z prosbg o modyfikacje powyzszego punktu na nastgpujacy: ,,Maksymalny czas usuniecia
usterki od momentu zdiagnozowania, gdy zachodzi konieczno$¢ sprowadzania czesci
zamiennych 12 dni wylaczajae dni wolne ustawowo od pracy”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 114. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry — warunki gwarancji pkt. 6. Zwracamy
si¢ z prosbg o modyfikacje powyzszego punktu na nastepujacy: ,,Czas usuniecia usterki nie
wymagajacy wymiany podzespolow nie wliczajac godzin zawartych w dniach ustawowo
wolnych max. 120 godzin (5 dni roboczych).”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 115. dot. Pakietu nr 6 - wymagane'parametry ~ serwis pogwarancyjny pkt. 12
Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje powyzszego punktu na nastgpujacy: ,,Czas reakcji
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serwisu od momentu zgloszenia usterki odrebnym zleceniem min. 48 godzin wylgczajac dni
ustawowo wolne od pracy”
OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 116. dot. wzoru umowy §5 ust. 1 pkt. a — wzoru umowy. Zwracamy si¢ z pros$ba o
modyfikacje powyzszego punktu na nastepujacy: ,,za opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy - w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 1 za kazdy rozpoczety
dzief opdznienia, nie wigcej jednak niz 20% wartosci umowy brutto wskazanej w § 17.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 117. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o szerokosci catkowitej 985mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 118. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z lezem o szerokosci 860mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 119. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 167ko z mocowaniem wieszaka kroplowki
oraz wysiegnika z uchwytem do reki z mozliwoscig zabezpieczenia przed wypadnigciem nie
mechanizmem $rubowym lecz za pomoca specjalnej tulei i nacigcia blokujacego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 120. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko wyposazone w haczyki na woreczki
urologiczne chromowane?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 121. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z potka do odkladania poscili
wysuwana za pomocg mechanizmu suwnego?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ — prowadnice rolkowe.

Pytanie 122. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopudci szafke przylozkowa z korpusem
wykonanym z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkowa wyposazona w jedna
szuflade oraz kontenere z drzwiczkami , pomi¢dzy szuflada a kontenerkiem wolna przestrzen
z metalowa potka na prase?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 124. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke z szuflada gorna wyposazona w
wkiad z podzialem na 2 czesci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 125. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkows z szuflada dolng
wyposazong w tworzywowy wkiad z podzialem na dwie czesei?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.,

Pytanie 126. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkowa z kontenerkiem z
miejscem na butelki o pojemnosci 1,51 zamiast dolnej szuflady?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 127. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkowa dwustronng z
mozliwo$cia ustawienia zaréwno z prawej jak i z lewej strony 16zka bez koniecznosci
przektadania blatu bocznego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 128. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkowa z blatem bez relingu
wyposazony jedynie w listwy boczne chroniace przed zsuwaniem si¢ przedmiotéw?
Odpowied7: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 129. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkows z relingiem bez
tworzywowych uchwytéw na kubek i na recznik, a wyposazong w haczyki na reczniki?
Odpowied7: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke na 4 kotach jezdnych w tym 2 z
blokad o $r. 50mm z elastycznym niebrudzacym podtég bieznikiem bez dodatkowego kola?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszecza,

Pytanie 131. Pakiet nr 8. Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu posiadania i dolaczenia do
oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne 16zka szpitalne, szafki
przylézkowe i materace posiadajg deklaracje zgodnosci CE oraz zgloszenie do Rejestru
Wyrob6w Medycznych, co potwierdza spelnianie europejskich norm zharmonizowanych
dotyczacych wyrobéw medycznych. Obowigzujaca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia
20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia zwigzane z nig
Rozporzadzenia nie naklada na Wytwércow produkujgcych wyroby medyczne klasy I
obowiazku posiadania przez wytworcow w/w certyfikatu.

Odpowiedz: Tak.
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Pytanie 132. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szczytami wypetnionymi plytg
HPL o grubosci 8 mm, co nieznacznie rézni si¢ od parametru oczekiwanego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 133. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w metalowe, stale,
uchwyty materaca?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 134. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy bioragc pod uwage pkt 14 tabeli z opisem
parametréw wymaganych, dopusci 16zko tylko ze szczytem, ktéry mozna wykorzystac jako
potke na posciel, bez potki na posciel wysuwanej spod leza?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 135. Zadanie 8. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o bezpiecznym obcigzeniu 200 kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 136. Pakiet 8. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko wyposazone w barierki boczne sktadane
za pomocg jednego mechanizmu zatrzaskowego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 137. Pakiet 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylozkows z metalows potka na
pras¢ pomigdzy szufladami?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 138. Pakiet 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylézkows z potka na obuwie
wykonang z tworzywa ABS?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 139. Pakiet 8. Czy Zamawiajacy dopusci deklaracje zgodnosci zamiast certyfikatu
posiadania znaku CE? Deklaracja zgodnodci jest dokumentem wiasciwym dla wyrobow
medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 140. Pakiet 8. Czy Zamawiajacy dopusci wpis, badz zgloszenie do Rejestru Wyrobow
Medycznych? Sg do dokumenty wiasciwe dla wyrobéw medycznych.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 141. Pakiet 8. Czy Zamawiajacy dopusci Certyfikat ISO 13485:2012, ktéry jest
aktualng wersjg ISO 13485:2003?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 142. Pakiet 9. Prosimy o potwierdzenie, ze nagléwek , Pakiet nr 8§ — zakup wraz z
dostawa 10 szt. 16zek dla Oddziatu Dziecigcego™ w opisie parametréw wymaganych zostat
zamieszczony omytkowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy Koryguje omylke pisarska w oznaczeniu pakietu nr 9.

Pytanie 143. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szczytami bez blokady na czas
transportu? Proponowane rozwigzanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen, blokad.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 144. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 167ko ze szczytami wykonanymi z
metalowych ptaskownikéw lakierowanych proszkowo, wypelnionych plytg tworzywowga typu
hpl?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 145. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w barierki boczne, z
mechanizmem zwalniania barierek umieszczonym w ich dolnej czesci?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 146. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w barierki boczne
Jednoczesciowe, zabezpieczajace pacjenta na % dlugosci leza?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 147. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko gdzie kazdy ruchomy segment leza
wypelniony jest jednym tworzywowym panelem?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 148. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci fézko z lezem wypelnionym tworzywowymi
panelami, gdzie najcigzszy panel wazy okolo 2,25 kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 149. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z kotami o Srednicy 150 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 150. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z pilotem bez latarki?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 151. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z pilotem bez podswietlanych
klawiszy?
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 152. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w panel centralny tatwy w
obstudze, bez 3 stref kolorystycznych?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 153. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o dlugodci 2150 mm, z mozliwoscig
jego przedtuzenia o 280 mm?
Odpowiedz: Zamawiajaey dopuszeza,

Pytanie 154. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja wysokosci leza w zakresie
380-810 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 155. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem o szerokodci 870 mm, co rézni
si¢ od parametru oczekiwanego o 1 cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 156, pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-
43°7

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 157. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 167ko bez informacji o podtaczeniu do
gniazdka?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 158. Pakiet 9. Czy Zamawiajagcy dopusci t6zko tylko z autoregresja w czesci
ledZzwiowej w zakresie min 9 cm? F unkcja autoregresji nie ma nic wspolnego z odlezynami.
Przy odlezynach wyzszego stopnia w okolicach kosci ogonowej nie powinno stosowaé sie
pozycji tamanych wysokich leza. Pacjenci z odlezynami powinni lezeé na lezu prostym i
wilasciwym materacu przeciwodlezynowym zmiennoci$nieniowym. Autoregresja stuzy tylko i
wylgcznie do bezpiecznego zalamywania si¢ i nie zakleszczania materaca piankowego
podkiadowego oraz wigkszego komfortu siedzenia. Dzigki autoregresji przedtuzamy czas
uzytkowania materaca, ktéry nie posiada ryflowan (naciec) we wiasciwych miejscach zalaman
leza.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 159. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z Trendelenburgiem 16° i anty-
Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie rdézni si¢ od parametru oczekiwanego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 160. Pakiet 9. Czy Zamawiajagcy dopusci 1ézko szpitalne z informacja o
zablokowanych, badZ aktywnych funkcjach elektrycznych tylko na panelu centralnym?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 161. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z przyciskiem
aktywacji/bezpieczenstwa tylko na panelu centralnym?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 162. Pakiet 9. Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne bez funkcji
STOP oraz odlaczenia po 180 sekundach nieuzytkowania regulacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 163. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przylozkows z metalows potka na
prase pomiedzy szufladami?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 164. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci szatke przylozkows z potka na obuwie
wykonang z tworzywa ABS?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza,

Pytanie 165. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci deklaracje zgodnosci zamiast certyfikatu
posiadania znaku CE? Deklaracja zgodnosci jest dokumentem wiasciwym dla wyroboéw
medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 166. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci wpis, badz zgloszenie do Rejestru Wyrobow
Medycznych? S3 do dokumenty wlasciwe dla wyrobéw medycznych.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 167. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci Certyfikat ISO 13485:2012, ktéry jest
aktualng wersja ISO 13485:2003? ‘

QOdpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 168. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia?
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Odpowiedz: Nie.

Pytanie 169. Pakiet 9. Czy (w pkt. 6) Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajace szczyty z blokada
bez graficznej informacji zablokowane/odblokowane (pozostale parametry opisane w pkt. 6
zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 170. Pakiet 9. Czy (w pkt. 8) Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w barierki
boczne tworzywowe, sktadane wzdtuz ramy leza, nie powodujace poszerzenia tozka, barierki
sktadane ponizej poziomu materaca, mechanizm wbudowany w dolng czgs$¢ barierki na
ergonomiczne] wysokosci, skladanie jedng r¢ka; barierki w celach bezpieczenstwa z
mozliwos$cig opuszczenia / odbezpieczenia za pomoca klamki dostepnej jedynie dla personelu
medycznego, barierki zabezpieczajace leze na catej dtugosci leza od szczytu glowy do szczytu
nog?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 171. Pakiet 9. Czy (w pkt. 9) Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajace leze 4-sekcyine,
w tym 3 segmenty ruchome; leze wypelnione ptytami tworzywowymi HPL (cztery plyty na
cale leze); plyty gladkie, tatwo demontowalne, lekkie, nadajace si¢ do dezynfekcji; plyty
zabezpieczone przed przesuwaniem sie i wypadnieciem poprzez system zatrzaskowy;
konstrukcja 16zka bardzo stabilna, posiadajgca cztery punkty podparcia zintegrowane z lezem
oraz sze$¢ punktéw podparcia zintegrowanych z podstawa 16zka; segmenty leza osadzone na
dwdch wzdhuznych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo (brak zewnetrznej ramy
przy segmentach leza)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 172. Pakiet 9. Czy (w pkt. 10) Zamawiajgcy dopusci 16zko posiadajace kola
tworzywowe o $rednicy 150 mm; wewnetrzna cze$é kota zabezpieczona tworzywowym
spodkiem, koto montowane za pomocg metalowego uchwytu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza z zastrzezeniem, Ze w przypadku uszkodzen kol —
wymiana ich na nowe lezy po stronie Oferenta i na jego koszt.

Pytanie 173. Pakiet 9. Czy (w pkt. 11) Zamawiajacy dopusci t6zko z centralng oraz kierunkowa
blokada kol uruchamiang za pomoca jednej dzwigni zlokalizowanej bezposrednio przy kotach
od strony nog (dzwignia dostepna od strony ndg pacjenta na calej szerokosci podstawy,
gwarantujaca tatwy dostep z trzech stron np. w windzie)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 174. Pakiet 9. Czy (w pkt. 12) Zamawiajgcy dopusci 16zko sterowanie elektryczne 16zka
przy pomocy:
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— Pilota przewodowego dla pacjenta: regulacja kata nachylenia segmentu plecéw, ud oraz
wysokosci, a takze autokontur i przechyléw wzdtuznych (bez podswietlanych
przyciskow i latarki)

— Przewodowego panelu sterowania dla personelu: regulacja kata nachylenia segmentu
plecéw, ud oraz wysokosci, funkcji przechylow wzdtuznych, autokontur, pozycja
antyszokowa, pozycja krzesta kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna i pozycja CPR.
Panel z mozliwoscia zawieszenia na szczycie od strony nog. Panel z czytelnie
oznaczonymi piktogramami w celu bardziej intuicyjnej obstugi?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.,

Pytanie 175. Pakiet 9. Czy (w pkt. 17) Zamawiajacy dopusci t67ko posiadajace regulacje
elektryczng wysokosci leza w zakresie od 400 mm do 800 mm, gwarantujacg bezpieczne
opuszczanie 16zka i zapobiegajgca ,,zeskakiwaniu z 16zka” /nie dotykaniu pelnymi stopami
podlogi podczas opuszczania 16zka/?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 176. Pakiet 9. Czy (w pkt. 19) Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajace regulacje
elektryczng czgsci noznej w zakresie 45°?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 177. Pakiet 9. Czy (w pkt. 24) Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajace funkcje
zaawansowanej ,,podwojnej autoregresji” (jednoczesna autoregresja oparcia plecow oraz
segmentu uda), system teleskopowego odsuwania si¢ segmentu plecéw oraz uda do tyhu
podczas podnoszenia segmentéw, w celu eliminacji sit tarcia bedacymi potencjalnym
zagrozeniem powstawania odlezyn?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 178. Pakiet 9. Czy (w pkt. 25) Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajace regulacje
elektryczng pozycji Trendelenburga 13°~ sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na
szczycie 16zka od strony nog?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 179. Pakiet 9. Czy (w pkt. 30) Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajgce
wylaczniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczegélnych
regulacji:

- regulacji wysokosci

- regulacji czesci plecowej

- regulacji czesci noznej

- regulacji funkcji autokontur

- regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Diodowe wskaZniki informujgce o zablokowanych regulacjach tylko na panelu

sterowniczym dla personelu .
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 180. Pakiet 9. Czy (w pkt. 31) Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajace zabezpieczenie
przed nieswiadomym uruchomieniem funkcji poprzez mozliwos¢ selektywnej blokady funkcji
elektrycznych na panelu sterowniczym dla personelu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza.

Pytanie 181. Pakiet 9. Czy (w pkt. 32) Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajace mozliwosé
odlagczenia w kazdej chwili wszelkich regulacji na panelu sterowniczym dla personelu (za
wyjatkiem funkcji ratujacych zycie np. CPR)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszceza.

Pytanie 182. Pakiet 9. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko bez przycisku bezpieczefistwa
opisanego w pkt. 33?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 183. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne posiadajace konstrukcje z ramg tzw.
wewnetrzng oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez
Zamawiajgcego konfiguracji t6zka rozwigzanie takie nie ma wptywu na funkcjonowanie t6zka
dla uzytkownika, pragniemy réwniez zaznaczy¢, ze 10Zka z ramg zewnetrzng sg konstrukcja
starszg zastepowang przez wickszo$¢ producentow stosujacych nowoczesne rozwigzanie, ktdre
znacznie ulatwia pacjentom wejscie do t6zka jak réwniez wyjscie.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 184. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne o dtugoscei catkowitej 2180mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 185. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt t6zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne o szerokosci catkowitej 960mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 186. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa. 10 szt t6zek dla Oddzialu Dziecigecego.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne posiadajace wypelnienie szczytow
ptyta HPL o grubosci 6 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 187. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szczyty 16zka wykonane ze stali nierdzewnej?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 188. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szczyty 167ka lakierowane proszkowo?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i pozostalymi wyjasnieniami.

Pytanie 189. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt }6zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wypelnienie szczytdw mocowane na stale?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 190. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt t6zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne z segmentami leza wypetnionymi
siatkg z preta stalowego o $rednicy 4 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 191. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddzialu Dzieciecego.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w metalowe uchwyty
umozliwiajgce zawieszenie uchwytow, np. na worki urologiczne?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza — nie moga to by¢ haczyki.

Pytanie 192. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusdci do zaoferowania 167ko szpitalne o wysokosci leza od podioza
réwnym 500mm?

Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 193. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne z wzmocniong rama, ktorej
dopuszczalne obcigzenie wynosi 230 kg bez poprzeczek taczacych nogi t6zka, ktore przy takiej
konstrukcji 16zka sg elementem zbednym? Opisane w SIWZ rozwigzanie jest stosowane w
przypadku wiotkiej konstrukc;i.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 194. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w kota o srednicy mm
z rdzeniem oslonigtym tworzywowg ostong?

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 195. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w kola z wytrzymala,
tworzywowa, indywidualna blokads jazdy i obrotu?
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OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 196. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne o maksymalnym obcigzeniu kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy peodtrzymuje zapisy STIWZ.

Pytanie 197. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w porgcze boczne z
mozliwoscig ich skladania/odblokowywania w dwéch ruchach . poprzez odciggnigcie
mechanizmu blokujgcego oraz lekkie przesuniecie jej w kierunku nég pacjenta — porgcz
sktadana wzdtuz ramy leza?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 198. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigecego.=
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w porecze boczne z
mechanizmem do ich skladania fatwo dostepnym, wbudowanym w  ukos$ng
poprzeczke/wspornik w dolnej czgsci porgczy, na ergonomiczne; wysokosci, umozliwiajgce;j
jednoczesnie sktadanie porgczy za pomocs jednej reki?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 199. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziahu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 1ézko szpitalne z elastycznymi listwami
odbojowymi umieszczonymi na barierkach na calej ich dtugosci chronigeymi t6zko przed
uderzeniami i zarysowaniami umieszczonymi na jednym szczeblu barierki?

Odpowiedz: Zamawiajacy depuszcza.

Pytanie 200. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkowa sktadajacq sie z dwoch szuflad,
pomigdzy ktérymi znajduje si¢ metalowa pétka na prase?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 201. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przyl6zkows wyposazona w tworzywowy
(ABS) wklad z podziatem na 2 czgéci, znajdujacy si¢ w gornej szufladzie?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 202. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylozkowa z blatem bocznym
zaopatrzonym w relingi?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.
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Pytanie 203. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt t6zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkows z blatem bocznym
wyposazonym wylacznie w relingi?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 204. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytézkows bez uchwytéw tworzywowych
na kubek do relingu? '

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 205. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przyldzkowa bez uchwytu na recznik do
relingu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 206. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przyltézkowag o wysokosci catkowitej
870mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 207. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawa 10 szt 16zek dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkowa o szerokosci catkowitej
440mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 208. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkows o szerokosci catkowitej z
podporg blatu 570mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 209. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt t6zek dla Oddziatu Dziecigcego.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylozkowa o catkowitej dlugosci przy
rozlozonym blacie bocznym 1155mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 210. Pakiet numer 8 — zakup wraz z dostawg 10 szt 16zek dla Oddzialu Dziecigcego..
Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zaoferowanie wyrobow posiadajacych
zgloszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzedu
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobé6w Medycznych i Produktow Biobojczych z dnia 2
sierpnia 2012r, Prezes Urzedu informuje o obowigzkach zglaszania wynikajacych z ustawy, jak
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réwniez informuje, Ze nie istnieje ustawowy wymog oczekiwania przez podmioty na (...)
uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgloszenia jest
réwnowazny dla Wpisu do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy informuje Wykonawcéw, iz dokonuje zmian w SIWZ wraz z
zalgcznikami zgodnie z udzielonymi wyjasnieniami. :

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy majac na celu umozliwienie wykonawcom
zapoznanie sie z wyjasnieniami i mozliwo$¢ przygotowania oferty przediuza termin skladania
i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

Nowy termin sktadania ofert: 7 sierpnia 2017 roku godzina 10:00

Nowy termin wniesienia wadium: 7 sierpnia 2017 roku godzina 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 7 sierpnia 2017 roku godzina 10:15
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