Krosno, dnia 04.04.2018

Do wsz:ystkich uczestnikéw postgpowania
. (www.krosno.med.pl)

o

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA
WYKONAWCOW W POSTEPOWANIU
na zakup lasera urologicznego enukleacyjnego Nr postgpowania EZ/215/18/2018

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwieh
Publiczaych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z pézn. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac zrodia
zapytania, przekazuje tres¢ ztozonych w toku postepowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1 .

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zaoferowania produktu najwyzszej jakosei, od europejskiego
producenta, zwracamy si¢ do Zamawiajacego o dopuszézenie w postgpowaniu:

- lasera czysto diodowego Z KOMPATYBILNYM MORCERATOREM

LASER dedykowany jest nast¢pujacym zabiegom urologicznym:

1) Wyciecie przerostu prostaty - gdzie dzialamy pelng mocg lasera 150Wait

2) Wycigcie guza nerki - sugerowana moc lasera 60-100Watt

3) Usuwanie kamieni pgcherza moczowego - moc lasera ok. 100Watt

Zdecydowang przewagg naszego rozwigzania jest opatentowana dlugos¢ fali 1318nm, dzigki
ktorej mozliwe jest osiggnigcie najlepszej HEMOSTAZY przy jednoczesnie
odpowicdniej GEEBOKOSCI PENETRACII - CIECIA tkanki.

LASER JEST SCISLE DEDYKOWANY PROCEDUROM ENUKLEACJI, DZIEKI
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANYM WLOKNOM — Z WIAZKA PROSTA ORAZ TZW.
WIAZKA ,BOCZNA”

Bardzo chetnie zaprezentujemy opisane wlasciwosci naszego lasera podczas zabiegu z jego
uzyciem, PRZED PODJECIEM DECYZJI O AKCEPTACJI NASZEJ TECHNOLOGII.
MORCERATOR: o

- 0 zaawansowanej technologii, przyjazny dla uzytkownika, intuicyjny

- dedykowany do lasera jako osobne urzadzenie pracujgce niezaleznie od urzgdzenia
emitujacego wigzke laserows z wielorazowymi koncéwkami roboczymi z kompletnym
osprzetem

Pragniemy podkresli¢, ze oferowane przez nas lasery diodowe sg uzywane w Europie w
ilosci kilkuset sztuk i cieszg sie duzym uznaniem wérdd Zespoléw Operacyjnych wykonujacych
zabiegi urologiczne a takze torakochirurgiczne. Ze swojej strony oferujemy cykl szkolen w
zakresie uzytkowania lasera, zaréwno w Polsce, jak i w osrodkach referencyjnych na terenie
Europy.



W Polsce od 2012 roku zostato zakupionych 9 laseréw 1318nm naszej firmy i cieszg sie
one najwyzszym uznaniem Klinik Spécjalistycznych :

Oferowany laser umozliwia precyzyjna resekcje tkanek oraz jednoczesng koagulacje,
bez naruszania prawidiowych whasciwoscei hemostatycznych i przy minimalnym zwegleniu.
Poza tym dlugoé¢ fali 1318nm jest stworzona stricte do zabiegéw medycznych, a nie jak
pozostate diugosci fal: (940-980nm), wykorzystywane komercyjnie od metalurgii po
medycyne estetyczna. Woda w narzadach parenchymalnych (np. prostata i nerka) Jest ich
kluczowg komponents, dlatego diugosé wigzki lasera powinna byé¢ tak dobrana, aby
zrownowazy¢ absorpeje 1 rozpraszanie na wodzie. Absorpcja gwarantuje whasciwosci tnace
lasera, a rozpraszanie gigbokos¢ penetracii. Jesli zdecydowanie przewaza proces absorpcji (co
ma miejsce w przypadku lasera 2010 nm Ho.YAG), wéwczas mamy do czynienia z laserem
tngeym. Dzieki wysokiej absorpcji, dostarczona energia natychmiast waporyzuje tkanke i
znaczaco redukuje glebokosé penetracji. W rezultacie koagulacja nemalze zanika. Jesli
natomiast przewaza proces rozpraszania (laser diodowy 940-980 nm), glebokosé penetracji
staje si¢ zbyt duza. Woéwczas dostarczona energia rozchodzi si¢ w duzej objetosei tkanki,
skutkujac redukcjg zaréwno wilasciwosci tngeych jak i koagulujacych (co szczegdlnie jest
nicbezpieczne w zabiegach enukleacji, powodujac powiklania $téd i pooperacyjnymi).
Rysunek, ktéry przedstawia stosunek absorbeji do penetracji tkanki.
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Diugos¢ fali 1318nm w oferowanym laserze umozliwia optymalny efekt absorpcii i koagulacji,

a zatem cigcia i koagulacji. Gwarantuje wieksze bezpieczeristwo, zmniejsza ilogé powiktan srod
I pooperacyjnym (mniejsza glebokosé penetracji w glab tkanek, 3 mm vs ponad 10 mm przy dt.
fali 940-980nm), a takze duzg skuteczno$é, przy minimalnym krwawienie podczas zabiegu,
Poza tym laser jest specyficznie zaprojektowany do zabiegéw urologicznych.

Poni_Zej parametry techniczne oferowanego lasera 1318nm o kt6rych dopuszezenie réwnies
prosimy: '

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ lasera Laser Dibdowy pracujacy w trybie fali ciaglej, cechujacy sie




mniejszym zuzyciem energetycznym, moze by¢ podiaczony do
zwyklego gniazda elektrycznego bez koniecznosci doprowadzania
tzw. sily.

Dlugosé emitowanej fali
Swiatla

1318nm

Moc lasera

Moc lasera 150 Wat reguiowana od 1 do 150 watt

Tryby pracy

Fala ciagla, pojedynczy impuls, seria impulsow

Czas trwania impulsu

Regulowany w zakresie min. od 0.1s do 10s

Czas przerwy migdzy
impulsami

Regulowany w zakresie min, od 0.1s do 10s

System usuwania dymu:

System usuwania dymu kompatybilny z laserem ale dzialajacy od
niego niezaleznie (mozliwo$¢ uzycia rowniez przy innych zabiegach
bez uzycia lasera — odsysanie dymu z elektrokoagulacji, latwa
wymiana filtr6w bez koniecznosci ingerowania w laser)

System chlodzenia:

Nowa technologia lasera diodowego nie wymaga chlodzenia
koncowki Swiatlowodu za pomoca sprezonego powietrza- brak
koniecznosci podlgcezania lasera do instalacji spr¢zonego powietrza

Laser pilotujacy

Widzialny, 635nm, min. SmW

Odpowiedz: Zeodnie Z SIWZ.

Z powazaniem
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